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Abstract
In this dissertation an accelerator mass spectrometer for medium mass radionucli-
des was successfully designed for the Cologne FN accelerator. With this AMS-sys-
tem (53Mn/55Mn) isotopic ratios are measurable at a 10 MV tandem accelerator in
the range of 10−9 to 10−12 for the first time, with a detection limit of CL=7.2×10−13.
The setup is dedicated for medium mass radionuclide measurements. It consists
of an achromatic injector with a fast injection system and a high energy mass spec-
trometer with a 90° analyzing magnet (ρ=1.1 m) followed by a multi Faraday offset
cup chamber. The isobar separation will be done with an isotope specific multi step
energy loss measurement with combinations of silicon-nitride foils, a 30° electro-
static analyzer (ρ=3.5 m), a 4 m time-of-flight system and a gas ionization detector.
Additionally a 135° magnet (ρ=0.9 m) was installed to gain higher transmissions
for measurements like 60Fe.
For every measurement of isotopic ratios the sensitivity and the detection limit is
crucial. The error normalized sensitivity defined in this thesis allows a comparison
of the (53Mn/55Mn) isotopic ratio measurement with established laboratories. The
measured detection limit is comparable to other research centers with tandem ac-
celerators with higher terminal voltage despite of the achievable ion energy at the
Cologne 10 MV FN accelerator.
The whole system was tested with measurements of stable ion beams and iso-
topic ratios. During the test measurements of (41Ca/40Ca) isotopic ratios without
passive absorbers a detection limit of CL<5.32×10−13 was reached. A high 53Cr
suppression in the (53Mn/55Mn) isotopic ratio measurement with the electrostatic
analyzer was reached by using the optimal silicon-nitride degrader foil thickness.
The foil thickness was calculated by the contribution of the neighboring charge
states of the interfering isobar 53Cr. An additional suppression was achieved with
slits in the dispersive plane in front of the electrostatic analyzer. The isobar suppres-
sion with degrader foils and the time-of-flight system is high, if the nuclear charge
of the isobar is higher than the nuclear charge of the radionuclide. The isobar sup-
pression of the gas ionization detector was tested with different combinations of
the multi step energy loss measurement. It was possible to increase the sensitivity
of the 53Mn measurement by the use of the gas ionization detector directly behind
the electrostatic analyzer.
i
Additionally the isobar suppression power of 53Cr/53Mn and 60Ni/60Fe by cha-
racteristic projectile x-ray measurement was determined. The calibration of the se-
tup was possible by the intrinsic determination of the gold target energies, Mα, Lα
and Lβ.
ii
Kurzzusammenfassung
In dieser Arbeit wurde erfolgreich ein Beschleuniger-Massenspektrometer fu¨r mit-
telschwere Radionuklide am Ko¨lner FN-Tandembeschleuniger berechnet, aufge-
baut und getestet. Mit diesem AMS-System konnten (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨lt-
nisse im Bereich von 10−9 bis 10−10 mit einem Detektionslimit von CL=7,2×10−13
erstmalig an einem 10 MV Tandembeschleuniger gemessen werden.
Das aufgebaute AMS-System ist dediziert fu¨r den Nachweis von mittelschweren
Radionukliden. Es verfu¨gt u¨ber einen achromatischen Injektor mit Fast-Injection-
System sowie ein Hochenergie-Massenspektrometer mit einem 90°-Analysiermag-
neten (ρ=1,1 m), hinter dem die Ionenstro¨me der stabilen Nuklide in Offset-Fara-
day-Cups gemessen werden. Die Isobarenunterdru¨ckung kann u¨ber eine mehrstu-
fige isotopenspezifische Energieverlust-Messung mit Kombinationen aus Silizium-
nitrid-Folien, einem 30° elektrostatischen Analysierer (ρ=3,5 m), einem 4 m Time-
of-Flight-System sowie einem Gasionisationsdetektor erfolgen. Zusa¨tzlich wurde
das AMS-System fu¨r die Erho¨hung der Transmission bei Radionuklidmessungen
wie 60Fe um einen 135°-Magneten (ρ=0,9 m) fu¨r den gasgefu¨llten Modus erweitert.
Entscheidend sind bei allen AMS-Messungen die erreichbare Sensitivita¨t und das
Detektionslimit. Die hier gegebene Definition der fehlernormalisierten Sensitivita¨t
ermo¨glicht den Vergleich der Ergebnisse der (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnismes-
sungen mit den Werten etablierter Labore. Das erreichte Detektionslimit ist trotz
der niedrigen Ionenenergien mit anderen Forschungseinrichtungen vergleichbar,
die u¨ber Tandembeschleuniger mit ho¨herer Terminalspannung verfu¨gen.
Das gesamte AMS-System wurde mit Messungen von stabilen Isotopen und Iso-
topenverha¨ltnissen u¨berpru¨ft. Bei den Testmessungen zu (41Ca/40Ca)-Isotopenver-
ha¨ltnissen wurde ohne passive Absorber ein Detektionslimit von CL<5,32×10−13
erreicht. Bei den (53Mn/55Mn)–Isotopenverha¨ltnismessungen wurde der hohe 53Cr
Isobarentrennungsfaktor mit Siliziumnitrid-Folien und elektrostatischem Analy-
sierer durch die Verwendung der optimalen Siliziumnitrid-Foliendicke erreicht.
Die Foliendicke wurde unter Beru¨cksichtigung der Beitra¨ge der 53Cr Nachbarla-
dungszusta¨nde berechnet. Eine weitere Unterdru¨ckung des Isobars ohne starke
Reduktion des Radionuklids konnte mit Schlitzen in der dispersiven Ebene vor
dem elektrostatischen Analysierer erreicht werden. Die erreichte Isobarenunter-
dru¨ckung mit Siliziumnitrid-Folien und dem 4 m Time-of-Flight-System ist nur
hoch, wenn die Kernladungszahl des Isobars ho¨her als die des Radionuklids ist. Die
Isobarentrennung in einem 2-Anoden-Gasionisationsdetektor wurde mit den ver-
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schiedenen Kombinationen der mehrstufigen Energieverlustmessungen bestimmt.
Durch die Verwendung des Gasionisationsdetektors direkt hinter dem elektrostati-
schen Analysierer konnte die Sensitivita¨t der 53Mn-Messung gesteigert werden.
Des Weiteren wurde das Isobarentrennungsvermo¨gen von 53Cr/53Mn und 60Ni/
60Fe u¨ber die Messung der charakteristischen Projektil-Ro¨ntgenenergien bestimmt.
Dabei zeichnete sich der Messaufbau durch die intrinsische Kalibration des Ener-
giespektrums u¨ber die Mα, Lα und Lβ Linien des Goldtargets aus.
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Einleitung
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie (AMS, englische Abku¨rzung fu¨r Accele-
rator-Mass-Spectrometry) ist eine hoch sensitive Messmethode, bei der einzelne
Radionuklid-Atome detektiert werden, um geringste Isotopenverha¨ltnisse in der
Gro¨ßenordnung von 10−12 bis 10−16 in kleinsten Probenmengen mit hoher Effizi-
enz zu messen. Eine Vielzahl von langlebigen Radionukliden mit Halbwertszeiten
von 270 d bis 1,4×1010 a sind von großer Bedeutung fu¨r ein weitverzweigtes Feld
von Wissenschaften wie Archa¨ologie, Geologie, Nukleare-Astrophysik, Medizin,
Biomedizin, Dendrochronologie, Materialwissenschaften, Ozeanographie, Hydro-
logie und Pala¨oklimatologie [1, 2]. Die Isotopenverha¨ltnisse, die mit AMS gemes-
sen wurden, sind u¨ber alle Massenzahlen verteilt von 3H, 10Be, 14C, 26Al, 32Si, 36Cl,
39Ar, 40K, 41Ca, 44Ti, 53Mn, 55,60Fe, 59,63Ni, 68Ge, 79Se, 81Kr, 90Sr, 93Zr, 99Tc, 126Sn, 129I,
135,137Cs, 146,151Sm, 182Hf, 202,205Pb, 210mBi, 228,229,230,232Th, 231Pa, 232,233,234,235,236,238U,
237Np, 239,240,242,244Pu, 241,243Am bis 244,246,247,248,250Cm [3]. Die Technik der Beschleu-
niger-Massenspektrometrie profitierte von Beginn an stark von den Entwicklun-
gen der Kernphysik, da etablierte Systeme wie Beschleuniger, Massenspektrome-
ter, Detektoren [4, 5] und die signalverarbeitende Elektronik verwendet werden
konnten.
Bei der Beschleuniger-Massenspektrometrie werden in wenigen Stunden Milli-
gramm des Probenmaterials in einer Ionenquelle ionisiert und mit einem Beschleu-
niger auf hohe Energie gebracht. Es werden fast ausschließlich Cs-Sputterionen-
quellen verwendet, die negative Ionen produzieren. Zur Beschleunigung der ne-
gativen Ionen haben sich Tandembeschleuniger bewa¨hrt, da beim Durchgang der
Ionen durch das Stripper-Material Moleku¨lbindungen zersto¨rt werden [6]. Durch
hohe Ladungszusta¨nde der Projektile ko¨nnen hohe kinetische Energien erreicht
werden, die im Bereich von mehreren MeV/u liegen. Nach dem Tandembeschleu-
niger werden die Ionen in einem Massenspektrometer u¨ber die Coulomb-Wechsel-
wirkung nach der ionischen Ladung gefiltert. Die Trennung kann nach (E/q) mit
elektrischen Feldern und nach (E/q)×(M/q) mit magnetischen Feldern erfolgen.
Die Geschwindigkeitsselektion nach (E/q)/(M/q) kann mit einer Kombination aus
elektrischen und magnetischen Feldern erfolgen. Jeder Filter ermo¨glicht die Redu-
zierung des nicht-isobarischen Untergrunds in der Gro¨ßenordnung von 105 [4]. Die
Isobare werden anschließend u¨ber den differentiellen Energieverlust (dE/dx) in ei-
nem Medium getrennt, welcher von der Kernladungszahl abha¨ngt.
Zusammengefasst resultiert die hohe Sensitivita¨t aus der Trennung nach der io-
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nischen Ladung mit anschließender Trennung u¨ber die Kernladung [7]. Die Sensi-
tivita¨t ist begrenzt durch Untergrund, der durch die Isobare, die Gas- und Schlitz-
Streuung, den Moleku¨laufbruch und durch Ladungszusta¨ndsa¨nderung am Rest-
gas entsteht [3]. Um die Sensitivita¨t zu steigern, werden hoch reine Ionenquel-
len verwendet [4], und es wird eine sorgfa¨ltige Auswahl der produzierten Ionen
und Moleku¨lionen in der Ionenquelle getroffen, um schon dort die Isobare zu un-
terdru¨cken. Ebenso werden hochreine Materialien zur Probenherstellung verwen-
det. Steht bei der Messung genu¨gend Energie zur Verfu¨gung, ko¨nnen mehrstufi-
ge Energieverlustmessungen durchgefu¨hrt werden, wodurch gestreute Ereignisse
fru¨hzeitig selektiert werden ko¨nnen [8]. Um Transmissionsverluste und Isotopen-
fraktionierung zu korrigieren, werden Standard-Proben mit bekannten Isotopen-
verha¨ltnissen gemessen, auf die die Proben normalisiert werden. Instabilita¨ten der
magnetischen und elektrostatischen Felder werden durch die schnelle sequentielle
Messung von Radionuklid und stabilem Isotop ausgeglichen.
CologneAMS, das Zentrum fu¨r Beschleuniger-Massenspektrometrie der Univer-
sita¨t zu Ko¨ln, verfu¨gt seit 2010 u¨ber ein 6 MV Tandetron™ AMS-System von HVEE,
an dem die Radionuklide 10Be, 14C, 26Al, 36Cl, 41Ca, 129I und 239,240,242,244Pu ge-
messen werden [9, 10, 11, 12]. Auf Grund der hohen Nachfrage nach Messungen
von mittelschweren Radionukliden wie 53Mn fu¨r geologische Anwendungen wur-
de entschieden, dass am 10 MV FN-Tandembeschleuniger des Instituts fu¨r Kern-
physik der Universita¨t zu Ko¨ln ein dediziertes Beschleuniger-Massenspektrometer
aufgebaut wird, um das Angebot an messbaren Isotopenverha¨ltnissen zu erwei-
tern. Mit der ho¨heren Energie ko¨nnen Isobare getrennt werden, die eine geringe
relative Kernladungszahldifferenz haben, oder bei denen das stabile Isotop eine
sehr hohe relative Ha¨ufigkeit aufweist. Das Ziel des Projekts ist die Messung von
(53Mn/55Mn)-Verha¨ltnissen im Bereich von 10−13 mit einer Genauigkeit von 50%.
Der FN-Tandembeschleuniger der Universita¨t zu Ko¨ln wird hauptsa¨chlich zu
Messungen zur Kernstrukturanalyse von Kernen hoher Baryonenzahl mit Anre-
gungsenergien von einigen MeV verwendet, fu¨r die feste Messaufbauten vorhan-
den sind, siehe Abb. 1: Horus-Spektrometer, Orangen-Spektrometer, Plunger, Prak-
tikums-Streukammer und ein Aktivierungs-Aufbau. Weitere Messpla¨tze fu¨r wech-
selnde Aufbauten sind vorhanden. Zum Betrieb der Messaufbauten ist ein 90°-
Analysiermagnet und ein Schaltmagnet vorhanden. Auf der Niederenergieseite
wird ein Ionenquellenbereich mit einer Middleton-Ionenquelle und einem Duo-
plasmatron in Kombination mit einem 20°-Magneten betrieben. Zu Beginn dieser
Arbeit war der Injektor fu¨r AMS-Messungen (rot) noch nicht betriebsbereit. Die
ionenoptischen Elemente befanden sich in Position, die Versorgungs- und Steuer-
einrichtungen waren fertiggestellt. Das gesamte Hochenergie-Massenspektrometer
(rot) wurde im Rahmen dieser Arbeit berechnet, aufgebaut und getestet.
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Kapitel 1.
Grundlagen
1.1. Radionuklide
Bei der großen Anzahl von verschiedenen Radionukliden, die mit AMS gemessen
wurden, gibt es kaum Messungen von Isotopenverha¨ltnissen, die gleiche Heraus-
forderungen an die Probenaufbereitung und das Beschleuniger-Massenspektrome-
ter stellen. Keine Messung eines bestimmten Isotopenverha¨ltnisses kann ohne eine
Beurteilung der relativen Kernladungszahldifferenz und der relativen Ha¨ufigkeits-
verteilung des stabilen Isobars geschehen. Im Folgenden werden die Besonderhei-
ten und Schwierigkeiten der Messungen der Radionuklide 32Si, 41Ca, 53Mn und
60Fe na¨her erla¨utert, da die Messungen der entsprechenden Isotopenverha¨ltnisse
auf Grund der hohen Nachfrage bei CologneAMS von besonderem Interesse sind.
(32Si/Si)
Das Radionuklid 32Si hat eine Halbwertszeit von T1/2=153 a [13]. Es entsteht bei
Spallationsreaktionen von Argon in der Atmospha¨re durch die kosmische Strah-
lung, 40Ar(n,x)32Si [14]. Durch Regen und Schnee wird es kontinuierlich ausgewa-
schen und kann zur Datierung von ozeanischen Zirkulationen, jungem Grundwas-
ser oder Polareis verwendet werden. Mit der Messung des Isotopenverha¨ltnis ist
ein Datierungszeitraum von 30 bis 1000 Jahren mo¨glich [15].
Die Unterdru¨ckung des Isobars 32S ist durch die relative Ha¨ufigkeitsverteilung
der stabilen Schwefel-Isotope mit einem 32S Anteil von 95,02% stark erschwert. Die
Unterdru¨ckung u¨ber die relative Kernladungszahldifferenz ∆Z/ZR=14,3% ist hin-
gegen vorteilhaft. Fu¨r ein Detektionslimit von 10−15 wird eine Unterdru¨ckung von
1016 beno¨tigt [15]. Zur Unterdru¨ckung von 32S wird meist die Injektion als Hydrit
32SiH− gewa¨hlt [16].
(41Ca/Ca)
Das Radionuklid 41Ca hat eine Halbwertszeit von T1/2=104±5 ka [17]. Es entsteht
in terrestrischem Material durch Neutroneneinfang an 40Ca und Spallation von Fe
und Ti [18]. Es kann zu paleoklimatischen Studien in Eisbohrkernen verwendet
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Abbildung 2.: Nuklidkarte zur U¨bersicht fu¨r (32Si/Si)- und (41Ca/Ca)-Messung.1
werden [3]. Als kosmogenes Nuklid kommt es in Meteoriten vor. Fu¨r die nukleare
Astrophysik ko¨nnen die Wirkungsquerschnitte von Reaktionen wie 40Ca(n,γ)41Ca
mit AMS gemessen werden. Als in-vivo Tracer kann 41Ca in Pflanzen, Tieren und
Menschen z.B. zu Osteoporose-Studien verwendet werden [3].
Die Unterdru¨ckung des stabilen Isobars 41K kann durch die Injektion des Mo-
leku¨ls 41CaF−3 erfolgen, da das Moleku¨l KF
−
3 instabil ist. Die Trennung des
41K
Untergrunds, der durch molekularen Untergrund mit gleicher Gesamtmasse ent-
steht, wie 41K57Fe, ist u¨ber die relative Kernladungszahldifferenz ∆Z/ZR=5% ohne
passive 41K Unterdru¨ckung mo¨glich. Die relative Ha¨ufigkeitsverteilung der stabi-
len Kalium-Isotope mit einem 41K Anteil von 6,73% ist deshalb unproblematisch.
Ho¨here negative Ionenstro¨me ko¨nnen durch die Injektion von 41CaH− erreicht wer-
den. Der ho¨here 41K Untergrund kann durch die Messung bei hohen Ionenenergien
getrennt werden. Problematisch ist dabei die aufwa¨ndigere Aufbereitung des Pro-
benmaterials.
(53Mn/55Mn)
Das Radionuklid 53Mn hat eine Halbwertszeit von T1/2=3,74 Ma [19]. Es wird in Ma-
terie durch verschiedene Spallationsreaktionen an Fe, Mn, Co und Ni produziert
[18], wie natFe(p,x)53Mn und natFe(n,x)53Mn. Die ho¨chsten Wirkungsquerschnitte
von bis zu 200 mb werden den Reaktionen 56Fe(p,α)53Mn und 56Fe(p,2p2n)53Mn
zugeordnet. Das Isotopenverha¨ltnis kann zur Bestimmung des Eintrags von extra-
terrestrischer Materie in die Erdatmospha¨re durch die Messung von hydrogeneti-
schen Tiefseemangankrusten verwendet werden [20]. Die in-situ Produktion erfolgt
bei großen Ho¨hen durch die Neutronen-Spallationsreaktionen natFe(n,x)53Mn. Ab
1Erstellt mit Nuclids2tex, Lebensdauern und Zerfallsarten nach National Nuclear Data Center,
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/indx sigma.jsp, Abgerufen am 26.07.17
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Abbildung 3.: Nuklidkarte zur U¨bersicht fu¨r (53Mn/55Mn)- und (60Fe/Fe)-Messung.2
einer Abdeckung von 10 m Wasser-A¨quivalent u¨berwiegen die Myon-Einfangre-
aktionen, wie 56Fe(µ−,νµ3n)53Mn [21, 22]. Das Isotopenverha¨ltnis kann zur Bestim-
mung von Intensita¨tsa¨nderungen der kosmischen Strahlung und Datierung von
langzeit Expositionszeiten von Oberfla¨chen verwendet werden [20].
Die Unterdru¨ckung des Isobars 53Cr ist durch die geringe relative Kernladungs-
zahldifferenz ∆Z/ZR=4% erschwert. Die relative Ha¨ufigkeit der stabilen Chrom-
Isotope mit einem 53Cr Anteil von 9,5% verkompliziert die Messung. Zur Unter-
dru¨ckung von 53Cr kann die Injektion als Fluorid 53MnF− gewa¨hlt werden [23].
Das Ziel des SFB-1211, ”Earth - Evolution at the Dry Limit“, ist die volle Ein-
satzfa¨higkeit fu¨r 53Mn-Messungen von Proben aus Mikrometeoriten bis Ende 2017.
Isotopenverha¨ltnisse in 53Mn-Meteoriten liegen in der Gro¨ßenordnung 10−9 bis
10−11 [24, 25]. Bis Ende 2019 sollen im Anschluss niedrige (53Mn/55Mn)-Isotopen-
verha¨ltnisse im Bereich 10−11 bis 10−13 fu¨r die in-situ 53Mn-Messung erreicht wer-
den [26, 27]. Dieses Detektionslimit wird bisher nur an Beschleunigern mit einer
Terminalspannung gro¨ßer 11,5 MV erreicht.
(60Fe/Fe)
Das Radionuklid 60Fe hat eine Halbwertszeit von T1/2=2,62 Ma [28]. Es wird haupt-
sa¨chlich durch den r- und s-Prozess in der Endphase von massereichen Sternen und
durch Supernovae produziert [29]. Die s-Prozess Reaktion 59Fe(n,γ)60Fe dominiert
bei der Produktion [29, 30, 31]. Das Isotopenverha¨ltnis in Tiefseemangankrusten
kann zur Untersuchung der Nukleosynthese in erdnahen stellaren Ereignissen ver-
wendet werden [32].
Die Unterdru¨ckung des Isobars 60Ni ist bei hohen Ionenenergien durch die rela-
tive Kernladungszahldifferenz ∆Z/ZR=7,7% nicht problematisch. Erschwert wird
die Messung von tiefen 10−16 Isotopenverha¨ltnissen durch die relative Ha¨ufigkeit
der stabilen Nickel-Isotope mit einem 60Ni Anteil von 26,22%. Vorteilhaft ist die
ho¨here Kernladungszahl des Isobars 60Ni im Vergleich zu 60Fe. Streuungen bei
2Erstellt mit Nuclids2tex, Lebensdauern und Zerfallsarten nach National Nuclear Data Center,
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/indx sigma.jsp, Abgerufen am 25.07.17.
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Energieverlustmessungen tragen hierdurch schwa¨cher zu einem Untergrund bei.
Entscheidend ist bei der Messung dieser geringen Isotopenverha¨ltnissen eine hohe
Transmission.
1.2. Wechselwirkung von Ionen mit Materie
Hohe Unterdru¨ckungen der interferierenden Isobare der zu messenden Radionu-
klide bedu¨rfen hoher Ionenenergien, um u¨ber den differentiellen Energieverlust
(dE/dx) hohe Effizienzen zu erreichen [33]. Dabei werden Detektoren verwendet,
die u¨blicherweise in der Kernphysik zur Teilchenidentifikation genutzt werden. In
ihnen werden die Isobare in Abha¨ngigkeit von der Kernladung getrennt [4], wobei
die Ionen verschiedener Masse zuvor in einem Hochenergie-Massenspektrometer
u¨ber die ionische Ladung des Atoms getrennt wurden. Die Unterdru¨ckung wird
maßgeblich durch den maximal mo¨glichen Energieverlustunterschied von Radio-
nuklid und Isobar sowie das Energiestraggling und das Winkelstraggling begrenzt.
Ebenso beeinflussen Großwinkelstreuungen im Detektor die Sensitivita¨t [34].
Fu¨r mittelschwere (45≤A≤89) und schwere Radionuklide (90≤A) werden viel-
fach aufeinanderfolgende Energieverlustselektionen verwendet, um den mit der
relativen Kernladungszahldifferenz ∆Z/ZR geringer werdenden maximalen Ener-
gieverlustunterschied zu kompensieren [7]. Nur bei hohen differentiellen Energie-
verlustunterschieden ko¨nnen genu¨gend Radionuklidionen vom Untergrund ge-
trennt werden. Die Sensitivita¨t wird außerdem maßgeblich durch die Transmis-
sion beeinflusst. Werden Radionuklidionen nicht in das Detektorsystem transpor-
tiert, verschlechtert sich die Effizienz. Dies geschieht z.B. durch die Populierung
verschiedener Ladungszusta¨nde nach Stripper- oder Degrader-Folien [35], ebenso
durch Sto¨ße und Umladungen am Restgas [36, 37].
1.2.1. Ladungszusta¨nde
Eine Schlu¨sselrolle bei allen AMS-Messungen an Tandembeschleunigern spielt die
Populierung verschiedener Ladungszusta¨nde, da durch das Hochenergie-Massen-
spektrometer immer nur ein Ladungszustand des Radionuklids ausgewa¨hlt wird.
Die Messungen werden daher im gu¨nstigsten Fall mit der sta¨rksten Ladungszu-
standskomponente durchgefu¨hrt. Alle Ionen in den anderen Ladungszusta¨nden
erho¨hen den Transmissionsverlust und verringern die Effizienz und damit die Sen-
sitivita¨t. Dieser Sachverhalt wird zu Gunsten des ho¨her werdenden differentiellen
Energieverlustunterschieds bei der Verwendung ho¨herer Ladungszusta¨nde ver-
nachla¨ssigt.
Ein semiempirischer Formalismus zur Berechnung der Ladungszusta¨nde nach
dem Durchgang durch eine du¨nne Folie wurde von Sayer vorgeschlagen [35]. Auch
die Berechnungen von Ladungszusta¨nden nach dem Durchgang durch eine De-
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Abbildung 4.: Ladungszustandsverteilung zum Vergleich der Forschungseinrichtungen,
die (53Mn/55Mn)-Messungen durchgefu¨hrt haben. Berechnete Ladungszustandsvertei-
lung nach Sayer [35]. Injektion von 53MnO− mit 83 kV in den Beschleuniger. Die pro-
zentuale Populierung der Ladungszusta¨nde wurde aus der Energie der 53Mn Ionen im
Terminal berechnet. Angegeben sind die berechneten Ladungszustandsintensita¨ten aus
den Terminalspannungen und Ladungszusta¨nden in der Literatur von: CIAE UT=11,5
MV q=11+ [38], MLL UT=13 MV q=11+ [26] und ANU UT=14,4 MV q=11+ [25].
grader-Folie sind damit mo¨glich. Bei der Berechnung wird die Energie nach dem
Energieverlust in der Degrader-Folie verwendet. Die zugrundeliegende Theorie
der Wechselwirkungen sind von Betz [39] zusammengetragen.
Fq =
Fq/Fm
∑q Fq/Fm
Fq
Fm
= exp
(−0, 5 · t2
1+ et
)
q0
Z
= 1− 1, 03 · exp(−47, 3 · Z−0,38 · β0,86)
t = (q− q0)/ρ
ρ = 0, 48 · Z0,45 ·
(q0
Z
·
(
1− q0
Z
))0,26
e = ρ · (0, 0007 · Z− 0, 7 · β)
Dabei ist q0 die maximale Ladungszustandsintensita¨t, Fm=1/q0 und βc die Ge-
schwindigkeit.
Von besonderer Bedeutung ist im Weiteren die Ladungszustandsverteilung der
Radionuklide fu¨r die (53Mn/55Mn)- und (60Fe/Fe)-Messungen. Bei der Berechnung
wird die maximal mo¨gliche Terminalspannung sowie der Einschuss der Moleku¨le
MnO− und FeO− beru¨cksichtigt. Die resultierenden Ladungszustandsintensita¨ten
mit Energien und Magnetfeldern sind in Anhang A Tab. 27 und Tab. 28 zusam-
mengefasst. Die theoretischen Ladungszustandsintensita¨ten fu¨r 53Mn sind in Abb.
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Tabelle 1.: U¨bersicht der Beschleuniger von verschiedenen Forschungseinrichtungen, die
(53Mn/55Mn)-Messungen durchgefu¨hrt haben, mit den Betriebsparametern: Terminal-
spannung, verwendeter Ladungszustand und berechnete Ladungszustandsintensita¨t
nach Sayer [35] bei Injektion des Moleku¨ls MnO−.
Labor Beschleuniger UT [MV] LZ Int. [%] E [MeV] Literatur
CologneAMS FN 10 MV 9,5 10+ 11,5 102 [40, 33]
CIAE HI 13 MV 11,5 11+ 7,6 135 [38, 41]
MLL MP 14 MV 13,0 11+ 11,7 153 [26, 23]
ANU 14UD 15 MV 14,4 11+ 15,7 169 [25]
4 dargestellt. Die Literaturwerte von Forschungseinrichtungen, bei denen (53Mn/
55Mn)-Messungen durchgefu¨hrt wurden, finden sich in Tab. 1. Angegeben sind
die berechneten Ladungszustandsintensita¨ten aus den angegebenen Terminalspan-
nungen und Ladungszusta¨nden zu Abb. 4.
1.2.2. Energieverlust
Ionenenergien, die bei AMS-Messungen erreicht werden, liegen meist unterhalb
der Coulombbarriere, so dass bei der Wechselwirkung mit einem Medium kei-
ne Kernreaktionen beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. Deshalb muss nur die elektro-
magnetische Wechselwirkung beachtet werden. In nicht-relativistischer Na¨herung
wird die Wechselwirkung der Ionen mit quasi freien Elektronen durch die von
Bloch korrigierte Bethe-Formel beschrieben [42]. Programme, die eine Vorhersa-
ge des Energieverlustes in Materie ermo¨glichen und in dieser Arbeit verwendet
werden, sind SRIM [43] und LISE++ [44]. Sie basieren auf der ersten vereinheit-
lichenden Theorie von Lindhard, Scharff und Schiott, welche umfassend erweitert
und verfeinert wurde. Diese Programme ermo¨glichen die Berechnung des Energie-
verlustes in einem Compoundtarget als lineare Kombination des Energieverlustes
der einzelnen Elemente, bekannt als Braggsche-Regel [45]. Diese findet hier An-
wendung bei der Berechnung des Energieverlustes in den Degrader-Folien.
Fu¨r mittelschwere Ionen im Energiebereich 25 MeV≤E≤60 MeV wurden ver-
schiedene Simulationen des Energieverlustes in 1 µm Si3N4-Degrader-Folien (SiN)
u¨berpru¨ft, siehe Feuerstein [12]. Gute U¨bereinstimmungen wurden mit LISE++ er-
zielt bei der Verwendung des Formalismus von Lindhard und Sørensen, genannt:
ATIMA 1.2 WITHOUT LS-CORRECTION [42]. Die Berechnungen von SRIM un-
terscha¨tzen die gemessenen Energieverluste.
1.2.3. Energiestraggling
Durch das große Interesse an Energiestraggling-Daten zur Voraussage und Aus-
wertung von Messdaten in der Ion-Beam-Analysis (IBA) gibt es eine Vielzahl an
Vero¨ffentlichungen u¨ber leichte Ionen in großen Energiebereichen [46]. Fu¨r mit-
10
Kapitel 1. Grundlagen
telschwere Ionen im Energiebereich 25 MeV≤E≤60 MeV wurde der theoretische
Energieverlust verschiedener Modelle mit Messungen fu¨r 1 µm SiN-Degrader-Fo-
lien u¨berpru¨ft, siehe Feuerstein [12]. Gute U¨bereinstimmungen gab es mit dem se-
miempirischen Formalismus von Yang und O’Connor [47]. Allgemein ist das Ener-
giestraggling definiert als mittlere quadratische Abweichung des Energieverlustes
Eloss, vgl. Ramirez et al. [48] oder Lindhard et al. [42]:
Ω2 = 〈(Eloss − 〈Eloss〉)2〉
Bei der Berechnung von Compoundtargets wird die quadratische Summe aus den
einzelnen Elementen bestimmt, vgl. Feuerstein [12]. Vergleichbar ist dies mit der
Berechnung durch aufeinanderfolgendes Energiestraggling Ω2i in i verschiedenen
Schichten einer Atomsorte.
Ω2 =
n
∑
i=1
Ω2i
Abweichungen von der Gu¨ltigkeit dieses Verhaltens wurden von Siegmund fu¨r
zweiatomige Gase gezeigt [49], bei denen die gemessenen Energiestragglingpara-
meter ho¨her sind als die einzelnen Summanden, vgl. auch Besenbacher et al. [46].
1.2.4. Winkelstraggling
Das Winkelstraggling beim Durchgang von geladen Teilchen durch du¨nne Folien
kann durch eine Kleinwinkelna¨herung als Diffusion der Winkelverteilung betrach-
tet werden [50]. Die erste quantitative Beschreibung des Winkelstragglings, nach
der die Verteilung durch eine Gaußfunktion der Winkelverteilung Θ approximiert
werden kann, wurde von Williams im Jahr 1939 vorgeschlagen. Weiterentwickel-
te Theorien, die als vielfach Streuung am abgeschirmten Coulombfeld der isolier-
ten Atome beschrieben werden, sind bei Marion und Zimmerman aufgefu¨hrt [51].
Dort wird der weitverbreitete Formalismus von Molie`re hervorgehoben [52, 53],
der von Nigam et al. [54] auf Grund einer falschen Na¨herung korrigiert wurde. Es
resultieren nur kleine Abweichungen durch diese Korrektur, da sie nur Auswir-
kungen auf Ordnungen gro¨ßer gleich zwei hat. Bethe zeigte, dass das Winkelstrag-
gling hauptsa¨chlich von der Fla¨chenbelegung der Streufolien abha¨ngt und nahe-
zu unabha¨ngig von der Kernladungszahl ist [50]. Auch das Winkelstraggling von
relativistischen Schwerionen steigt linear mit der Fla¨chenbelegung der Streufolie
[55, 56].
Zur Berechnung des Winkelstragglings in SiN-Degrader-Folien wurde das Pro-
gramm Lise++ verwendet [44]. Es wird empfohlen, den Formalismus von Anne
et al. [57] zu verwenden, da gute U¨bereinstimmungen der Winkelstragglingmes-
sungen fu¨r mittelschwere Ionen im Energiebereich 25 MeV≤E≤60 MeV gezeigt
werden konnten [12].
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1.3. Isobarentrennungsvermo¨gen und -faktor
Es gibt verschiedene Maße fu¨r die Fa¨higkeit, Isobare voneinander zu trennen.
Ein Maß ist das Isobarentrennungsvermo¨gen U, welches von Knie et al. [58] vor-
geschlagen wurde. Es ist definiert als Quotient aus Peakabstand D, von Radionu-
klid und Isobar, und der gro¨ßeren Halbwertsbreite W=FWHM=2(2ln(2))1/2Ω der
beiden Komponenten. Es beru¨cksichtigt keine Unterschiede der Halbwertsbreiten
und keine Abweichungen von gaußfo¨rmigen Verteilungen.
U =
D
W
=
Peakabstand
FWHM
Ein Maß, das den Unterschied der Halbwertsbreiten beru¨cksichtigt, ist das mitt-
lere Isobarentrennungsvermo¨gen U, welches von Feuerstein [12] vorgeschlagen
wurde. Es verwendet den Mittelwert W der Halbwertsbreiten W1 und W2. Es be-
ru¨cksichtigt keine Abweichungen von gaußfo¨rmigen Verteilungen.
U =
D
1
2 (W1 +W2)
=
D
W
Ein Maß, das den tatsa¨chlichen Untergrund beru¨cksichtigt, ist der Isobarentren-
nungsfaktor U f , welcher von Vockenhuber et al. [59] vorgeschlagen wurde. Er kann
aus der Blank-Messung bestimmt werden. Er ist definiert als Quotient aus An-
zahl der Counts der Isobare N(I) im Hauptisobarenpeak in einer gewa¨hlten Region
(iROI) und der Anzahl der Counts der Isobare N(I) in einer gewa¨hlten Region des
Radionuklids (rROI). Die Grenzen der beiden Regionen iROI und rROI mu¨ssen ge-
sondert angegeben werden, ebenso wie der prozentuale Anteil des Radionuklids
in der rROI.
U f =
N(I)iROI
N(I)rROI
Ein Maß, das die Transmission des Radionuklids TR beru¨cksichtigt, wurde von
Martschini et al. [60] vorgeschlagen. Es ist definiert als Quotient der Transmissio-
nen von Radionuklid und Isobar und kann als normalisierter Isobarentrennungs-
faktor bezeichnet werden, da er sich unabha¨ngig von den Gesamtzahlen der Kom-
ponenten verha¨lt, wenn gaußfo¨rmige Verteilungen zugrunde gelegt werden.
Un =
TR
TI
=
1
TI
· TR = N(I)totalN(I)rROI · TR =
N(I)total
N(I)rROI
· N(R)rROI
N(R)total
In [12] wird aus dem mittleren Isobarentrennungsvermo¨gen U ein funktionaler
Zusammenhang zum normalisierten Isobarentrennungsfaktor Un und der Trans-
mission TR fu¨r einseitiges Beschneiden der Gaußverteilungen gezeigt.
Die Isobarentrennungsfaktoren, die in Kapitel 1.5 und Kapitel 3 berechnet wer-
den, gehen von gleichen Intensita¨ten des Radionuklids und des Isobars aus, d.h.
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N(I)total= N(R)total. Die Transmission des Radionuklids TR wird separat angegeben.
Un =
N(R)rROI
N(I)rROI
Die rROI wird in Kapitel 3.5 auf zwei Seiten der Verteilungen gewa¨hlt und kann da-
her nicht durch die Faktoren in [12] aus dem mittleren Isobarentrennungsvermo¨gen
U berechnet werden.
1.4. Sensitivita¨t, Effizienz und Detektionslimit
Die zentrale Frage bei AMS Messungen ist:
Wie viele Atome in einer Probe welcher Probengro¨ße kann in welcher Zeit ge-
messen werden und wie groß ist der Messfehler?
Ausgehend von einer festgelegten Probengro¨ße msmp und festem Isotopenver-
ha¨ltnis C=(53Mn/55Mn) kann die Anzahl von 55Mn Atomen N(S) und die Anzahl
von 53Mn Atomen N(R) aus den molaren Massen, der Probe Msmp und des sta-
bilen Isotops MMn, u¨ber die Avogadro-Konstante NA=6,022×1023 mol−1 bestimmt
werden.
N(R) = C · N(S) = C · msmp ·MMn · NA
M2smp
Ist die totale Transmission Ttotal der Messung inklusive Injektor-Transmission be-
kannt, so kann die Anzahl der Ionen im Detektor bestimmt werden, die als Radio-
nuklid identifiziert werden.
N(R)rROI = Ttotal · N(R)
Der relative Fehler des Isotopenverha¨ltnisses ∆C wird vom statistischen Fehler der
Poisson-Statistik der Ereignisse
√
N(R)rROI dominiert.
∆C ≈ 1
∆N(R)rROI
=
1√
N(R)rROI
[%]
Aus der Vorgabe des Messfehlers ergibt sich eine untere Grenze fu¨r die Messung
von Isotopenverha¨ltnissen.
C =
N(R)
N(S)
=
N(R)rROI
Ttotal · N(S) =
1
Ttotal · N(S) · ∆C2 (1.1)
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Beispiel: Um eine Pra¨zision der Isotopenverha¨ltnismessung von 1% zu errei-
chen, bedarf es 10.000 Ereignisse im Detektor, die eindeutig als Radionuklid
identifiziert werden. Die Anzahl der Radionuklid-Atome in der Probe, die fu¨r
diese Anzahl an Ereignissen no¨tig ist, wird durch die totale Transmission Ttotal
festgelegt. Ist Ttotal= 0,0001%, so bedarf es 1010 Atome des Radionuklids in ei-
ner Probe. Bei einer Probengro¨ße von 1 mg MnO2, die 4,4×1018 55Mn Atome
entha¨lt, entspricht dies einem Isotopenverha¨ltnis von 2,3×10−9.
Aus der doppeltlogarithmischen Darstellung von Gleichung 1.1 und den Ergebnis-
sen von verschiedenen (53Mn/55Mn)-Messungen aus der Literatur, [61, 26, 25, 22]
so wie den Ergebnissen aus dieser Arbeit, folgt direkt ein allgemeines Maß fu¨r die
Sensitivita¨t durch die Projektion des Isotopenverha¨ltnisses entlang der Transmissi-
onsgeraden auf einen festen Fehler, siehe Abb. 5.
Die Normalisierung der gemessenen Isotopenverha¨ltnisse kann auf einen belie-
bigen Fehler erfolgen.
Sx = 10log10(C·∆C
2)−2·log10(x) =
C · ∆C2
x2
Diese fehlernormalisierte Sensitivita¨t entspricht bei einem Fehler von 1% nach
der Transformation x 7→ log10(x) dem Schnittpunkt mit der y-Achse.
S1% = 10log10(C·∆C
2) = C · ∆C2
Die fehlernormalisierte Sensitivita¨t Sx ist unabha¨ngig von der Probengro¨ße und
der Transmission und kann zum Vergleich der AMS-Systeme verwendet werden.
Da diese Definition aus der Messung bestimmt wird, sind Streuungen und der
isobarische Untergrund beru¨cksichtigt. Fu¨r die Bestimmung aus der Transmission
folgt nur eine untere Grenze.
Aus der Darstellung der Literaturwerte von (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnis-
messungen wird deutlich, dass bei diesen Messungen S10% Sensitivita¨ten u¨blich
sind. Sensitivita¨ten unter S1% werden bei Kohlenstoffmessungen erreicht.
Die totale Effizienz Etotal ist das Produkt aus Sputter-Rate Rsp=msmp/t und totaler
Transmission Ttotal.
Etotal = Rsp · Ttotal
Aus ihr kann die Zeit bestimmt werden, in der eine bestimmte Sensitivita¨t Sx zu
einer Probe mit einer bestimmten Konzentration N(S)/msmp erreicht werden kann.
C =
N(R)rROI
N(S)
msmp · Etotal · t
=
msmp · N(R)rROI
N(S) · Rsp · Ttotal · t
Sx =
104 ·msmp
N(S) · Rsp · Ttotal · t · x2
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Abbildung 5.: Die fehlernormalisierte Sensitivita¨t. Gezeigt ist das minimal messbare Iso-
topenverha¨ltnis (53Mn/55Mn) fu¨r 1 mg MnO2 fu¨r verschiedene totale Transmissionen in
Abha¨ngigkeit vom statistischer Fehler. Die gemessene Sputter-Effizienz von 3h ist in rot
gestrichelt eingezeichnet. Die Transmission vom Injektor zum Detektor von CIAE wird
mit 6h angegeben [61]. Das entsprechende Detektionslimit beru¨cksichtigt die Sputter-
Effizienz von 3h und ist in blau dargestellt. Die Darstellung der Messwerte aus der
Literatur ist unabha¨ngig von Transmission und Probengro¨ße. Angegeben sind die Mes-
sungen von Dong et al. [61], Scha¨fer et al. [26], Knie et al. [62, 58], Gladkis et al. [25], Fujio-
ka et al. [22] und die ersten (53Mn/55Mn)-Messungen zweier Standards Cs=1,047×10−9
und Cs=1,043×10−10 aus dieser Arbeit, siehe Kapitel 4.2.
Beispiel: Bei einer 55Mn Konzentration N(S)/msmp=4,4×1021 Atome/g, einer
Sputter-Rate von 1 mg/h und einer totalen Transmission von T=0,00001% folgt
eine fehlernormalisierte Sensitivita¨t S10% von:
S10% = 2, 27× 10−10 1t mit: t [h]
Das Isotopenverha¨ltnis zwischen Radionuklid und stabilem Isotop mit Transmis-
sionsverlusten im System zur Isobarenunterdru¨ckung wird durch die Formel
C =
N(R)rROI · e
T · I(S) · t
nach Poutivtsev [20] bestimmt, bei der die Anzahl der nachgewiesenen Radionu-
klid Atome N(R)rROI, die Elementarladung e=1,602×10−19 C, die Transmission T
zwischen Offset-Cup und Gasdetektor, der Ionenstrom des stabilen Isotops I(S)
und die Messzeit t beru¨cksichtigt wird. Die Transmission wird aus der Messung
einer Standardprobe bestimmt.
Das Detektionslimit von Isotopenverha¨ltnissen CL wird maßgeblich durch den
Untergrund der Blank-Messung bestimmt. Die Curie-Definition des Detektionsli-
mits bei der Untergrundkorrektur Nb(R)rROI=N(R)rROI-N(I)rROI stellt sicher, dass
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Abbildung 6.: Fehlernormalisierte Sensitivita¨t S10% zur Bestimmung der Messdauer, aus-
gehend von der totalen Effizienz Etotal, mit Rsp=1 mg/h, S10% und 53Mn Konzentration
von 4,4×1021 Atomen/g. Messwerte von Dong et al. [61], Knie [62] und aus dieser Ar-
beit, siehe Kapitel 4.2.
die Wahrscheinlichkeit einer falsch-positiv Messung unter 5% liegt [63]. Beru¨ck-
sichtigt werden dabei nur gaußverteilte Gro¨ßen. Bei kleinsten Signalen sind die
Voraussetzungen der Abscha¨tzung nicht erfu¨llt und es wird auf die Arbeiten von
Feldman und Cousins verwiesen [64].
Nb(R)rROI ≥ 2, 33 ·
√
N(I)rROI
Das Detektionslimit CL ist bestimmt durch das Isotopenverha¨ltnis des Blanks CB
und die Anzahl der Untergrund-Ereignisse N(I)rROI. Bei der Messung eines Isoto-
penverha¨ltnisses mit gleicher Anzahl von stabilen Atomen N(S)=NB(S) bzw. glei-
chem Untergrund durch das Isobar der Blank Messung folgt:
CL =
Nb(R)rROI
N(S)
=
Nb(R)rROI
N(I)rROI
· CB ≥ 2, 33√
N(I)rROI
· CB = 2, 33 ·
√
N(I)rROI
N(I)
Fu¨r die (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnismessungen aus Kapitel 4.2 bzw. Abb. 5
folgt mit N(I)rROI=6 und CB=7,57×10−13 das Detektionslimit:
CL = 7, 20× 10−13
1.4.1. Variationskoeffizient
Ein Maß fu¨r die Streuung der Messungen ist der Variationskoeffizient der mittle-
ren fehlernormalisierten Sensitivita¨t der Standard-Proben, die in gleichen Zeiten
16
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Tabelle 2.: Ionenstro¨me bei (53Mn/55Mn)-Messungen in der Literatur. Die Zahlen in Klam-
mern sind berechnete Werte, die nicht in den entsprechenden Vero¨ffentlichungen gege-
ben sind. Es finden sich keine Ionenstro¨me bei Poutivtsev et al. [23]. Bei Gladkis et al.
[25], Fujioka et al. [22] und Dong et al. [38] werden Spektren gezeigt, aber keine Zahlen
der Radionuklid Counts und keine Ionenstro¨me angegeben.
Labor (53Mn/55Mn)
I(S) T Zeit N(R) Fehler Lit.
[pnA] [%] [s] rROI
√
N/N [%]
MLL 4,40×10−9 0,50 (2,4) 1260 470 4,9 [62]
CIAE 3,73×10−12 (0,15) - 1800 60 12,9 [61]
4,79×10−13 (0,10) - 4000 11 30,2 [61]
CologneAMS 1,05×10−9 2,83 2,0 608 233 6,6
1,04×10−10 0,60 7,5 1207 36 16,7
gemessen wurden St,x. Der Variationskoeffizient ist unabha¨ngig von der Wahl der
Fehlernormalisierung.
v =
σt,x
〈St,x〉 =
√〈(St,x − 〈St,x〉)2〉
〈St,x〉
Fu¨r die (53Mn/55Mn)-Messungen aus Kapitel 4.2, bzw. Abb. 6, folgt mit der mitt-
leren fehlernormalisierten Sensitivita¨t der Variationskoeffizient:
v =
σ600s,10%
〈S600s,10%〉 =
0, 99× 10−10
3, 35× 10−10 = 29, 6%
1.5. Isobarentrennung
Die Isobarentrennung von Ionen mit gleicher Geschwindigkeit durch Energiever-
lust im Medium erfolgt u¨ber die Abha¨ngigkeit des differentiellen Energieverlustes
vom mittleren Ladungszustand, (dE/dx) ∝ q2. Die Trennung wird von der intrin-
sischen Geschwindigkeitsverteilung der Ionen und vom Energiestraggling Ω im
Medium begrenzt.
Zur Berechnung des Energieverlustes wurde ATIMA 1.2 WITHOUT LS-COR-
RECTION verwendet [42]. Das Energiestraggling wurde mit dem Formalismus von
Yang und O’Connor berechnet [47]. Beide Formalismen wurden von Feuerstein im
Energiebereich 25 MeV≤E≤60 MeV fu¨r SiN-Degrader-Folie mit einer Dicke von
1 µm u¨berpru¨ft und zeigten hinreichende U¨bereinstimmung fu¨r die Vorhersage
des Energieverlustes und des Energiestragglings fu¨r mittelschwere Ionen der Mas-
se 56 u [12].
Die Berechnung des Energieverlustes wurde mit dem Programm LISE++ durch-
gefu¨hrt [44]. Zuvor wurde die Sto¨chiometrie und die Dichte der SiN-Degrader-
Folie, von SILSON LTD, mit Rutherford-Backscattering gemessenen, Si3N3,75 und
ρ=2,7 g/cm3. Diese wurde auch bei der Berechnung des Energiestragglings nach
Yang und O’Connor beru¨cksichtigt. Bei beiden Berechnungen wurde eine mittlere
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Abbildung 7.: Energieverlust pro Foliendicke nach ATIMA 1.2 WITHOUT LS-CORRECTION
[42] von 100 MeV Ionen in SiN-Degrader-Folien, Si3N3,75, ρ=2,7 g/cm3. (a) Energiever-
lust der Isobare bei (53Mn/55Mn)-Messung. (b) Analogmessung durch den Energiever-
lust von 54Fe und 54Cr. Der Energieverlust von 54Mn wird bei der Messung interpo-
liert. (c) Energieverlust der Isobare bei (60Fe/Fe)-Messung. (d) Analogmessung durch
den Energieverlust von 58Ni und 58Fe. Die Energieu¨bertragungskoeffizienten µE (Stei-
gungen der Geraden) sind in Tab. 3 aufgefu¨hrt.
Anfangsenergie der Ionen von 100 MeV zugrunde gelegt. Die initiale Energiever-
teilung Ωini=0,24(1) MeV vor der Degrader-Folie wurde im Rahmen dieser Arbeit
gemessen und wird in der Berechnung beru¨cksichtigt, siehe Kapitel 3.5. Das Ziel
der Rechnung ist die Bestimmung der Isobarenunterdru¨ckung in Abha¨ngigkeit von
der Foliendicke, aus der die optimale Foliendicke bei maximaler Isobarenunter-
dru¨ckung bestimmt werden kann.
Die Berechnungen wurden fu¨r die Radionuklide und deren Isobare durchge-
fu¨hrt, die bei der Messung der Isotopenverha¨ltnisse (53Mn/55Mn) und (60Fe/Fe)
beteiligt sind, sowie fu¨r die stabilen Isobare in der Massenregion 53<A<60, die zu
Testzwecken verwendet werden ko¨nnen. Der berechnete Energieverlust von 53Mn
und 53Cr zeigt, verglichen mit 54Mn und 54Cr, eine hohe Analogie im Verhalten
18
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Abbildung 8.: Energiestraggling nach Yang und O’Connor [47] von 100 MeV Ionen in Si-
liziumnitrid, Si3N3,75, ρ=2,7 g/cm3. (a) Energiestraggling der Isobare bei (53Mn/55Mn)-
Messung. (b) Analogmessung durch das Energiestraggling von 54Fe und 54Cr. Das Ener-
giestraggling von 54Mn wird interpoliert. (c) Energiestraggling der Isobare bei (60Fe/Fe)-
Messung. (d) Analogmessung durch das Energiestraggling von 58Ni und 58Fe. Die Ko-
effizienten Rm und ΩRm (Endpunkt des Ellipsenabschnitts) sind in Tab. 3 aufgefu¨hrt.
der Isotope. Gleiches gilt fu¨r 60Fe und 60Ni mit 58Fe und 58Ni. Da 54Mn nicht sta-
bil ist (T1/2=312,2 d [65]), kann ersatzweise das stabile Isotop 54Fe gemessen wer-
den. Der Energieverlust und das Energiestraggling von 53Mn kann interpoliert wer-
den. Diese Art der Messungen werden Analogmessungen genannt. Die resultieren-
den Energieverluste pro Foliendicke sind in Abb. 7 dargestellt. Die Restenergie ist
die Differenz aus Anfangsenergie und Energieverlust. Die Energieu¨bertragungsko-
effizienten µE sind in Tab. 3 aufgefu¨hrt und stehen fu¨r die Steigungen der Geraden
in Abb. 7.
E′ = E− Eloss = 100 MeV− µE · d (1.2)
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Die Berechnung des Energiestragglings nach Yang und O’Connor [47] wurde mit
den Ergebnissen des Energieverlustes durchgefu¨hrt. Dies fu¨hrt bei einer Parametri-
sierung nach der Foliendicke d zu einer Ellipsengleichung, deren Verlauf eindeutig
durch den Endpunkt E′=0 und den Nullpunkt festgelegt ist. Der Endpunkt wird
definiert durch die mittlere Reichweite Rm=d
∣∣
E=0 in einer Degrader-Folie und das
zugeho¨rige EnergiestragglingΩ
∣∣
Rm
=ΩRm . Physikalisch sinnvoll ist nur der positive
Funktionswert Ω(d)≥0 mit positiver Steigung ∂Ω/∂d≥0. Das resultierende Ener-
giestraggling ist in Abb. 8 dargestellt. Die Koeffizienten sind in Tab. 3 aufgefu¨hrt.
Ω(d) =
√(
1− (d− Rm)
2
R2m
)
Ω2Rm
Tabelle 3.: Energieu¨bertragungskoeffizient µE, mittlere Reichweite Rm und zugeho¨riges
Energiestraggling ΩRm fu¨r Isotope der mittleren Massenregion. Der gesamte Verlauf des
Energiestragglings in Abha¨ngigkeit der Schichtdicke ist durch Rm und ΩRm bestimmt,
siehe Abb. 8.
Isotop µE[MeV/µm] Rm [µm] ΩRm [MeV]
53Cr 8,065 12,40 0,523
54Cr 8,074 12,39 0,518
53Mn 8,445 11,84 0,529
54Mn 8,450 11,87 0,524
54Fe 8,818 11,34 0,529
58Fe 8,821 11,33 0,510
60Fe 8,818 11,34 0,502
58Ni 9,512 10,51 0,522
60Ni 9,499 10,53 0,513
1.5.1. Degrader-Folie und elektrostatischer Analysierer
Nach dem Durchgang der Ionen durch eine Degrader-Folie werden verschiedene
Ladungszusta¨nde populiert [35], wobei die Ionen den gleichen mittleren Energie-
verlust erfahren. Wird nach dem Durchgang durch die Folie mit einem elektrischen
Feld gefiltert, z.B. mit einem ESA, so werden einzelne Ladungszusta¨nde selektiert,
da die Bewegung im elektrischen Feld ~E von der Ionenenergie E′, vom Ladungs-
zustand q und vom Ablenkradius ρ abha¨ngt.
∣∣~E∣∣ = 2 · E′
q · ρ
[
MV
m
]
Im Weiteren wird die Berechnung der Isobarentrennung speziell fu¨r den 30◦-ESA
am Ko¨lner FN-Tandembeschleuniger durchgefu¨hrt, welcher einen Ablenkradius
von ρ=3,5 m besitzt. Wird in die Gleichung der elektrischen Feldsta¨rke die Rest-
energie aus Gleichung 1.2 eingesetzt, so erha¨lt man fu¨r jede Degrader-Foliendicke
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Abbildung 9.: Berechnung der idealen Foliendicke fu¨r die Trennung von (a) 53Mn und 53Cr
und (b) 60Ni und 60Fe.
und jeden Ladungszustand die zugeho¨rige elektrische Feldsta¨rke zum Intensita¨ts-
maximum der Energieverteilung. In Abb. 9 sind diese Intensita¨tsmaximas fu¨r die
(53Mn/55Mn)-Messungen und (60Fe/Fe)-Messungen aufgetragen. Dargestellt sind
die Ladungszusta¨nde 13+ (oben) bis 21+ (unten). Diese Ladungszusta¨nde haben
bei der Verwendung von 3-6 µm Degrader-Folien die ho¨chste Intensita¨t.
Bei einer Messung mit Degrader-Folie von beliebiger festgelegter Dicke und der
Verwendung eines ESAs wird man, bei einem Scan u¨ber alle elektrischen Feldsta¨r-
ken, die Intensita¨tsmaximas der Energieverteilung aus dem senkrechten Schnitt
der Funktionsschar erhalten. Betrachtet man nun die maximale Isobarentrennung
zu beliebiger Foliendicke, d.h. den maximalen Abstand der Intensita¨tsmaximas im
senkrechten Schnitt, so zeigt sich:
• Bei fester Foliendicke kann nur ein Ladungszustand optimal getrennt werden.
• Zu jedem gewa¨hlten Ladungszustand muss die Foliendicke gewa¨hlt werden.
Wird dies nicht beachtet, u¨berlagern die Nachbarladungszusta¨nde des Isobars den
Ladungszustand des Radionuklids. Deutlich wird dies in Abb. 9a bei einer Foli-
endicke von 5,3 µm. Dies ist die ideale Foliendicke zur Isobarentrennung bei Be-
nutzung des 13+ Ladungszustandes. Wird die elektrische Feldsta¨rke dabei auf den
Wert des 20+ Ladungszustandes gestellt, u¨berlagert sich dieser Ladungszustand
des Radionuklids 53Mn mit dem Ladungszustand 21+ des Isobars 53Cr. Dies wird
(E/q)- oder elektrische Steifigkeit-Interferenz genannt.
Die Berechnung der idealen Foliendicke erfolgt fu¨r die Ordnung der Trennung
einzeln. Trennung erster Ordnung liegt vor, wenn die mittlere Differenz der elektri-
schen Feldsta¨rken der Isobare genau so groß ist wie die Differenz der elektrischen
Feldsta¨rken des Radionuklids und des Isobars im Nachbarladungszustand (q±1),
d.h., wenn es noch keine Kreuzung der Kurvenscharen der Isobare gab. Trennung
zweiter Ordnung liegt vor, wenn die Differenz der elektrischen Feldsta¨rken des
Radionuklids und des Isobars im u¨berna¨chsten Ladungszustand (q±2) entspricht,
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d.h., wenn die Kurvenscharen der Isobare je Kurve eine Kreuzung aufweist. Tren-
nung n-ter Ordnung liegt vor, wenn die Differenz der elektrischen Feldsta¨rken des
Radionuklids und des Isobars im Ladungszustand (q±n) entspricht. Die Trennun-
gen fu¨r n≥1 sind durch das mit der Foliendicke steigende Energiestraggling nicht
nutzbar. Eine Ausnahme kann bei stark unterschiedlichen mittleren Ladungszu-
sta¨nden mo¨glich sein. Die mittlere Differenz der elektrischen Feldsta¨rken muss fu¨r
zwei Fa¨lle unterschieden werden, in Abha¨ngigkeit von der Kernladungszahl des
Radionuklids ZR und des Isobars ZI .
1. Fall ZR>ZI , n-te Ordnung (Abb. 9a):
|~E(ZI , q+ n− 1)| − |~E(ZI , q+ n)|
2
= |~E(ZR, q)| − |~E(ZI , q+ n)| (1.3)
2. Fall ZR<ZI , n-te Ordnung (Abb. 9b):
|~E(ZI , q+ n− 2)| − |~E(ZI , q+ n− 1)|
2
= |~E(ZR, q)| − |~E(ZI , q+ n− 1)| (1.4)
Bei dieser Fallunterscheidung wird beru¨cksichtigt, ob die Kreuzung der Funktion
der Funktionsschar mit einem ho¨heren oder niedrigeren Ladungszustand stattfin-
det. Die Gleichungen ko¨nnen nach der Foliendicke gelo¨st werden. Die zugeho¨rige
elektrische Feldsta¨rke zum Ladungszustand des Radionuklids kann mit Gleichung
1.2 berechnet werden. Die Lo¨sungen bis n=5 fu¨r die Messungen von 53Mn und
60Fe sind in Abb. 9 eingezeichnet. Die Lo¨sungen der Gleichungen nach den Ord-
nungszahlen befinden sich im Anhang A. Die Zahlenwerte sind dort in Tab. 29 und
Tab. 30 unter Beru¨cksichtigung des Energieu¨bertragungskoeffizienten µE fu¨r 53Cr,
53Mn, 60Fe und 60Ni zusammengefasst.
Aus dem berechneten Energieverlust, dem Energiestraggling und der idealen
Foliendicke kann nun die maximale Isobarentrennung berechnet werden. Dabei
mu¨ssen immer beide benachbarten Ladungszusta¨nde beru¨cksichtigt werden, da
diese zum Untergrund beitragen. Bei der Berechnung wird von gleichen Anfangs-
verteilungen der Komponenten ausgegangen. Beru¨cksichtigt wird dies durch die
Normierung der Gaußverteilungen. Durch die festgelegten Parameter, elektrische
Feldsta¨rke bei maximaler Intensita¨t des Radionuklids |~E(Imax)|=E und Energie-
stragglingΩi des Radionuklids i=R und des Isobars i=I kann die Energieverteilung
in eine ra¨umliche Verteilung transformiert werden, abha¨ngig von der elektrischen
Feldsta¨rke, siehe Abb. 10a und 10c. Gezeigt ist die Verteilung um 53Mn im 16+ La-
dungszustand fu¨r eine Foliendicke von 4,77 µm und die Verteilung um 60Fe im 17+
Ladungszustand fu¨r eine Foliendicke von 3,19 µm.
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Abbildung 10.: Isobarentrennung und Transmission fu¨r die Trennung von 53Mn und 53Cr
(oben) und von 60Fe und 60Ni (unten). Ausgehend von gleichverteilten Ladungszusta¨n-
den. (a) und (c) ra¨umliche Verteilung, in Abha¨ngigkeit der elektrischen Feldsta¨rke, des
ausgewa¨hlten Ladungszustandes des Radionuklids sowie des Isobars im gleichen und
im Nachbarladungszustand. (b) und (d) Berechnung der Transmission bei festgelegtem
normalisierten Isobarentrennungsfaktor von 103. Die linke Stammfunktion ist zur besse-
ren Veranschaulichung invertiert. Die Transmission von 53Mn ist 44% und die Transmis-
sion von 60Fe ist 86%.
Die gesetzten Gates, die im Experiment durch x-Schlitze realisiert werden, um
die Ionenstrahlkomponente zu selektieren, sind in Abb. 10 durch vertikale Lini-
en angedeutet. Die Gates sind so gewa¨hlt, dass das Verha¨ltnis von 53Cr zu 53Mn
bzw. 60Ni zu 60Fe, einem normalisierten Isobarentrennungsfaktor Un von 103 ent-
spricht. Aus der optimal gewa¨hlten Foliendicke folgt eine ideale Trennung bei sym-
metrisch gewa¨hlten Gates. Die Berechnung des Verha¨ltnisses Un=TR/TI ist in Abb.
10b und 10d veranschaulicht. Gezeigt sind die Stammfunktionen der Gaußvertei-
lungen. Die Transmission des Radionuklids TR ist durch die gestrichelte horizonta-
le Linie eingezeichnet und entspricht dem Integral zwischen den gesetzten Gates.
In beiden Bildern ist zur besseren Veranschaulichung die Stammfunktion der Kom-
ponente mit dem ho¨herem Ladungszustand (links) invertiert.
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Ti =
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x1=x2=x⇒ fu¨r 53Mn: r = −l = 0, 58 ·ΩR
fu¨r 60Fe: r = −l = 1, 48 ·ΩR
Aus der Berechnung folgt, dass mit einer 4,77 µm Folie fu¨r 53Mn eine Transmis-
sion von TR=44% des Ladungszustandes 16+ erreicht wird. Dies entspricht einer
Akzeptanz von 0, 49 · FWHM. Mit einer 3,19 µm Folie wird fu¨r 60Fe eine Transmis-
sion von 86% des Ladungszustandes 17+ erreicht. Dies entspricht einer Akzeptanz
von 1, 26 · FWHM.
Die Grenzen der Abscha¨tzung sind bedingt durch die Na¨herung bei der Berech-
nung der idealen Foliendicke sowie die nicht gleichverteilten Ladungszusta¨nde der
Untergrund produzierenden Komponenten. Die Berechnung der Isobarentrennung
setzt voraus, dass die beteiligten Verteilungen normiert sind, was nicht ohne Ein-
schra¨nkungen gilt. Da die Ladungszusta¨nde nicht gleich verteilt sind [35] kann die
Isobarentrennung durch die Wahl des Ladungszustandes begu¨nstigt werden. Fu¨r
die Messung von 53Mn eignen sich die hohen Ladungszusta¨nde, da das Maximum
der asymmetrischen Intensita¨tsverteilung der Ladungszusta¨nde q0 proportional zu
Z ist, siehe Kapitel 1.2. Fu¨r die Messung von 60Fe eignen sich die niedrigen La-
dungszusta¨nde.
1.5.2. Degrader-Folie und Time-of-Flight-System
Die Isobarentrennung mit einem Flugzeitmassenspektrometer, Time-of-Flight-Sys-
tem, erfolgt u¨ber die Bestimmung der Flugzeit der Ionen nach einem Energiever-
lust in einem Medium. Die Massenseparation mit ToF-Systemen wurde bereits 1979
von Betts [66] durchgefu¨hrt. Weiterfu¨hrende Untersuchungen, die z.B. das Ener-
giestraggling in den Kohlenstofffolien beru¨cksichtigen, wurden von Kim et al. [67]
durchgefu¨hrt. Sehr detaillierte Untersuchungen der Winkel und Positionsvertei-
lungen wurden von Dieumegard et al. [68] gemacht. Vockenhuber et al. [37, 69,
70, 59, 71] haben ausfu¨hrliche AMS-Messungen vero¨ffentlicht, die das Isobaren-
trennungsvermo¨gen von speziellen ToF-Systemen zeigen. Bei der Bestimmung des
Isobarentrennungsvermo¨gens des hier verwendeten ToF-Systems kann die Energie
E fu¨r die hier vorkommenden Geschwindigkeiten v=l/t in nicht relativistischer
Rechnung verwendet werden. Die Energieauflo¨sung ist bestimmt durch die Unsi-
cherheit in der Flugzeit ∆t und des Flugweges ∆l.
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WaistPunkt-zu-Punkt Abbildung
Start-Detektor Stop-Detektor
3σ=18 mrad
Winkelstraggling
(a)
(b)
Waist
Degrader-Folie
Linse
Abbildung 11.: ToF-Konfigurationen mit Tilted-Foil-Geometrie in der y-z-Ebene bei Punkt-
zu-Punkt Abbildung, Detektorabstand l=400 cm. (a) Folien stehen parallel zueinan-
der, mittlere Wegdifferenz der Randtrajektorien ±0,88 cm. Bei 53Mn mit 80 MeV,
v=1,7 cm/ns, entspricht dies einer Flugzeitdifferenz von 0,5 ns. Das Winkelstrag-
gling, 3σ=18 mrad, erzeugt einen Wegunterschied, dessen Flugzeitunterschied ver-
nachla¨ssigbar ist im Vergleich zum Wegunterschied aus der Punkt-zu-Punkt Abbildung.
(b) Mittlere Wegdifferenz der Randtrajektorien vernachla¨ssigbar, wenn die Folien im 90◦-
Winkel zueinander stehen.
∆E
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)2] 12
Durch die verschiedenen Ionentrajektorien zwischen Start- und Stop-Detektor
treten in der x-z-Ebene und in der y-z-Ebene verschiedene Effekte auf, die durch
die Punkt-zu-Punkt Abbildung bei der Tilted-Foil-Geometrie der Kohlenstofffolien
begru¨ndet sind. In der x-z-Ebene ist die Akzeptanz des Systems im Flugwegunter-
schied durch das ionenoptische System in erster Na¨herung begrenzt auf einen ma-
ximalen Wegunterschied ∆l=0,08 cm. Dies entspricht einer maximalen Ortsabwei-
chung am Ende des Quadrupol-Dubletts und erzeugt einen Flugzeitunterschied
von 0,05 ns, welcher vernachla¨ssigbar ist. In der y-z-Ebene kann bei parallel stehen-
den Kohlenstofffolien, siehe Abb. 11 (a), ein rein geometrischer Wegunterschied der
Randtrajektorien von ±0,88 cm vorkommen, bezogen auf den Abstand der Soll-
bahn zum Folienrand des Stop-Detektors. Fu¨r 53Mn mit einer Energie von 80 MeV,
v=1,7 cm/ns, entspricht dies einer Flugzeitdifferenz von 0,5 ns. Die Intensita¨tsver-
teilung in Abha¨ngigkeit der radialen Ortsabweichung der Ionen zur Sollbahnposi-
tion kann in guter Na¨herung als gaußverteilt mit Intensita¨ten am Folienrand unter
1% angenommen werden, vgl. Kapitel 1.6. Fu¨r die ToF-Konfiguration (a) resultiert
eine Intensita¨tsverteilung mit einer Standardabweichung von Ωx= 0,17 ns. Aus der
Entfaltung der Zeitverteilung mit dieser Intensita¨tsverteilung folgt eine Abwei-
chung von 5% und kann deshalb nicht vernachla¨ssigt werden. Stehen die Folien
im 90◦-Winkel zueinander, siehe Abb. 11 (b), so ist die mittlere Wegdifferenz der
Randtrajektorien und die resultierende Flugzeitdifferenz zu vernachla¨ssigen.
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Ein weiterer nicht zu vernachla¨ssigender Anteil der Messunsicherheit ist die int-
rinsische Zeitauflo¨sung, die speziell fu¨r das hier verwendete ToF-System gemessen
wurde, vgl. [72, 12], FWHM=246(1) ns, d.h. Ω=104,5(4) ns. Sie ist abha¨ngig von
Flugzeitunterschieden der Sekunda¨relektronen, Zeitdelays in den MCP-Channels
und elektronischem Rauschen. Sie ist unabha¨ngig von den verwendeten Projektil-
Ionen, der Ionenenergie und der Flugla¨nge [67].
Insgesamt kann die Energieverteilung als Summe der Quadrate der statistisch
unabha¨ngigen Effekte angegeben werden [68].
Ω2(A) = Ω2(Int) +Ω2(Geo) +Ω2(E) +Ω2(Estragg)
= Ω2(no Foil) +Ω2(Estragg)
Die KompositionΩ2(no Foil) kann direkt aus der Messung mit dem unabgebrems-
ten Ionenstrahl gemessen werden.
Bei der Transformation der gemessenen Flugzeiten vom Zeitraum in den Ener-
gieraum wird eine Normalverteilung nicht auf eine Normalverteilung abgebildet,
da die Transformation
t[ns] 7→
√
0, 5181 · 104 · l2[m2] ·m[u]
E[MeV]
nur in erster Ordnung linear ist. Durch die Transformation werden niedrige Energi-
en u¨berscha¨tzt und hohe Energien unterscha¨tzt. Die Abweichungen sind klein und
ko¨nnen vernachla¨ssigt werden, da die Abweichung durch Tails aus der Messung
zu niedrigen Energien deutlich gro¨ßer sind. Diese erho¨hen den Untergrund bei ei-
ner AMS-Messung deutlich, wenn die Flugzeit des Isobars kleiner ist als die des
Radionuklids. Typische Zeitspektren mit Tails zu hohen Flugzeiten, d.h. niedrigen
Energien, finden sich bei Vockenhuber et al. [37, 69, 71], Orlowski et al. [73], Pfeif-
fer [56], Palla et al. [74] und Feuerstein [12]. Ein genaueres Versta¨ndnis der Tails
ermo¨glicht eine Untergrundkorrektur.
Verursacht wird die Verteilung durch statistisch seltene Sto¨ße, bei denen hohe
Energien u¨bertragen werden, die nicht durch eine große Anzahl an Sto¨ßen mit ge-
ringem Energieu¨bertrag im statistischen Mittel aufgehoben werden. Das Verhalten
wird durch die Landau-Vavilov-Verteilung beschrieben [75].
p(x) =
1√
2pi
exp
(
−1
2
(x+ e−x)
)
Wird vor der Flugzeitmessung Energieverlust in einer Degrader-Folie produziert,
so muss die gaußfo¨rmige Energieverlustverteilung mit der Landau-Vavilov-Vertei-
lung gefaltet werden.
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Tabelle 4.: U¨bersicht der Magnete, die von verschiedenen Forschungseinrichtungen im
gasgefu¨llten Modus zur Isobarenunterdru¨ckung betrieben werden. Sortiert nach der
Sollbahnla¨nge im Bereich des magnetischen Flusses LB. Das Verha¨ltnis von Flugstre-
cke im Magnetfeld zu Flugstrecke im Gas variiert von 66% bei den Enge-Split-Pol-
Spektrometern bis zu 92% beim CologneAMS 135°-Magneten.
Labor Beschleuniger Ablenkwinkel ME ρ LB Literaturbzw. Magnettyp [amu·MeV] [m] [m]
CologneAMS 10 MV FN 135° 61 0,9 2,12 [33]
MLL 14 MV MP 135° 61 0,9 2,12 [24, 79]
MALT 5 MV 5UD 180° 12 0,63 1,98 [80, 81]
Uppsala 5 MV 15SDH-2 180° 14 0,6 1,88 [82, 83]
ETH 6 MV EN 180° 25 0,6 1,88 [34, 84, 85]
ANSTO 10 MV FN 160° 35 0,66 1,84 [86, 87]
CologneAMS 6 MV Tandetron™ 120° 14 0,46 0,94 [12]
PRIME Lab 7,5 MV FN H-Typ im Aufbau [88]
ANL 9 MV FN Enge-Split-Pol 21 0,51 1,01 [5, 78]
ANU 15 MV 14UD Enge-Split-Pol 21 0,51 1,01 [89, 25]
NSRL 9+12 MV ATLAS Enge-Split-Pol 16 0,47 0,94 [90]
1.5.3. Gasgefu¨llter Magnet
Die Methode zur Isobarentrennung mit einem gasgefu¨llten Magneten wurde be-
reits 1958 von Fulmer und Cohen [76] sowie von Armbruster [77] zur Trennung
von Spaltprodukten vorgeschlagen.
Bei dem Durchgang der Ionen durch ein Gas erfolgen sta¨ndig atomare Sto¨ße, wo-
durch aus der Elektronenhu¨lle des Projektils Elektronen entfernt oder hinzugefu¨gt
werden. Durch diese statistischen Umladungen entsteht ein mittlerer Ladungszu-
stand q0, der nach Sayer et al. [35] durch eine semiempirische Formel beschrieben
werden kann.
q0 = Z(1− 1, 08 · exp(−80, 1 · Z−0,506 · β0,996))
Wenn die mittlere freie Wegla¨nge kurz ist, kann die Bewegung der Ionen im Ma-
gnetfeld durch eine Kreisbahn zum mittleren Ladungszustand approximiert wer-
den, wodurch die mittlere magnetische Steifigkeit proportional zur Masse m und
der Kernladungszahl Z der Ionen und nahezu unabha¨ngig von der Geschwindig-
keitsverteilung der Ionen ist [78].
〈Bρ〉 = m · v
q0 · e ≈
m · v0
Z1/3 · e
Eine Untersuchung zur Abha¨ngigkeit der magnetischen Steifigkeit von der Ge-
schwindigkeitsverteilung der Ionen findet sich bei Knie [62]. Bei dem Durchgang
durch das Gas resultiert aus Kleinwinkelstreuungen, Energieverlust und Energie-
straggling eine Ionenstrahlaufweitung. Ist die Breite dieser Ortsverteilung propor-
tional zur Strecke im Gas, so ist der ideale Ablenkwinkel 135°, siehe Knie [62]. Die
Ionenoptik eines gasgefu¨llten Magneten ist in Kapitel 1.6 dargestellt.
Eine Vielzahl von Magneten werden fu¨r AMS-Messungen im gasgefu¨llten Mo-
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dus verwendet, eine Auswahl ist in Tab. 4 zusammengefasst. Enge-Split-Pol-Spek-
trometer sind nicht ideal fu¨r die Isobarenunterdru¨ckung im gasgefu¨llten Modus zu
AMS-Messungen, da im Bereich zwischen den Polen ohne Magnetfeld nur Klein-
winkelstreuungen, Energieverlust und Energiestraggling ohne Isobarentrennung
verursacht wird. Ausfu¨hrliche ionenoptische Berechnungen zur Isobarentrennung
mit einem Enge-Split-Pol-Magnetspektrometer finden sich bei Rehm et al. [91].
Bei den Energien, die von mittleren AMS-Anlagen mit 3-6 MV Terminalspan-
nung erreicht werden, sind ku¨rzere Sollbahnla¨ngen erforderlich als bei gro¨ßeren
AMS-Anlagen. Der Ko¨lner 135°-Magnet ist angelehnt an das Magnetspektrome-
ter GAMS, dass aus dem C-fo¨rmigen Magneten des elektromagnetischen Isoto-
penseparator SIDONIE aufgebaut wurde [24, 79]. Die Auswahl des Ablenkwinkels
wird in Kapitel 1.6 mit einer Simulation u¨berpru¨ft. Ausgewa¨hlt wurde fu¨r die Ver-
wendung am FN-Tandembeschleuniger ein Magnet mit einem Ablenkradius von
900 mm und einer maximalen magnetischen Flussdichte von 1,25 T. Die Innen-
maße der Vakuumkammer sind fu¨r eine hohe Transmission mo¨glichst groß. Das
Verha¨ltnis von Flugstrecke im Magnetfeld zu Flugstrecke im Gas ist 92%, wenn
das Eintrittsfenster an die Jochkante des Magneten eingebaut wird. Die große In-
nenho¨he der Vakuumkammer ermo¨glicht den Einbau eines kompakten Gasionisa-
tionsdetektors, vgl. [15], wodurch eine Flugstrecke im Gas ohne Magnetfeld ganz
vermieden werden kann. Die technischen Daten des Ko¨lner 135°-Magneten sind in
Tab. 5 zusammengefasst.
Tabelle 5.: Technische Daten des Ko¨lner 135°-Magneten. Die gesamten technischen Daten
befinden sich im Anhang E in Tab. 31.
Spezifikationen
Polform C
Magnetische Flussdichte 1,25 T
Ablenkradius 900 mm
Ablenkwinkel 135°
Eingangswinkel 0°
Ausgangswinkel 0°
Polabstand 50 mm
Polbreite 300 mm
Seitenprofil scharf
Eingangsprofil Rogowsky
Ausgangsprofil Rogowsky
Radiale Feldhomogenita¨t 4 · 10−4 Tm auf ±50 mm
1.5.4. Gasionisationsdetektor
Die abschließende Detektion der Ionen erfolgt in einem Gasionisationsdetektor.
Die Abbremsung erfolgt dabei, bis die Gesamtenergie im Detektorgas deponiert ist.
Isobare unterscheiden sich dabei durch den Unterschied im differentiellen Energie-
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verlust [4]. Durch die Wechselwirkung mit dem Gas werden Sekunda¨relektronen
frei. Die Sammlung der Sekunda¨relektronen erfolgt durch ein elektrisches Feld
senkrecht zur Sollbahn der Ionen. Zur positionsunabha¨ngigen Signalproduktion
wird das erzeugte Signal zwischen einem Frisch-Gitter und einer Anode ausgele-
sen [92], siehe Abb. 29 Kapitel 2.4. An anderen Forschungseinrichtungen werden
verschiedene Detektoren mit unterschiedlicher Anzahl an ∆E-Segmenten verwen-
det. Die einfachste Bauart ist ein ∆E/E-Detektor mit 2 Anoden [93]. Im Unterschied
dazu werden auch Gasionisationsdetektoren mit 7 Anoden verwendet, von denen
5 Anoden zur Winkelmessung segmentiert sind [94, 95].
Die Verwendung von Gasionisationsdetektoren hat einige Vorteile, aus welchem
Grund sie auch in der Ion-Beam-Analysis (IBA) verwendet werden, wie z.B. die
Elastic-Recoil-Detection-Analysis (ERDA) [95, 96]. Einer der gro¨ßten Vorteile ist,
dass die Gasionisationsdetektoren keinen Strahlenscha¨den unterliegen [34], außer-
dem sind sie einfach zu bedienen und sehr zuverla¨ssig.
Die Auflo¨sung, die mit Gasionisationsdetektoren erreicht werden ko¨nnen, sind
abha¨ngig von der Statistik der Ionisation, dem Energieverlust, dem Energiestrag-
gling, dem Winkelstraggling, der Diffusion, der Rekombination, dem Detektorgas,
dem Einfluss des Eintrittsfensters, der Anodensegmentierung, der Geometrie, der
Elektronik und der Signalanalyse.
Ein Gasionisationsdetektor, der in dieser Arbeit verwendet wurde, ist angelehnt
an den ∆E/E-Detektor der ETH-Zu¨rich [97, 98, 99], der mit am IKP Ko¨ln entwi-
ckelten Vorversta¨rkern betrieben wird [100, 101], vgl. Abb. 29. Die Anodensegmen-
tierung wurde u¨ber Simulationen mit SRIM fu¨r die Isobarentrennung bei (53Mn/
55Mn)-Messungen optimiert, vgl. Abb. 12 (links). Berechnet wurde der differenti-
elle Energieverlust (dE/dx) in 130 mBar Isobutan von 53Mn und 53Cr mit einer
Anfangsenergie von 80 MeV.
Es resultiert ein ∆E/E-Spektrum, in dem die Isobare getrennt werden ko¨nnen.
Das Maß fu¨r die Qualita¨t der Trennung ist das Isobarentrennungsvermo¨gen und
der Isobarentrennungsfaktor, da durch Streuung der Prima¨rionen im Detektorgas
Untergrund erzeugt wird. Die dominierenden Tails bei den (53Mn/55Mn)-Messun-
gen sind in Abb. 12 (rechts) dargestellt. Tails zu niedriger Energie auf der zwei-
ten Anode mit geringerer Gesamtenergie (a) entstehen durch die Streuung von
Prima¨rionen vor oder im Bereich der ersten Anode, ohne dass die Gesamtener-
gie im Bereich der Anoden deponiert wird. Die Tails zu niedriger Energie auf der
zweiten Anode mit erhaltener Gesamtenergie (b) entstehen durch die Streuung von
Prima¨rionen im Bereich der ersten Anode, so dass die Gesamtenergie im Bereich
der Anoden deponiert wird. Eine ausfu¨hrliche Beschreibung findet sich bei Ophel
et al. [102] und bei Zoppie [34]. Die Position im ∆E/E-Spektrum des Isobars mit
ho¨herem Z ist durch den Energieverlust im Eintrittsfenster reduziert, da dort ein
ho¨herer Energieverlust stattfindet, E=ESum-EFoil.
Ein weiterer Gasionisationsdetektortyp, der in dieser Arbeit verwendet wurde,
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Abbildung 12.: Links: Differentieller Energieverlust im Detektorgas fu¨r 53Mn (schwarz)
und 53Cr (rot) zur Optimierung der Anodensegmentierung u¨ber Simulationen mit SRIM.
Rechts: Prinzipielle Darstellung des ∆E/E-Spektrums. Tails zu niedriger Energie auf
der zweiten Anode mit geringerer Gesamtenergie (a) entstehen durch die Streuung von
Prima¨rionen vor oder im Bereich der ersten Anode, ohne dass die Gesamtenergie im Be-
reich der Anoden deponiert wird. Tails zu niedriger Energie auf der zweiten Anode mit
erhaltener Gesamtenergie (b) entstehen durch die Streuung von Prima¨rionen im Bereich
der ersten Anode, so dass die Gesamtenergie im Bereich der Anoden deponiert wird.
Die Position des Isobars mit ho¨herem Z ist durch den Energieverlust im Eintrittsfenster
reduziert.
ist ein Bragg-Detektor, der an den brasilianischen Bragg-Detektor angelehnt ist
[103, 104], welcher hier mit einem 4-Kanal CAEN DT5724-21 Desktop-Waveform-
Digitizer betrieben wird, siehe Abb. 30 in Kapitel 2.4.3. Die Sekunda¨relektronen
werden bei diesem Gasionisationsdetektortyp parallel zur Flugrichtung der Io-
nen durch ein elektrisches Feld gesammelt. Dabei ko¨nnen Isobare u¨ber den Ver-
gleich des Energieverlustes des Bragg-Maximums mit der Gesamtenergie unter-
schieden werden. Die Messung erfolgt u¨ber die parallele Verarbeitung des Energie-
signals mit zwei verschiedenen Integrationszeiten, ”Shaping-Time“ genannt. Ge-
messen wird die Sammlung aller Ladungstra¨ger hinter einem Frisch-Gitter. Die
schnelle Sammlung des Signals des Bragg-Maximums erfolgt in 0,08 µs bis 0,5 µs.
Die Sammlung des Signals der Gesamtenergie erfolgt in >6 µs. Zu Gunsten der
Auflo¨sung wurde sich gegen den Aufbau eines Bragg-Detektors ohne Frisch-Gitter
entschieden, wie er bei Mu¨ller et al. zu finden ist [105]. Diese Art von Gasionisa-
tionsdetektor wird hauptsa¨chlich zur Isobarentrennung von leichten Radionukli-
den eingesetzt. Fu¨r mittelschwere Radionuklide, wie z.B. bei der Trennung von 41K
von 41Ca, zeigten sie jedoch auch gute Ergebnisse, siehe Li et al. [106]. Da die Ener-
giespektren der ersten Tests zu den zwei Shaping-Time Messungen keine Tails in
Richtung Ionen mit ho¨herer Kernladungszahl aufwiesen, ist die Messung mit die-
sem Detektor besonders fu¨r die (53Mn/55Mn)-Messung auf Grund des geringeren
Untergrunds interessant, siehe Kapitel 3.7.2.
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1.5.5. Interferenzen
Eine hohe Unterdru¨ckung des ionischen Untergrunds nach dem Tandembeschleu-
niger wird durch die Filterung mit dem Analysiermagneten, (p/q)- Filter, und dem
ESA, (E/q)-Filter, ermo¨glicht. Ebenso werden Wien-Filter verwendet, die nach der
Geschwindigkeit selektieren, (E/q)/(M/q)-Filter [58, 107]. Die hohe Untergrund-
reduktion folgt aus der hohen Auflo¨sung der Systeme. Ionen bestimmter Masse,
Ladung und Energie ko¨nnen diese Filter ebenso passieren wie das gewu¨nschte Iso-
top, wenn bestimmte Bedingungen von (p/q) und (E/q) erfu¨llt sind. Diese werden
Interferenzen genannt. Ausgenutzt werden diese Eigenschaften bei der Verwen-
dung von Pilotstrahlen, mit denen das System optimiert werden kann. Sie weisen
(M/q)-Differenzen zum Ionenstrahl des Radionuklids im Promillebereich auf. Ein
Beispiel fu¨r die 60Fe10+ Messung ist 54Fe9+ mit einer relativen (M/q)-Differenz von
3,1h. Weitere Beispiele sind bei Steinhof [108] zu finden.
Beispiele fu¨r Interferenzen bei AMS-Messungen gibt es viele, von leichten Ionen
wie 14C2+, dort interferiert 7Li+, siehe Nadeau et al. [109], bis zu den Actiniden wie
243Am3+, dort interferiert 162Dy2+ und 81Br+, siehe Cornett et al. [110]. Ladungszu-
standsa¨nderungen in den Beschleunigungsro¨hren sind bei Steier [111] und Vocken-
huber [37] beschrieben, die zu einer kontinuierlichen Energieverteilung des Unter-
grunds nach dem Beschleuniger fu¨hren. Molekulare Interferenzen sind bei Xu et al.
[112] und Matteson et al. [36] beschrieben.
Interferenzen durch die Degrader-Folie
Durch die Benutzung der Degrader-Folie wird die diskrete (M/q)-Filterung des
Massenspektrometers, bestehend aus (p/q)- und (E/q)-Filter, aufgehoben. Die Be-
dingung
E
q
=
ME
q2
(
M
q
)−1
muss um den Energieverlust Eloss und zusa¨tzliche Ladungszusta¨nde (q+n) erwei-
tert werden, E′ = E− Eloss.
E′
q
=
ME
q2
(
M
q
)−1
− Eloss
q
Bei der Messung wird der ESA auf das resultierende (E’/q) Verha¨ltnis gestellt,
welches durch die hohen Ladungszusta¨nde deutlich von (E/q) abweicht. Durch die
Energie- und Ladungszustandsa¨nderungen der Ionen in der Degrader-Folie wer-
den weitere Kombinationen aus Energie und Ladungszustand mo¨glich, die sonst
nicht transportiert wu¨rden.
Die Darstellung des Auflo¨sungsvermo¨gens von Kilius et al. [113] gibt einen gu-
ten Einblick in die Zusammenha¨nge der mo¨glichen Interferenzen. Diese Darstel-
lung wird im Folgenden verwendet fu¨r die Berechnung der (E/q)-Interferenzen
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Abbildung 13.: (E/q)-Interferenzen bei Benutzung einer Degrader-Folie zwischen Analy-
siermagnet und ESA. Die (M/q)-Auflo¨sung des Analysiermagneten ist reziprok propor-
tional zu (E/q) mit dem Proportionalita¨tsfaktor (ME/q2). Hier dargestellt fu¨r 100 MeV
53Mn im 10+ Ladungszustand. Die (E/q)-Auflo¨sung des ESAs ist unabha¨ngig von
(M/q), hier gezeigt ist 84,8 MeV im 18+ Ladungszustand. In der linken Aufschlu¨sselung
sind ausgewa¨hlte (E/q)-Interferenzen angegeben. Weitere Ladungszusta¨nde werden
durch den Analysiermagneten gefiltert. Die Achse der gezeigten Ladungszusta¨nde ist
durch die Dissoziation von 53MnO− geneigt. A¨ndern sich die Ladungszusta¨nde vor der
Selektion um±1 (rot), ko¨nnen passende (ME/q2)-Werte resultieren, um zu Interferenzen
zu fu¨hren. Der Energieverlust in der Degrader-Folie fu¨r 53Mn und 53Cr ist durch blaue
Pfeile wiedergegeben. Eine wesentliche (E/q)-Interferenz erfolgt aus dem 8+ Ladungs-
zustand durch eine A¨nderung zum 9+ Ladungszustand. Geringe Untergrundbeitra¨ge
sind vom 12+ Ladungszustand zu erwarten, da das (E/q) nur knapp erreicht wird. Wei-
terer Untergrund wird durch Streuung erzeugt (gru¨n).
bei der Benutzung einer Degrader-Folie zwischen Analysiermagnet und ESA.
Die (M/q)-Auflo¨sung des Analysiermagneten ist reziprok proportional zu (E/q)
mit dem Proportionalita¨tsfaktor (ME/q2). Wird (E/q) gegen (M/q) aufgetragen, so
kann die Akzeptanz des (p/q)-Filters als Bereich um den funktionalen Verlauf der
Funktion (ME/q2) angegeben werden, siehe Abb. 13. Gezeigt ist ein Beispiel fu¨r
die Messung von 53Mn im 10+ Ladungszustand bei 100 MeV bei der Verwendung
einer 1,9 µm SiN-Degrader-Folie. Die (E/q)-Auflo¨sung des ESAs ist unabha¨ngig
von (M/q). Die Akzeptanz des ESAs ist ebenfalls als Bereich um den funktiona-
len Zusammenhang (E/q) angegeben, dieser ist dargestellt zu 53Mn mit 84,8 MeV
im 18+ Ladungszustand mit (E/q)=4,7. (E/q)-Interferenzen ko¨nnen aus den stark
populierten Ladungszusta¨nden entstehen, ausgehend vom Moleku¨leinschuss von
53MnO− bei einer Terminalspannung von 9,28 MV. In der linken Aufschlu¨sselung
des (E/q) sind ausgewa¨hlte Interferenzen angegeben. Die Achse der gezeigten La-
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dungszusta¨nde ist durch die Dissoziation von 53MnO− geneigt.
A¨ndern sich durch Wechselwirkungen mit dem Restgas die Ladungszusta¨nde
nach dem Tandembeschleuniger, so ko¨nnen passende (ME/q2)-Werte resultieren,
die vom Analysiermagneten nicht gefiltert werden. Die A¨nderungen sind mit roten
Pfeilen entsprechend einer A¨nderung des Ladungszustandes um±1 eingezeichnet.
Diese ionischen Komponenten ko¨nnen ohne Energieverlust den ESA nicht passie-
ren. A¨ndert sich die Energie in der Degrader-Folie, so ko¨nnen passende (E’/q)-
Werte entstehen. Fu¨r 53Cr im 8+ Ladungszustand ergibt eine A¨nderung in den 9+
Ladungszustand die richtige magnetische Steifigkeit, um durch den Analysierma-
gneten transportiert zu werden. Der Energieverlust des 53Cr der Gesamtenergie
81,4 MeV ist in der Degrader-Folie 15,423 MeV, wodurch ein (E’/q) von 4,71 resul-
tiert. Dies kann als Interferenz, 65,9 MeV im 14+, vom ESA nicht gefiltert werden.
Von der 53Cr Komponente im 12+ Ladungszustand ist nur ein geringer Beitrag zu
erwarten, da ein passendes (M/q) nur knapp erreicht wird. Die Sta¨rke der Kom-
ponenten durch A¨nderung des Ladungszustandes ist bei Kilius et al. beschrieben
[114].
Der Untergrund aus anderen atomaren Masseneinheiten ist sehr umfangreich,
da eine Vielzahl an Massen, Energien und Ladungszusta¨nden beru¨cksichtigt wer-
den mu¨ssen. Ein weiterer Untergrund kann durch Streuungen erzeugt werden. Der
dazu no¨tige Energieverlust ist mit gru¨nen Pfeilen dargestellt.
Molekulare Fragment-Interferenzen
52Cr kann als 52CrOH− Moleku¨l simultan mit 53CrO− durch den Injektormagnet
transportiert werden. Die Energie des 10+ Ladungszustandes nach dem Tandembe-
schleuniger ist mit 99,968 MeV verschieden zu den 100 MeV 53Mn im 10+ Ladungs-
zustand. Durch die Akzeptanz des Systems ist ein Eintreffen in den Detektor un-
wahrscheinlich, da die magnetischen Steifigkeiten unterschiedlich sind, 1,0481 Tm
fu¨r 53Mn zu 1,0375 Tm fu¨r 52Cr. Sollten die 52Cr Ionen durch Streuung oder ei-
ne Ladungszustandsa¨nderung den Analysiermagnet passieren, so wird durch die
Degrader-Folie ein Durchgang durch den ESA ermo¨glicht. Bei einem zugeho¨rigen
Energieverlust von 15,18 MeV resultiert ein (E/q)-Wert von 4,7. Dieser stimmt mit
dem (E/q)-Wert von 53Mn auf 1,2h u¨berein und kann nicht vom ESA aufgelo¨st
werden. Molekulare Fragment-Interferenzen, die das Massenspektrometer passie-
ren ko¨nnen, sind von Kilius et al. [113] beschrieben worden.
Eine Mo¨glichkeit der Entstehung eines Sauerstoffuntergrunds ist, dass 16O nach
dem Moleku¨laufbruch im 3+ Ladungszustand den Analysiermagnet passiert. Es
hat nicht die gleiche magnetische Steifigkeit mit 1,052 Tm und kann nur durch
Streuung oder eine Ladungszustandsa¨nderung zur Degrader-Folie kommen. Bei
einem Energieverlust von 1,79 MeV in der Degrader-Folie kann es den Detektor
erreichen.
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Tabelle 6.: Energien der molekularen (MO) X-Ray Emissionslinien nach a Ho¨lzer et al. [117],
b Tompson et al. [118] und c Crawford et al. [119]. Die emittierten X-Ray Energien der
Ionen im mittleren Ladungszustand in der Folie sind durch die diabatische A¨nderung
ho¨her als der Literaturwert, vgl. Taulbjerg et al. [120]. Yield der Kβ Energien relativ zu
den Kα Energien, respektive Lβ zu Lα, nach Krause [121]. Mα korreliert nicht mit Mβ, da
nicht die gleichen Orbitale beteiligt sind.
Element Z Linie Energie [eV] Yield α zu β
Si 14 Kα 1.739,98 b 100
Kβ 1.835,94 b 2
Cr 24 Kα 5.414,81 a 100
Kβ 5.946,82 a 15
Mn 25 Kα 5.898,80 a 100
Kβ 6.490,18 a 17
Fe 26 Kα 6.404,01 a 100
Kβ 7.058,18 a 17
Ni 28 Kα 7.478,26 a 100
Kβ 8.264,78 a 17
Au 79 Kα 68.803,7 b 100
Kβ 77.984 b 23
Lα 9.713,3 b 100
Lβ 11.442,3 b 67
Mα 2.122,9 b 100
Mβ 2.220 c 100
1.5.6. Projektil X-Ray AMS
Eine weitere Methode zur Isobarentrennung ist die ”Projektil X-Ray AMS“-Mes-
sung (PXAMS), bei der die charakteristische Ro¨ntgenstrahlung der Projektil-Ionen
gemessen wird, die wa¨hrend des Abbremsvorgangs in einem Medium entsendet
wird [115]. Sie a¨hnelt daher sehr der ”Particle Induced X-Ray Emission“(PIXE)
[116]. Durch die Entstehung der X-Rays beim Elektronenu¨bergang in der Atomhu¨l-
le ist eine Identifikation nach den Ordnungszahlen der Elemente u¨ber die K-, L-
und M-Linien mo¨glich.
Erfolgreiche PXAMS-Messungen wurden fu¨r 41Ca von Freeman et al. [122], 59Ni
von Artigalas et al. [123], 63Ni von Roberts et al. [124], 64Cu und 79Se von He et al.
[125] und 182Hf von Winkler et al. [126, 127] durchgefu¨hrt. Wirkungsquerschnitte
fu¨r die K X-Ray Produktion sind bei Meyerhof et al. [115] zu finden. Wirkungs-
querschnitte fu¨r die L X-Ray Produktion sind bei Winkler et al. [127] zu finden. Die
Abha¨ngigkeit der Wirkungsquerschnitte vom Targetmaterial findet sich bei Taulb-
jerg et al. [120]. Dort ist auch die A¨nderung der X-Ray Energien der Ionen durch
die diabatische A¨nderung der Energieniveaus der molekularen Orbilate (MO), her-
vorgerufen durch den mittleren Ladungszustand, umfassend beschrieben. Diese
Energien werden im weiteren mit K∗ und L∗ bezeichnet. Literaturwerte der MO
Energien, die fu¨r diese Arbeit von Bedeutung sind, befinden sich in Tabelle 6, nach
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Ho¨lzer et al. [117], Tompson et al. [118] und Crawford et al. [119]. Dort befinden
sich auch die X-Ray Yields der Kβ Energien relativ zu den Kα Energien, respekti-
ve Lβ zu Lα, zusammengefasst nach Krause [121]. Die Energien der U¨berga¨nge Mα
und Mβ sind nicht korreliert, da nicht die gleichen Orbitale beteiligt sind. Mα ist
der U¨bergang mV→nVII und Mβ ist der U¨bergang mIV→nVI .
Fu¨r die Bestimmung von Isobarentrennungsvermo¨gen bei Messungen von Ra-
dionukliden mit ho¨herer Ordnungszahl im Vergleich zum Isobar ZR>ZI ko¨nnen
die U¨berga¨nge Kβ, Lβ, Mβ, Kγ, Lγ und Mγ einen Untergrund zur Radionuklidmes-
sung erzeugen. Damit eine Untergrundkorrektur mo¨glich ist, mu¨ssen die relative
Intensita¨t der U¨berga¨nge, die Energieniveaus im mittleren Ladungszustand und
die relativen Halbwertsbreiten bekannt sein.
Zum Test des erreichbaren mittleren Isobarentrennungsvermo¨gens wurde hier
mit einem ”Silicon Drift Detector“(SDD), XFlash 2001 von Ro¨ntec [128], ein einfa-
cher Testaufbau realisiert, der zusa¨tzlich die Bestimmung des X-Ray Yields ermo¨g-
lichen sollte. Der Aufbau und die Messergebnisse sind in Kapitel 3.8 auf Seite 87 zu
finden.
1.6. Ionenoptik
Die Beschreibung der Bewegung von Ionen in elektrischen und magnetischen Fel-
dern in linearer Na¨herung bezu¨glich einer Sollbahn wird lineare Ionenoptik ge-
nannt. Die Relativkoordinaten der einzelnen Teilchen sind in einem Teilchenvektor
zusammengefasst.
Xi(z) = (x, α, y, β, δE, δM)Ti
∣∣∣
z
Die Gesamtheit der Teilchen im Strahl wird durch die Phasenraumellipse σ(z) be-
schrieben. Die Dichteverteilung der Menge der Teilchenvektoren entlang der Soll-
bahn beschreibt das System vollsta¨ndig. Wird von einer gaußverteilten Dichtever-
teilung ausgegangen, so gilt fu¨r die 1σ-Emittanz
XTσ(0)X = 1
Die Phasenraumellipse wird mit Transfermatrizen Ti entlang der Sollbahn von ei-
nem Punkt a zu einem Punkt b transformiert.
σ(b) = Tb · σ(a) · TTb
Die Transformation erfolgt durch das Produkt der Einzeltransfermatrizen entlang
der stu¨ckweisen Intervalle zm = [zm−1, zm) der Sollbahn, mit zm−1≤zm und zm∈R,
m ∈N.
Tz = Tz1 · Tz2 · ... · Tzn , z1 ≤ z2 ≤ ... ≤ zn = z ≤ ... ≤ zm
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Quadrupol-Dublett
ESA Quadrupol-Dublett
Zweite Degrader-Folie
Abbildung 14.: Gegenu¨berstellung der Designs des Hochenergie-Massenspektrometers in
chronologischer Reihenfolge. Erstes Design: (a) die Sektionen 90◦-Analysiermagnet II
und ESA erfu¨llen die Bedingung der Punkt-zu-Punkt Abbildung. Die zugeho¨rige Ionen-
optik ist in [40] zu finden. Zweites Design: (b) Die Sektion ESA erfu¨llt die Bedingung der
doppelt teleskopischen Abbildung ohne innere Symmetrie [33]. Aktuelles Design: (c)
Die Sektion ToF-System erfu¨llt die Bedingung der Punkt-zu-Punkt Abbildung bis zum
135◦-Magneten fu¨r den Betrieb im gasgefu¨llten Modus.
Bei der Darstellung des Ionenstrahls mit Programmen wie ITAP von Youchison
und Nahemow [129], S3M von Pavlovicˇ und Strasˇı´k [130], COSY INFINITY von
Makino und Berz [131], TRANSPORT von Brown et al. [132] und LIMIOPTIC2 von
Stolz [133] wird das Strahlenbu¨ndel D(E,m) dargestellt. Es ist definiert durch eine
begrenzte Anzahl an Teilchentrajektorien γi(z):
D(E,m) = {γi(z)
∣∣ γi(z) = Tz · Xi(0) , Xi(0) ∈ σ(0), i = 1, ..., n}
Die Transfermatrizen fu¨r die im Folgenden verwendeten ionenoptischen Kompo-
nenten (Driftstrecke, Beschleunigungsstrecke, Einzellinse, Quadrupol, ESA, Dipol-
magnet, Kantenfokussierung), sind bei Wollnik [134] zu finden. Die Ionenoptik des
Injektors ist in [135, 40] zu finden. Fu¨r die Darstellung der Ionenoptik wird hier im
weiteren LIMIOPTIC2 verwendet.
Bei einem ionenoptischen System kann die Phasenraumellipse bei der Waist-
zu-Waist Abbildung erhalten bleiben, indem nur teleskopische Abbildungseigen-
schaften genutzt werden. Dies wird durch die Einhaltung von Punkt-zu-Punkt
(T12=T34=0) und Parallel-zu-Parallel (T21=T43=0) Abbildungen ermo¨glicht [136].
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1.6.1. Hochenergie-Massenspektrometer
Fu¨r die Planung des Hochenergie-Massenspektrometers kann das System in die
ionenoptischen Einzelsektionen 90◦-Analysiermagnet II, Quadrupol-Triplett, ESA,
ToF-System und 135◦-Magnet unterteilt werden. Es mussten die Planungsvorgaben
und die technischen Daten der Hauptkomponenten beru¨cksichtigt werden, siehe
Tab. 7.
Die Planungsvorgaben sind:
• Achromatizita¨t
• S-fo¨rmiges Hochenergie-Massenspektrometer
• Wando¨ffnung zwischen Beschleuniger- und Strahlrohrhalle
• Abstand 90°-Analysiermagnet II und Quadrupol-Triplett
• Abstand zu Strahlrohr L15
• ToF-La¨nge 4 m
• Deckenlasten
Das erste Design des Hochenergie-Massenspektrometers, siehe Abb. 14a, beru¨ck-
sichtigt die Planungsvorgaben, die Forderung nach einer Punkt-zu-Punkt Abbil-
dung des 90◦-Analysiermagneten II und der ESA-Sektion. Die Positionierung des
Quadrupol-Dubletts in der ToF-Sektion folgt aus den Simulationen der Isobarenun-
terdru¨ckung mit Degrader-Folie und Time-of-Flight-System. Der Aufbau des 135◦-
Magneten war in dieser Planungsphase noch nicht vorgesehen. Die gesamte Ionen-
optik dieses Designs ist in [40] zu finden.
Das zweite Design, siehe Abb. 14b, ermo¨glicht durch die Forderung einer dop-
pelt teleskopischen Abbildung ohne innere Symmetrie der ESA-Sektion eine Trans-
missionserho¨hung von 25% im Vergleich zum ersten Design. Beru¨cksichtigt wer-
den dabei weiterhin die Planungsvorgaben und die Forderung nach einer Punkt-
zu-Punkt Abbildung des 90◦-Analysiermagneten II [33]. Die Simulationen der Iso-
barenunterdru¨ckung mit Degrader-Folie und ESA ist in Abb. 17 und mit Degrader-
Folie und ToF-System in Abb. 18 dargestellt.
Das aktuelle Design, siehe Abb. 14c, beinhaltet einen 135◦-Magneten, der zur Iso-
barenunterdru¨ckung im gasgefu¨llten Modus betrieben wird. Zur Steigerung der
Transmission bei Messungen ohne Degrader-Folie ist hier die Forderung nach ei-
ner Punkt-zu-Punkt Abbildung in der ToF-Sektion erfu¨llt. Beru¨cksichtigt werden
dabei die Planungsvorgaben, die Forderung nach einer Punkt-zu-Punkt Abbildung
des 90◦-Analysiermagneten II, die Forderung einer doppelt teleskopischen Abbil-
dung ohne innere Symmetrie des ESAs. Die Ionenoptik ist in Abb. 15 dargestellt.
Die Absta¨nde der ionenoptischen Elemente sowie die Sollbahnpositionen sind in
Tabelle 8 zusammengefasst.
Eine Verbesserung der Ionenoptik kann durch die Forderung einer teleskopi-
schen Abbildung der ToF-Sektion erreicht werden. Dieses wird durch die Verwen-
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Tabelle 7.: Technische Daten der ionenoptischen Hauptkomponenten.
NE-Aufbau
Elektrostatischer Analysierer Spha¨risch, Ablenkwinkel 90°, Radius 435 mm, Plattenab-
stand 43,5 mm, Plattenho¨he 160 mm
Bouncer-Magnet Doppelt fokussierend, Korrekturen zweiter Ordnung, Ab-
lenkwinkel 90°, Radius 435 mm, Gap-Ho¨he 60 mm
Vorbeschleunigung Maximale Potentialdifferenz 80 kV, Ro¨hrenla¨nge 385 mm
FN-Tandembeschleuniger
Terminalspannung Max. 10 MV, vier Beschleunigungsro¨hren je 2,48 m,
Folienstripper
HE-Aufbau
Analysiermagnet II Doppelt fokussierend, Ablenkwinkel 90°, Radius 1100 mm,
Gap-Ho¨he 30 mm, Massen-Energie-Produkt 124 amu·MeV
Elektrostatischer Analysierer Einfach fokussierend, Ablenkwinkel 30°, Radius 3500 mm,
Plattenabstand 30 mm, Plattenho¨he 175 mm, maximales
elektrisches Feld 6,66 MV/m
Time-of-Flight-System 4 m Flugstrecke, Tilted-Foil-Geometrie, intrinsische Zeitauf-
lo¨sung 246 ps
Gasgefu¨llter Magnet Einfach fokussierend, Ablenkwinkel 135°, Radius 900 mm,
Gap-Breite 300 mm, Gap-Ho¨he 50 mm, Massen-Energie-Pro-
dukt 61 amu·MeV
dung eines Quadrupol-Tripletts oder durch den symmetrischen Aufbau von zwei
Quadrupol-Dubletts mo¨glich.
Magnetische Steifigkeitsdispersion
Die magnetische Steifigkeitsdispersion DM in der dispersiven Ebene des 90°-Ana-
lysiermagneten II ist durch die doppelt fokussierende monochromatische Eigen-
schaft festgelegt, vgl. [134].
DM = 4 · ρ = 4, 4 m = 4, 4mmh
Die senkrechte Komponente der magnetischen Flussdichte B zur magnetischen
Steifigkeit χM ist:
B =
χM
ρ
=
√
2 ·m · EI
q2 · ρ2
Elektrische Steifigkeitsdispersion
Die elektrische Steifigkeitsdispersion DE des ESAs in der dispersiven Ebene ist:
DE = ρ(1− cosΦ) = 0, 47 mmh
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Abbildung 16.: Achromatizita¨t des Hochenergie-Massenspektrometers. Dargestellt sind
drei Ionenstrahlbu¨ndel D(E1,m1) und D(±E2,m2) mit E1-E2=1,6h und m1=m2.
Fu¨r ein System von ESA und Driftstrecke ohne Linsenwirkung wird die Energiedi-
spersion vergro¨ßert.
DE = ρ(1− cosΦ) + L sinΦ
Durch die doppelt teleskopische Abbildung des ESAs wird die Energiedispersion
reduziert. Die Energiedispersion ist bei teleskopischen Abbildungen mit und ohne
innere Symmetrie gleich.
Die senkrechte Komponente der elektrischen Feldsta¨rke ~E zur elektrischen Stei-
figkeit χE ist:
|~E| = χE
ρ
=
2 · EI
q · ρ
Achromatizita¨t
Das System ist achromatisch, wenn die Schnittfla¨chen AB und AE der Ionenstrahl-
bu¨ndel in der dispersiven Ebene in den Sektorfeldern das Verha¨ltnis
AB
2 · ρB0
=
AE
ρE0
haben. Ist dies nicht der Fall, ist das System energiedispersiv. Bei der Verwendung
einer Degrader-Folie vor dem ESA mit einem Durchmesser von 8 mm ist die Achro-
matizita¨t des Systems auf 1,8h beschra¨nkt. Das aktuelle Design des Hochenergie-
Massenspektrometers ist achromatisch. In Abb. 16 sind drei Ionenstrahlbu¨ndel dar-
gestellt D(E1,m1) und D(±E2,m2) mit E1-E2=1,6h und m1=m2.
Ionenoptik der Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ESA
Fu¨r die Bestimmung der Gesamteffizienz der Isobarentrennung mit Degrader-Fo-
lie und ESA muss die Transmission bestimmt werden, die durch das ionenop-
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Abbildung 17.: Ionenoptik der Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ESA. Dargestellt
sind zwei Ionenstrahlbu¨ndel (schwarz) D(54Fe, E0) und (rot) D(54Cr, E0 + 44h), die bei
der relativen Sollbahnposition L=0 durch eine 4 µm Degrader-Folie von einer Anfangs-
energie von 100 MeV abgebremst wurden. In der Degrader-Folie wird ein Energiestrag-
glingΩ=10h und ein WinkelstragglingΩθ=5 mrad erzeugt. Es resultiert eine 54Fe Trans-
mission von 98% bei einem Bu¨ndeldurchmesser von 7,7 mm an der x-Schlitzposition.
tische System erreicht werden kann. Dabei ist der Energieverlust, das Energie-
straggling und das Winkelstraggling zu beru¨cksichtigen. Der Hauptgrund fu¨r die
Verwendung von LIMIOPTIC2 fu¨r die Ionenoptikrechnungen war die In-Haus-
Entwicklung des Programms, so konnten Funktionen fu¨r Degrader-Folien imple-
mentiert werden, die es ermo¨glichen, an gewa¨hlten Sollbahnpositionen des Strah-
lengangs einen Energieverlust, ein Energiestraggling und ein Winkelstraggling zu
erzeugen. Mit den Werten ∆E=44h, Ω=10h und Ωθ=5 mrad, fu¨r die Isotope 54Fe
und 54Cr mit einer 4 µm Degrader-Folie und 100 MeV Ionen, siehe Kapitel 1.5,
folgt eine 54Fe Transmission von 98% bei einem Bu¨ndeldurchmesser von 7,7 mm
an der x-Schlitzposition, siehe Abb. 17. Der Waist hinter der x-Schlitzposition ent-
steht durch das Abschneiden der Randtrajektorien. An dieser Sollbahnposition ist
das System nicht energiedispersiv.
Die Simulationen zeigen, dass Schlitze in der dispersiven Ebene vor dem Ein-
gang in den ESA das Isobar ohne hohe Transmissionsverluste unterdru¨cken, siehe
Abb. 17. Die gaußfo¨rmigen Dichteverteilungen der Strahlenbu¨ndel werden dabei
zweiseitig beschnitten, bevor die Energieverteilungen in ra¨umliche Verteilungen
transformiert werden, wodurch der isobarische Untergrund des Radionuklids un-
terdru¨ckt wird. Die Transmissionsverluste sind gering, da nur die Randbereiche
der Dichteverteilung des Radionuklids beschnitten werden.
Durch die Wahl der Anordnung der Reihenfolge der Fokussiereigenschaften der
Quadrupole kann ein in der dispersiven Ebene schmaler Ionenstrahl durch den
ESA transportiert werden. Dies wird durch die Reihenfolge: radial-axial-axial-ra-
dial-fokussierend erreicht.
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Abbildung 18.: Ionenoptik der Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ToF-System mit
(rot) axialer und (schwarz) radialer Ortsabweichung. Die ToF-Start-Detektorposition ist
bei einer relativen Sollbahnposition von L=0,3 m zur Degrader-Folie. Dargestellt sind
zwei verschiedene Quadrupol-Dublett-Positionen. (Links) Quadrupol-Dublett 1,2 m
nach Degrader-Folie, T=68%. (Rechts) Quadrupol-Dublett zentrisch zwischen ToF-Start-
und Stop-Detektor, T=50%. Gezeigt ist in beiden Bildern das gleiche Ionenstrahlbu¨ndel
D(m, E0) nach dem Durchgang durch die Degrader-Folie vor dem ESA, welches bei
L=0 m durch eine zweite Degrader-Folie ein Energiestraggling Ω=10h und ein Win-
kelstraggling Ωθ=5 mrad erfa¨hrt.
Ionenoptik der Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ToF-System
Fu¨r die Bestimmung der Gesamteffizienz der Isobarentrennung mit Degrader-Folie
und Time-of-Flight-System muss die Transmission bestimmt werden, die durch das
ionenoptische System erreicht werden kann. Das 4 m ToF-System zur Isobarentren-
nung besteht aus einer Degrader-Folie, einem ToF-Start-Detektor, einem Quadru-
pol-Dublett und einem ToF-Stop-Detektor. Die Degrader-Folie ist 0,3 m vor dem
ToF-Start-Detektor im Waist nach dem ESA positioniert. Zwischen Start- und Stop-
Detektor befindet sich eine 4 m lange Flugstrecke. Zur Erho¨hung der Transmission
wird ein Quadrupol-Dublett verwendet, welches innerhalb der Flugstrecke posi-
tioniert ist [137, 11, 138]. Das ToF-System ist nicht energiedispersiv und der Ener-
gieverlust in der Degrader-Folie ermo¨glicht die Isobarentrennung u¨ber die Flugzeit
der Ionen.
Bei der Bestimmung der Transmission ist das Energiestraggling und das Win-
kelstraggling zu beru¨cksichtigen. Die Position des Quadrupol-Dubletts wurde mit
berechneten Werten des Energieverlustes, des Energiestragglings und des Winkel-
stragglings aus Kapitel 1.5 optimiert. Dazu wird das Ionenstrahlbu¨ndel aus der
Berechnung nach dem Durchgang durch Degrader-Folie und ESA verwendet, wel-
ches mit einer weiteren 4 µm Degrader-Folie gestreut wird. Mit Ω=10h und Ωθ=
5 mrad fu¨r die Isotope 54Fe und 54Cr folgt eine Transmission T=68% bei der Posi-
tionierung des Quadrupol-Dubletts 1,2 m nach dem ToF-Start-Detektor. Durch das
Abschneiden der Randtrajektorien resultiert ein Waistdurchmesser von 5,0 mm an
der ToF-Stop-Detektorposition, siehe Abb. 18 links.
43
1.6. Ionenoptik
0
10
-100 -50 0
Radiale Ortsabweichung [mm]
R
ad
ia
le
 O
rt
sa
b
w
ei
ch
u
n
g 
[m
m
]
Relative Sollbahnposition [m]
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
0 0.5 1 1.5 2
In
te
n
si
tä
t 
b
ei
 L
=
2,
31
 m
Fenster
120°-Magnet
20
30
40
50 100
Fenster
Abbildung 19.: Ionenoptik der Isobarentrennung mit gasgefu¨lltem Magneten am Beispiel
des 120°-Magneten am CologneAMS 6 MV Tandetron™. Der Magnet hat einen Ablenk-
radius von ρ=455 mm und einen Kantenwinkel von β=46,6°. In der Region mit 4 mbar
Stickstoff, von Fenster zu Fenster, wird beim Einschuss von 36 MeV 36Cl (schwarz)
und 36S (rot) Ionen eine Energieverlustdifferenz von δE=0,46 MeV=4,3h, ein Ener-
giestraggling von Ω(36Cl)=0,274 MeV und Ω(36S)=0,13 MeV und ein Winkelstraggling
von Ωθ(36Cl)=7,16 mrad und Ωθ(36S)=6,7 mrad generiert. Der simulierte Ionenstrahl ist
(0,28, 0,6, 0,24, 0,69)T. Der Bereich mit magnetischem Fluss ist in grau eingezeichnet. Es
resultiert ein mittleres Isobarentrennungsvermo¨gen von U=1,4.
Bei einem symmetrischen Aufbau des Quadrupol-Tripletts zwischen ToF-Start-
und ToF-Stop-Detektor resultiert eine Transmission T=50%, da mehr Randtrajek-
torien durch die Akzeptanz des Quadrupol-Dubletts abgeschnitten werden, siehe
Abb. 18 rechts.
Durch die Populierung verschiedener Ladungszusta¨nde beim Durchgang durch
die Degrader-Folie verringert sich die Transmission durch das ToF-System, da die
Brennweiten der Quadrupollinsen nur fu¨r einen Ladungszustand gewa¨hlt werden
ko¨nnen. Ebenso verringert die optische Transmission der ToF-Detektoren die Ge-
samttransmission.
Ionenoptik der Isobarentrennung mit gasgefu¨lltem Magneten
Die Bewegung von Ionen in einer mit Gas gefu¨llten Region mit magnetischem Fluss
kann durch eine Kreisbahn zum mittleren Ladungszustand approximiert werden
[78]. Dadurch ist die Lo¨sung der Bewegungsgleichung fu¨r die lineare Na¨herung
der Ionenoptik erhalten, wodurch die gleichen Transfermatrizen verwendet wer-
den ko¨nnen.
Die Kantenfokussierung, die bei Analysiermagneten eine hohe Transmission be-
wirkt, ist bei gasgefu¨llten Magneten zur Isobarentrennung hinderlich. Winkeldi-
spersive Ionenstrahlen werden beim Eintritt in den Magneten dispersiver und
ebenso beim Austritt aus der Feldregion. Dies zeigt sich bei der Betrachtung des
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Abbildung 20.: Simulation zum Ablenkwinkel eines gasgefu¨llten Magneten. Mittleres Iso-
barentrennungsvermo¨gen U gegen den Ablenkwinkel ohne Kantenfokussierung bei
gleichbleibendem Ablenkradius ρ, Gesamtenergieverlust δE, Energiestraggling Ω und
Winkelstraggling Ωθ .
Matrixeintrags T21=tanβ/ρ der Kantenfokussierung.
α2 = T21 · x1 + α1 = tan β
ρ
x1 + α1
Die Simulation der Isobarentrennung fu¨r verschiedene Ablenkwinkel ohne Kan-
tenfokussierung wurde mit LIMIOPTIC2 durch die A¨nderung der Ionenenergie
nach anna¨hernd infinitesimalen Driftstrecken durchgefu¨hrt. Dabei wurde das mitt-
lere Isobarentrennungsvermo¨gen U fu¨r verschiedene Ablenkwinkel bei gleichblei-
bendem Ablenkradius ρ, Gesamtenergieverlust δE, Energiestraggling Ω und Win-
kelstragglingΩθ berechnet, siehe Abb. 20. Der Verlauf zeigt eine maximale mittlere
Isobarentrennungsvermo¨gen von U=2±0,3 bei einem Ablenkwinkel von 120° bis
140°.
Die Simulation der Isobarentrennung mit dem 120°-Magneten am CologneAMS
6 MV Tandetron™ wurde ebenfalls mit LIMIOPTIC2 durch die A¨nderung der Io-
nenenergie nach anna¨hernd infinitesimalen Driftstrecken durchgefu¨hrt, siehe Abb.
19. Der Magnet hat einen Ablenkradius von ρ=455 mm und einen Kantenwinkel
von β=46,6°. In der Region mit 4 mbar Stickstoff von Fenster zu Fenster wird beim
Einschuss von 36 MeV 36Cl Ionen (schwarz) und 36S Ionen (rot) eine Energieverlust-
differenz von δE=0,46 MeV=4,3h, ein Energiestraggling von Ω(36Cl)=0,274 MeV
und Ω(36S)= 0,13 MeV sowie ein Winkelstraggling von Ωθ(36Cl)=7,16 mrad und
Ωθ(36S)=6,7 mrad generiert. Der simulierte Ionenstrahl ist das Bu¨ndel D zu X(0)=
(x, x’, y, y’)T= (0,28, 0,6, 0,24, 0,69)T. Der Bereich mit magnetischem Fluss ist in grau
eingezeichnet. Es resultiert ein mittleres Isobarentrennungsvermo¨gen von U=1,4.
Da am Magneteingang die Orts- und Winkelabweichungen klein sind, ist der
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Abbildung 21.: Projektanalyse Big-Karl. Das 145 t Massenspektrometer in der Strahlrohr-
halle des IKP Ko¨ln am FN-Tandembeschleuniger. Fu¨r die Statik ha¨tten drei Stu¨tzen in
der darunterliegenden 6 MV Tandetronhalle aufgestellt werden mu¨ssen.
Einfluss der mit Gas gefu¨llten Driftstrecke vor dem Eintritt in die Region mit ma-
gnetischem Fluss gering. Durch das Energiestraggling und Winkelstraggling in der
Region mit magnetischem Fluss wird die Fokussierung des Ionenstrahlbu¨ndels
aufgehoben und die Emittanz am Magnetausgang groß. Da am Magnetausgang
die Orts- und Winkelabweichungen groß sind, wird das Ionenstrahlbu¨ndel defo-
kussiert.
1.6.2. Projektanalyse Big-Karl
Durch das großzu¨gige Angebot des Forschungszentrum Ju¨lich, Institut fu¨r Kern-
physik 4, COSY, der Universita¨t zu Ko¨ln das Massenspektrometer Big-Karl zu u¨ber-
lassen, wurde eine Projektanalyse notwendig, die Kosten und Nutzen erhebt.
Big-Karl ist ein QQDDQ Magnetspektrometer welches, zur Spektroskopie von
geladenen Teilchen von 1979 bis 1993 am Ju¨licher Isochron-Zyklotron [139, 140]
verwendet wurde. Nach dem Umbau an das Cooler-Synchrotron (COSY) im Jahr
1993 [141] wurde es fu¨r Experimente zu Mesonenproduktion verwendet, fu¨r die
das Seitenjoch modifiziert wurde [142].
Das hochauflo¨sende Magnetspektrometer Big-Karl besteht aus den Quadrupo-
len Q1 und Q2, den Dipolmagneten D1 und D2 und dem Quadrupol Q3, siehe
Abb. 21. Die technischen Eigenschaften sind in Tab. 9 zusammengefasst [143]. Die
Quadrupole Q1 und Q2 erzeugen in radialer Richtung einen Waist vor dem Di-
pol D1. In axialer Richtung wird ein Waist zwischen den beiden Dipolen erzeugt.
Dieser Effekt wird durch die Kantenfokussierung zwischen den Dipolen versta¨rkt.
Die Polschuhkru¨mmungen dienen der Korrektur zweiter Ordnung. Mit Quadru-
pol Q3 wird in radialer Richtung ein Waist in der senkrecht zur Sollbahn stehen-
den Fokalebene produziert [144]. Mit ihm kann auch die Dispersion gea¨ndert wer-
den [139]. Mit den Ht-Spulen ko¨nnen Feldfehler korrigiert werden, die durch me-
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Tabelle 9.: Technische Daten von Big-Karl.
Allgemeine Spezifikationen
Auflo¨sung p/∆p 3x104
Massen-Energie-Produkt 540 amu·MeV
Winkelakzeptanz dΩx (R=6 keV) ±15 mrad
Winkelakzeptanz dΩy (R=6 keV) ±60 mrad
Kinematischer Korrekturfaktor K=0,8
Schwenkbar -10° bis 140°
Spezifikationen D1 D2
Polform H H
Magnetische Flussdichte 2 T 2 T
Ablenkradius 1920 mm 1920 mm
Ablenkwinkel 78,3° 78,3°
Eingangswinkel 0° 30°
Ausgangswinkel 30° 0°
Polabstand 60 mm 60 mm
Polbreite 600 mm 820 mm
Kantenradius am Eingang 1050 mm -2500 mm
Kantenradius am Ausgang 106 mm -3570 mm
Spulenstrom 1000 A 1000 A
Anzahl Ht-Spulen 40 48
Anzahl Netzgera¨te Ht-Spulen 10 12
Strom Ht-Spulen 250 A 250 A
Gewicht 50 t 70 t
Spezifikationen Quadrupol Q1 und Q2 Q3
Spulenstrom 500 A 700 A
Gewicht 2,5 t 10 t
chanische Toleranzen entstehen [145, 140]. Eine Messung der Feldhomogenita¨t ist
bei Hu¨rlimann zu finden [139]. Das Detektorsystem besteht aus einer Vieldraht-
Driftkammer, die in radialer und axialer Richtung positionsauflo¨send ist, mit da-
hinter liegenden energieauflo¨senden Plastik-Szintillationsza¨hlern. Der mit Gas ge-
fu¨llte Detektorbereich ist durch je eine 6 µm aluminiumbedampfte Mylar-Folie
vom Hochvakuum im Magnetspektrometer und zu den Szintillationsza¨hlern ge-
trennt. Die Messdra¨hte in radialer und in axialer Richtung sind durch eine weitere
6 µm aluminiumbedampfte Mylar-Folie getrennt [146]. Details u¨ber kinematische
Korrekturen u¨ber Multipolfelder, die eine richtungsabha¨ngige Energiedispersion
ermo¨glichen, ko¨nnen bei Enge gefunden werden [144].
Die Steuerung der Netzteile des Magnetspektrometers, die von Ku¨lz aufgebaut
und programmiert wurde, ist nicht mehr vorhanden [147]. Zu steuern waren 4
Netzteile fu¨r die Dipolspulen mit je 500 A, 2 Netzteile fu¨r die Quadrupole Q1 und
Q2 mit je 500 A, 1 Netzteil fu¨r Quadrupol Q3 mit 700 A und 22 Netzteile fu¨r die
Ht-Spulen mit je 250 A. Das Hochvakuum der Dipole von 1x10−6 mbar wurde u¨ber
drei O¨ldiffusionspumpen erreicht. Die Magnetkammer ist doppelt O-Ring gedich-
tet, deren Zwischenraum differentiell gepumpt wird.
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Die Entscheidung gegen den Aufbau von Big-Karl am IKP Ko¨ln
Das Magnetspektrometer Big-Karl sollte am IKP Ko¨ln zur Kernstrukturanalyse,
wie z.B. (α,α’)-Messungen, als recoil Massenseparator und fu¨r AMS-Messungen
im gasgefu¨llten Modus zur Isobarentrennung eingesetzt werden. Dazu wurde der
Aufbau am Strahlrohr fu¨r AMS-Messungen am FN-Tandembeschleuniger geplant.
Die ionenoptischen Rechnungen zeigten, dass es kein direktes Hindernis fu¨r den
Aufbau gegeben ha¨tte. Die Achromatizita¨t ha¨tte mit einer weiteren Linse zwischen
dem 90°-Analysiermagneten II und dem ESA erreicht werden ko¨nnen, diese ist
nicht in Abb. 21 gezeigt. Beide Linsen ha¨tten jeweils eine teleskopische Abbildung
erzeugt. Eine ungu¨nstige Linsenposition innerhalb der Strahlenschutzwand wa¨re
mo¨glich gewesen. Bei den AMS-Messungen im gasgefu¨llten Modus, mit einer Soll-
bahnla¨nge von LB=5,2 m im gasgefu¨llten Bereich mit magnetischem Fluss, ha¨tten
sehr niedrige Gasdru¨cke eingestellt werden mu¨ssen. LB weicht deutlich von den
Werten anderer Forschungseinrichtungen ab, vgl. Tab. 4. Hierzu wa¨ren weitere Be-
rechnungen notwendig gewesen, da Kleinwinkelstreuungen mit großen mittleren
freien Wegla¨ngen zu einer hohen Strahlaufweitung fu¨hrt. Der Detektor von Big-
Karl wa¨re durch den hohen Energieverlust in den dicken aluminiumbedampften
Mylar-Folien nicht verwendbar gewesen. Auch die Verwendung eines einzelnen
Dipols wurde u¨berdacht. Das mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen fu¨r einen Ab-
lenkwinkel von θ=78,3° ist U=1,95, siehe Abb. 20.
Fu¨r den Aufbau der Komponenten mit einem Gesamtgewicht von 145 t ha¨tte
die Tragfa¨higkeit der Decke zum zweiten Tiefkeller nicht ausgereicht. Es mu¨ssten
drei zusa¨tzliche Sa¨ulen in der Beschleunigerhalle des 6 MV Tandetron™ aufgestellt
werden. Das 0°-Strahlrohr ha¨tte erheblich verku¨rzt und das Strahlrohr L15 ha¨tte
komplett abgebaut werden mu¨ssen. Problematisch wa¨re der Zugang zum Notaus-
gang gewesen, da er in der Ecke der Strahlrohrhalle liegt, die von dem Magnet-
spektrometer versperrt wu¨rde.
Die Transportkosten der Einzelteile von Ju¨lich nach Ko¨ln, inklusive Zusammen-
bau und Positionierung durch die Firma COLONIA stellten sich mit ca. 70.000 Euro
als sehr hoch heraus. Des Weiteren ha¨tten sehr leistungsstarke Netzteile fu¨r die Di-
pole angeschafft werden mu¨ssen.
Zum Vergleich der Kosten wurde ein speziell fu¨r die AMS-Anlage ausgewa¨hlter
Magnet bei verschiedenen Firmen angefragt. Die Firma Danfysik bot einen 135°-
Magneten mit 900 mm Ablenkradius und LB=2,12 m fu¨r 129.410 Euro an.
Aufgrund der hohen Einschra¨nkungen der Messpla¨tze, der sehr großen Soll-
bahnla¨nge im mit Gas gefu¨llten Bereich mit magnetischem Fluss und den sehr ho-
hen Transportkosten entschied man sich gegen den Aufbau von Big-Karl am IKP
Ko¨ln. Durch eine nationale Ausschreibung gema¨ß §3 Abs. 1 VOL/A 2009 konnte
der 135°-Magnet bei der Firma Danfysik bestellt werden.
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Experimenteller Aufbau
Das AMS-System fu¨r mittelschwere Radionuklide am Ko¨lner FN-Tandembeschleu-
niger wurde aufgebaut, um das Messangebot von CologneAMS um weitere Isoto-
penverha¨ltnisse, wie z.B. (32Si/Si), (41Ca/Ca), (53Mn/55Mn) und (60Fe/Fe), zu er-
weitern. Der AMS-Aufbau wurde in das bestehende Strahltransportsystem des FN-
Tandembeschleunigers integriert, um die Messungen der Isotopenverha¨ltnisse zu
ermo¨glichen, ohne die bestehenden Aufbauten zur Kernstrukturanalyse zu sto¨ren.
Im Weiteren wird das Hochenergie-Massenspektrometer detailliert beschrieben,
welches im Rahmen dieser Arbeit berechnet, aufgebaut und getestet wurde, sie-
he Abb. 23. Die Gesamtu¨bersicht der Beschleunigeranlage des Instituts fu¨r Kern-
physik, Abb. 1, Seite 3, zeigt den neuen AMS-Aufbau (rot). Eine detaillierte Be-
schreibung des Injektors findet sich in [135], die ersten Performance-Tests des Injek-
tors sind bei Altenkirch [148] zu finden. Gesteuert wird der Aufbau u¨ber speicher-
programmierbare Steuerungen (SPS) S7-200 von Siemens, die u¨ber ein Labview-
Programm angesprochen werden. Das Labview-Programm wurde von Feuerstein
geschrieben [12]. Zum schnellen Tuning der ionenoptischen Elemente zeichnete
sich die Steuerung u¨ber Drehsetzsteller aus, die auf vier Steuerboards in das Kon-
trollpult integriert wurden, siehe Abb. 22. Dort befinden sich ebenfalls die Steuer-
rechner des Aufbaus.
Kontrollpult FN
Datenaufnahmerechner
Steuerungsrechner
4x Steuerboard
Nanoamperemeter
Abbildung 22.: U¨bersicht u¨ber das Kontrollpult des AMS-Systems am FN-Tandembe-
schleuniger mit Steuerungsrechner, Datenaufnahmerechner, Steuerboards mit Drehsetz-
stellern und Keithley-Nanoamperemeter.
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2.2. FN-Tandembeschleuniger
2.1. Injektor und Niederenergieseite
Der Injektor fu¨r AMS-Messungen am FN-Tandembeschleuniger verfu¨gt u¨ber eine
NEC MC-SNICS Ionenquelle, die bis zu 40 Proben in einem Probenrad aufneh-
men kann. Das achromatische Massenspektrometer besteht aus einem spha¨rischen
90° elektrostatischen Analysierer (ρ=0,435 m) und einem doppelt fokussierenden
90°-Magneten (ρ=0,435 m) mit einer elektrisch isolierten Vakuumkammer fu¨r den
schnellen sequenziellen Einschuss von Radionuklid und stabilem Isotop. Die ge-
messene Massenauflo¨sung ist m/∆m=353(43), siehe [148]. Zur Verbesserung der
Strahlqualita¨t ist der Injektor auf einer Hochspannungsplattform aufgebaut, de-
ren Strahlrohr u¨ber eine Vorbeschleunigungsstrecke und ein elektrostatisches Qua-
drupol-Triplett an das Strahltransportsystem des FN-Tandembeschleunigers ange-
schlossen ist. Eine geometrische Engstelle, die passiert werden muss, ist ein 20°-
Magnet, der zum Betrieb einer Middleton-Ionenquelle und eines Duoplasmatrons
verwendet wird. Zwischen Linse I und Linse II befindet sich eine Chopper- und
Buncher-Einheit, siehe Abb. 15.
Bouncer
Der schnelle sequenzielle Einschuss von Radionuklid und stabilem Isotop in den
FN-Tandembeschleuniger erfolgt u¨ber die A¨nderung der magnetischen Steifigkeit
durch Beschleunigung vor dem magnetischen Sektorfeld im Bouncer-Gap. In dem
zweiten Bouncer-Gap nach dem magnetischen Sektorfeld wird durch entgegen-
gesetzte Beschleunigung die magnetische Steifigkeit zuru¨ck zum urspru¨nglichen
Wert gea¨ndert. Zur schnellen A¨nderung des elektrischen Feldes ko¨nnen bis zu
drei verschiedene voreingestellte Spannungen an die Magnetkammer gelegt wer-
den. Dazu wird die HV-Switchbox von de Haas et al. [149] verwendet, an die drei
Pra¨zisions-Hochspannungsmodule, DPR 50-205-24-5-EPU, angeschlossen sind. Die
Hochspannugsschalter der HV-Switchbox werden u¨ber eine optische Verbindung
von einem Mikrokontroller, Leonardo ETH Arduino, gesteuert, der sich auf Erd-
potential befindet und das Timing-Signal zur Datenverarbeitung bereitstellt. Bei-
spielhafte Timing-Signale fu¨r die Stromintegratoren der Offset-Faraday-Cups und
der Datenaufnahme sind bei Suter et al. [150] zu finden. Die Pra¨zisions-Hochspan-
nungsmodule werden u¨ber die SPS auf der HV-Plattform gesteuert und ko¨nnen
maximal ±5 kV bei 2 mA zur Verfu¨gung stellen.
2.2. FN-Tandembeschleuniger
Der Ko¨lner FN-Tandembeschleuniger ist Nummer 7 von insgesamt 19 gebauten
Exemplaren. Der elektrostatische Tandembeschleuniger, dessen Terminal von einer
epoxydgeklebten Glas- und Stahl-Kolonne getragen wird, wird von zwei Pelletron-
Ketten aufgeladen, vgl. McKay und Westerfeld [151]. Verwendet wird SF6 als Iso-
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liergas bei einem Druck von 6,8 bar. Der Tandembeschleuniger kann zuverla¨ssig bei
einer Terminalspannung von 9,5 MV betrieben werden. Ho¨here Terminalspannun-
gen sind mo¨glich, fu¨hren jedoch zu Scha¨den an den Ro¨hren und wurden deshalb
bei den hier durchgefu¨hrten Berechnungen und Messungen nicht erwogen.
Die Spannungsregelung des Tandembeschleunigers erfolgt u¨ber eine Corona-
Entladung, die durch ein Signal des Generating-Voltmeter (GVM) oder den geteil-
ten Eintrittsblenden der Offset-Cups geregelt wird, analog zur Schlitz-Regelung,
vgl. Rohrer und Schnitter [151]. Fu¨r Testmessungen ist die GVM-Kontrolle von aus-
reichender Stabilita¨t. Fu¨r AMS-Messungen erreicht man durch die Regelung u¨ber
das Signal des stabilen Isotops eine ho¨here Stabilita¨t. Als Stripper werden Koh-
lenstofffolien verwendet, die in einer Trommel mit 180 Folienpla¨tzen vorgehalten
werden. Ein Gasstripperkanal mit einem Durchmesser von 7 mm und einer La¨nge
von 43 cm befindet sich vor der Stripperfolienmechanik in der Terminalbox. Das
angeschlossene Thermo-Leak-Ventil ist nicht in Funktion. Ebenso gibt es kein Gas-
system, Turbopumpen oder Vakuummesssonden im Terminal. Die Inbetriebnah-
me des Gasstrippers ist sinnvoll, da bei einem Betrieb mit niedrigem Gasdruck
und Stripperfolie die Coulombexplosion reduziert wird und sich die Transmission
erho¨ht. Die gemessene Transmission von Protonen durch den FN-Tandembeschleu-
niger bei der Verwendung von Stripperfolien ist 50%.
2.3. Hochenergie-Massenspektrometer
Das Hochenergie-Massenspektrometer kann in sechs thematische Bereiche unter-
teilt werden:
• 90°-Analysiermagnet II
• Quadrupol-Triplett
• Elektrostatischer Analysierer
• Time-of-Flight-System
• Gasgefu¨llter Magnet
• Gasionisationsdetektor
Der 90°-Analysiermagnet II wurde hinter dem bestehenden 90°-Analysiermagne-
ten I aufgebaut. Das Strahlrohr passiert die Strahlenschutzwand im Bereich der
Stapelwand. Die Sektionen ESA und ToF-System wurden auf der Stapeldecke u¨ber
dem 6 MV Tandetron™ aufgebaut und haben deshalb mit 107 cm eine geringere
Strahlrohrho¨he als der restliche Aufbau mit 178 cm. Die Sektion Quadrupol-Trip-
lett verbindet die Sektionen. Eine U¨bersicht der 6 MV AMS-Anlage, die sich im
zweiten Tiefkeller befindet, ist bei Dewald et al. [10] zu finden. Der 135°-Magnet,
der im gasgefu¨llten Modus betrieben wird, steht auf der ebenerdigen Stapeldecke
u¨ber dem Ionenquellenbereichs des zweiten Tiefkellers. Der Gasionisationsdetek-
tor, der final zur Isobarenseparation verwendet werden soll, befindet sich zurzeit
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90°-Analysiermagnet II Silizium-Detktor
Faraday-Cup
Silizium-Detektor
Blende
BPM I
BPM II
Offset-Faraday-Cups
Radionuklid
Abbildung 24.: U¨bersicht des Messaufbaus am 90°-Analysiermagnet II zur Messung des
elektrischen Signals durch das stabile Isotop bei AMS-Messungen. Mit dem Silizium-
Detektor vor dem 90°-Analysiermagneten II wurde das Energiespektrum des Beschleu-
nigeruntergrunds gemessen. An den dahinter liegenden Messstellen II und III wurde
mit Schlitzblenden und dem Ionenstrom im 0°-Faraday-Cup die Emittanz gemessen.
Mit einem Silizium-Detektor auf einem Positioniertisch eines Offset-Cups wurde u¨ber
die Messung der Energieverteilung zu verschiedenen Ablenkradien der kontinuierliche
Untergrund bestimmt, vgl. Abb. 25.
noch in Planung. Die große Innenho¨he der Vakuumkammer ermo¨glicht den Einbau
eines kompakten Gasionisationsdetektors, vgl. [15], wodurch eine Flugstrecke im
Gas ohne Magnetfeld ganz vermieden werden kann.
2.3.1. 90°-Analysiermagnet II
Der 90°-Analysiermagnet II hat einen Ablenkradius von ρ=1,1 m und ist doppelt
fokussierend. Verwendet wurde der Magnet zuvor an der Universita¨t Utrecht zur
Impulsseparation bei AMS-Messungen an einem 6 MV EN-Tandembeschleuniger
[152]. Das Massen-Energie-Produkt ist mit 124 amu·MeV ausreichend, um die mit-
telschweren Isotope 53Mn und 60Fe im 10+ bei 100 MeV zu analysieren. Der maxi-
male magnetische Fluss von 1,52 T wird bei 295 A und 48 V erreicht.
Zur Versorgung des Magneten wird das Netzgera¨t TNs 50-17500 von Heinzinger
verwendet. Fu¨r ho¨here Stabilita¨t beim Messbetrieb soll das Netzgera¨t System 3000
von Danfysik verwendet werden. Der magnetische Fluss wird mit einem Gaußme-
ter, NMR20 von Caylar, gemessen. Es stehen zwei Messsonden mit den Messberei-
chen 0,3 T-1,5 T und 0,42 T-2,1 T bei einer absoluten Genauigkeit von 0,0005 T zur
Verfu¨gung. Die Ho¨he der Vakuumkammer des Magneten ist 30 mm. Die Vakuum-
kammer wird von außen mit Wasser geku¨hlt.
Offset-Faraday-Cups
Die Winkelakzeptanz des Aufbaus zur Messung der stabilen Isotope in den Offset-
Faraday-Cups ist durch den Eintritt in die Zwischenkammer auf 3° beschra¨nkt, da
diese urspru¨nglich an einem Analysiermagneten mit einem Ablenkradius ρ=1 m
verwendet wurde, vgl. [152]. Die Winkelakzeptanz ist ausreichend fu¨r die Mes-
sung von (32Si/Si), (41Ca/Ca), (53Mn/55Mn) und (60Fe/Fe). Die Messungen von
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(10Be/9Be) und (14C/12C) sind nicht mo¨glich, da die gleichzeitige Messung der Iso-
tope nicht erreicht werden kann. In Utrecht war die Messung mo¨glich, da die Rei-
henfolge von ESA und Analysiermagnet umgekehrt war, und das Radionuklid in
einem Gasionisationsdetektor in der Offset-Faraday-Cup-Kammer gemessen wur-
de. Zur Verwendung des Magneten zur Ablenkung in die Strahlrohrhalle musste
das Außenjoch umgedreht werden, damit die Sichtachsen der gedrehten Vakuum-
kammer durch die vorgefertigten O¨ffnungen passten.
Die Offset-Faraday-Cups sind auf einer Tra¨gerplatte an der Ru¨ckseite der Offset-
Faraday-Cup-Kammer befestigt und ko¨nnen auf Teilkreisnuten verschoben wer-
den. Die zwei Positioniertische, welche u¨ber eine Mikrometerschraube und eine be-
wegliche Welle von außen per Hand verfahren werden konnten, wurden mit Piezo-
Linear-Aktuatoren, Modell N-381K.3A von Physik Instrumente (Pi), automatisiert
und werden mit Piezo-Walk-Kontrollern, Modell E-861.1A1 von Pi, angesteuert
und die Position ausgelesen. Der maximale Stellweg der Tische ist 30 mm. Es stehen
drei Offset-Faraday-Cups fu¨r die Messung der stabilen Isotope zur Verfu¨gung, von
denen zwei mit einem festen Abstand auf einem Positioniertisch montiert sind. Alle
drei Offset-Faraday-Cups haben eine magnetische Sekunda¨relektronenunterdru¨ck-
ung und geteilte Eintrittsblenden.
Das elektrische Signal der stabilen Isotope wird u¨ber Low-Noise Current Pream-
plifier, Modell SR570 von SRS, digitalisiert und an die Datenaufnahme gegeben.
Das elektrische Signal der geteilten Eintrittsblenden kann zur Messung der Strahl-
position ausgelesen werden und wird zur Steuerung der Terminalspannung an die
Versta¨rker der Schlitz-Regelung des 90°-Analysiermagneten I angeschlossen. Ein
0°-Faraday-Cup ist in die Zwischenkammer zum Tuning der Pilotstrahlen einge-
baut. Der 0°-Faraday-Cup verfu¨gt u¨ber eine Gegenspannungsblende mit einem
Durchmesser der Eingangso¨ffnung von 6 mm, magnetische Sekunda¨relektronen-
unterdru¨ckung und Innenblenden zum Fangen der Sekunda¨relektronen.
Vor dem 0°-Faraday-Cup soll eine 3 mm Blende zur Strahloptimierung, die pneu-
matisch aus dem Strahlengang gefahren werden kann eingebaut werden. Hinter
der Position der Offset-Faraday-Cups wurde auf der optischen Achse eine 8 mm
Blende eingebaut um den Untergrund bei der 41Ca-Messung zu reduzieren.
Messpla¨tze
Es stehen verschiedene Messpla¨tze vor dem 90°-Analysiermagneten II zur Verfu¨-
gung. In der Vakuumsektion des 90°-Analysiermagneten I befindet sich ein Linea-
raktuator, mit dem eine Blende mit 2 mm Durchmesser in den Strahlengang gefah-
ren werden kann. An dieser Position soll spa¨ter ein x-Schlitz-Paar am Objektpunkt
des 90°-Analysiermagneten II eingebaut werden. Der Objektpunkt liegt 172 mm
innerhalb der Vakuumkammer des 90°-Analysiermagneten I, wobei der Austritts-
flansch der Vakuumkammer nicht auf der Sollbahn liegt, was beim Bau der x-
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Schlitze beru¨cksichtigt werden muss. Fu¨r die Steuerung der x-Schlitze sind zwei
MLS 16-25 S3 Lineardurchfu¨hrungen mit Schrittmotorantrieb von VAb vorgesehen.
Hinter dem sektionstrennenden Schieber befindet sich ein Messwu¨rfel, in dem eine
Faraday-Cup und ein Silizium-Detektor an einer Lineardurchfu¨hrung befestigt ist.
An den darauffolgenden Messstellen, die 1,08 m auseinander liegen, wurden mit
jeweils einer Schlitzblende an einer Lineardurchfu¨hrung mit Schrittmotorantrieb
die Emittanzmessungen durchgefu¨hrt, siehe Kapitel 3.3. Ein schneller Umbau die-
ser Sektion ist nach Bedarf mo¨glich. Zu beachten ist, dass der Auflagepunkt des
Fernrohres zur Ausrichtung des FN-Tandembeschleunigers im Kreuzungspunkt
der Sollbahn des 90°-Analysiermagneten I nicht verstellt werden darf, wodurch der
Strahlrohrdurchmesser an dieser Stelle auf 2′′ beschra¨nkt ist. Von diesem Punkt ist
auch die Ausrichtung des 90°-Analysiermagneten II mit der Wandmarkierung auf
der HE-Seite mo¨glich. Zur Ausrichtung der Achse bis zum ESA wurde ein Theo-
dolit fest an der Wand der Tandemhalle montiert und u¨ber die Justierstifte des 90°-
Analysiermagneten II ausgerichtet. Danach war eine Ausrichtung der Offset-Fara-
day-Cup-Kammer, des Quadrupol-Tripletts und des elektrostatischen Analysierers
mo¨glich.
Messaufbau mit Silizium-Detektor
Ion
ens
tra
hl
Faraday-Cup
Gegenspannung
x-Position
Silizium-Detektor
mm Blende2 
Abbildung 25.: Mit einem Silizium-Detektor auf einem Positioniertisch eines Offset-Fara-
day-Cups wurde u¨ber die Messung der Energieverteilung zu verschiedenen Ablenkra-
dien der kontinuierliche Untergrund bestimmt, der durch Streuung und Umladung am
Restgas entsteht. Der Faraday-Cup kann vor den Silizium-Detektor geklappt werden
(rot).
Fu¨r die Bestimmung des Untergrunds durch Streuung und Umladung am Rest-
gas in den Beschleunigungsro¨hren wurde ein Silizium-Detektor auf dem Positio-
niertisch eines Offset-Faraday-Cups montiert, vor den ein Faraday-Cup geklappt
werden konnte, siehe Abb. 25. U¨ber die Messung der Energieverteilung zu ver-
schiedenen Ablenkradien konnte der kontinuierliche Beschleunigeruntergrund be-
stimmt werden, siehe Kapitel 3.2.
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90°-Analysiermagnet II-Sekunda¨re-Infrastruktur
Das Untergestell des 90°-Analysiermagneten II wurde von der Feinmechanik-
Werkstatt des IKPs geplant und gebaut. Es verteilt die Last des Magneten auf ei-
ne Fla¨che von 2 m2. In dem Untergestell wurde die Druckluftverteilung und die
Ku¨hlwasserverteilung mit Wasserwa¨chtern fu¨r den Magneten und fu¨r das Magnet-
Netzgera¨t eingebaut. Das Interlock zum Schutz des Magneten und des Magnet-
Netzgera¨ts befindet sich in der Unterverteilung HE-AMS I. Das Untergestell der
Zwischenkammer und der Offset-Faraday-Cup-Kammer wurde aus Aluminium-
profil gebaut, welches an die Auflagepunkte der Kammern angepasst wurde. In
die seitlichen 19′′-Aufnahmen sind zwei Turbomolekularpumpen-Kontroller ein-
gebaut. Nach dem Test der Low-Noise Current Preamplifier, Model SR570 SRS,
werden diese ebenfalls dort eingebaut. Die Vakuumbereiche 90°-Analysiermagnet
II und Offset-Faraday-Cup-Kammer sind durch einen 476 mm×50 mm Rechteck-
schieber getrennt. Die Vakuumsektion der Offset-Faraday-Cup-Kammer endet mit
dem Handschieber vor der Strahlenschutzwand. Beide Sektionen werden u¨ber je
eine Turbomolekularpumpe und eine gemeinsame Vorvakuumpumpe abgepumpt.
Bypa¨sse zum Vorvakuumbereich sowie Belu¨ftungsventile sind vorhanden. Der
Strahlenschutz um das Strahlrohr im Bereich der Stapelwand ist mit Quarzsand in
Sandsa¨cken ausgefu¨hrt. Es befindet sich eine O-Ring gedichtete Rohrverbindung
des Strahlrohrs im Bereich der Stapelwand. Fu¨r eine Reparatur dieser Verbindung
empfiehlt sich die O¨ffnung der Stapelwand von der Seite der Strahlrohrhalle.
2.3.2. Quadrupol-Triplett
Die Sektion des Quadrupol-Tripletts verbindet die Sektionen 90°-Analysiermagnet
II und ESA. In dieser Sektion kreuzt das Strahlrohr L30 den Aufbau. Eine weite-
re Kreuzung mit dem noch nicht aufgebauten Strahlrohr L45 ist mo¨glich oder der
Aufbau eines Wien-Filters. In Messplatz IV, einem Messwu¨rfel vor der Strahlrohr-
kreuzung, wurde der Test eines Rutherford-Backscattering-Aufbaus durchgefu¨hrt,
vgl. Udovcic [153]. Das Quadrupol-Triplett ist eine magnetische Linse, von Spec-
tromagnetics, mit einem maximalen magnetischem Fluss von 0,365 T. Die Linse hat
einen Innendurchmesser von 3′′, einen maximalen Strom von 30 A bei 12 V und ist
luftgeku¨hlt. Sie ist 720 mm lang und hat einen Außendurchmesser von 394 mm. Die
Steuerung erfolgt u¨ber die vorhandene Fernsteuerung am FN-Steuerpult der HE-
Linsenumschaltung und ist an den Anschluss der Linse L45 angeschlossen, da die-
ses Strahlrohr nicht durch die Stapelwand gelegt wurde, und das AMS-Strahlrohr
bei der Planung der Linsenumschaltung nicht beru¨cksichtigt wurde.
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Quadrupol-Triplett-Sekunda¨re-Infrastruktur
Das Strahlrohr L30 und der AMS-Aufbau haben in diesem Abschnitt ein gemein-
sames Vakuumsystem und nur eine Vakuummesszelle, was an der Strahlrohrum-
schaltung nicht ersichtlich ist. Der Betrieb des Quadrupol-Tripletts mit zwei steu-
erbaren Netzgera¨ten ermo¨glicht keine Einstellung einer astigmatischen Fokussie-
rung. Der Aufbau des Quadrupol-Tripletts und der Kabeltrassen sind in diesem
Bereich so gewa¨hlt, dass die Balkendecke fu¨r Arbeiten am 6 MV Tandetron™ ent-
fernt werden kann. Das Untergestell der Strahlrohrkreuzung ist so aufgebaut, dass
sowohl die Strahlrohrkreuzung selbst als auch die vier Strahlrohrenden ausgerich-
tet werden ko¨nnen. Die Sektionen sind u¨ber vier Bellows verbunden. In dem Unter-
gestell befindet sich der Turbomolekularpumpen-Kontroller sowie die Netzgera¨te
des Quadrupol-Dublett vor dem ESA.
2.3.3. Elektrostatischer Analysierer
Der elektrostatische Analysierer hat einen Ablenkwinkel von 30° und einen Ab-
lenkradius von ρ=3,5 m. Er ist einfach fokussierend, hat einen Plattenabstand von
30 mm und eine Plattenho¨he von 175 mm. Die maximale elektrische Feldsta¨rke ist
6,66 MV/m. Mit dieser elektrischen Feldsta¨rke ist eine Messung der Isotope 53Mn
und 60Fe im 9+ bei 100 MeV mo¨glich. Die Deflektorplatten sind aus Titan gefertigt,
die jeweils von drei Hochspannungsisolatoren getragen werden. Die Randfelder
an den Hochspannungsisolatoren sind auf jeder Seite durch einen abgerundeten
Metallring reduziert, um Entladungen entlang der Keramikoberfla¨che zu verhin-
dern. Die Vakuumkammer ist aus Edelstahl. Der Rohreingang zur Turbomoleku-
larpumpe ist abgerundet. Die Felder am Ein- und Ausgang der Deflektorplatten
werden durch Randfeld-Schunts begrenzt und definieren den Ablenkwinkel. Der
Abstand der symmetrisch geerdeten Randfeld-Schunts ist 4,5 cm. Der Eintritts-
punkt in das elektrische Feld nach der Na¨herung u¨ber rechteckige A¨quipotential-
fla¨chen nach Wollnik ist ξ*=14 mm, siehe [134]. Von Danfysik wird ein Abstand von
15 mm angegeben. Der Abstand der Randfeld-Schunts zueinander ist dabei 3 cm.
Zur Ausrichtung der Magnetkammer befinden sich auf beiden optischen Achsen
zwei Passstiftbohrungen im Rand des Deckels der Vakuumkammer. Da diese nicht
auf der Strahlrohrho¨he liegen, und somit nicht von der Seite des 90°-Analysier-
magneten II gesehen werden ko¨nnen, wurde von der Feinmechanik-Werkstatt des
IKPs ein Ausrichtwerkzeug aus Werkzeugstahl hergestellt, welches es ermo¨glicht,
einen Passstift in der Vakuumkammer auf die Strahlrohrho¨he zu setzen. An die
beiden ISO-100 Vakuumflansche des Ein- und Ausgangs ko¨nnen zum Ausrich-
ten Glastargets eingesetzt werden. Betrieben wird der ESA mit zwei Netzgera¨ten,
WR125P/N2 von Glassman, die eine maximale Spannung von ±125 kV bei 2 mA
liefern ko¨nnen. Die Netzgera¨te werden u¨ber 0-10 V Signale u¨ber die SPS 4 gesteu-
ert. Die 11 bit Auflo¨sung (11 bit+Vorzeichen) der S7-200 ist ausreichend fu¨r die
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Abbildung 26.: U¨bersicht des Messaufbaus mit 30°-ESA. In der ersten Degrader-Folie wur-
de ein Energieverlust generiert. Mit chromatischer Fokussierung wurde im Silizium-
Detektor die Energie u¨berpru¨ft und die Isobarentrennung bestimmt. Mit dem PXAMS-
Aufbau im Strahlrohrkreuz des ToF-Start-Detektors konnten Ionen nach der Kα-Energie
identifiziert werden. Der 2-Anoden-Gasionisationsdetektor wurde direkt nach dem ESA
montiert, um die Transmission zu erho¨hen.
Messungen u¨ber den gesamten nutzbaren Spannungsbereich 0-100 kV.
Das Projekt des AMS-Aufbaus am Ko¨lner FN-Tandembeschleuniger wurde bei
der Anschaffung des ESAs durch die Exzellenzinitiative ULDETIS gefo¨rdert.
Vor und hinter dem ESA befindet sich jeweils ein Quadrupol-Dublett. Das Qua-
drupol-Dublett vor dem ESA ist eine magnetische Linse von Varian mit einem ma-
ximalen magnetischem Fluss von 0,515 T. Die Linse hat einen Innendurchmesser
von 2,5′′, einen maximalen Strom von 30 A bei 26 V und ist luftgeku¨hlt. Sie ist
463 mm lang und hat einen Außendurchmesser von 430 mm. Das Quadrupol-Dub-
lett nach dem ESA ist eine magnetische Linse von Spectromagnetics mit einem ma-
ximalen magnetischem Fluss von 0,45 T. Die Linse hat einen Innendurchmesser von
3′′, einen maximalen Strom von 30 A bei 27 V und ist luftgeku¨hlt. Sie ist 730 mm
lang und hat einen Außendurchmesser von 440 mm. Beide Linsen werden durch
jeweils zwei Netzgera¨te, TOE 8871-40 von Toellner, betrieben. Sie werden u¨ber 0-
10 V Signale u¨ber die SPS 4 gesteuert.
Targetleitern
Vor dem elektrostatischen Analysierer im Waist des Objektpunktes befindet sich
eine Targetleiter mit einem Faraday-Cup und sechs Positionen fu¨r 8 mm×8 mm
Degrader-Folien auf 14 mm×14 mm Rahmen. Der Faraday-Cup hat eine Eintritts-
blende mit 8 mm Durchmesser, welche zur Sekunda¨relektronenunterdru¨ckung auf
Hochspannung gelegt ist. Der Faraday-Cup ist aus Tantal gebaut, die Ru¨ckwand
des Faraday-Cups ist mit 5 mm Kohlenstoff ausgekleidet. Die Targetleiter ist an
einer MLS 16-100 S3 Lineardurchfu¨hrung mit Schrittmotorantrieb von VAb mon-
tiert. Hinter dem ESA im Waist des Bildpunktes befindet sich eine Targetleiter
mit einem Faraday-Cup und drei Positionen fu¨r 20 mm×20 mm Degrader-Folien
auf 32 mm×32 mm Rahmen. Der Faraday-Cup hat eine Eintrittsblende mit 8 mm
Durchmesser, welche zur Sekunda¨relektronenunterdru¨ckung auf Hochspannung
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gelegt ist. Der Faraday-Cup ist aus Tantal gebaut, die Ru¨ckwand des Faraday-Cups
ist mit 5 mm Kohlenstoff ausgekleidet. Die Targetleiter ist an einer MLS 16-100 S3
Lineardurchfu¨hrung mit Schrittmotorantrieb von VAb montiert.
ESA-Schlitze
Der Aufbau verfu¨gt u¨ber ein x-Schlitz-Paar direkt vor dem Eingang der ESA-Vaku-
umkammer zur Reduzierung des Untergrunds durch Beschneidung der Randtra-
jektorien vor der Transformation der Energieverteilung nach der Degrader-Folie in
eine ra¨umliche Verteilung. Die x-Schlitze werden per Hand bedient. Die Schlitze
selbst sind aus Rundedelstahl gefertigt.
Das zweite x-Schlitz-Paar befindet sich vor der zweiten Targetleiter. Die 1 mm
dicken und 25 mm hohen Tantalbleche ko¨nnen vor die 20 mm breiten Degrader-
Folie gefahren werden. Die Schlitze sind jeweils an einer MLS 16-25 S3 Linear-
durchfu¨hrung mit Schrittmotorantrieb von VAb montiert.
Schrittmotorsteuerung
Die Steuerung der Dreiphasenschrittmotoren erfolgt u¨ber einen Stepper Driver, Le-
xium SD315ON10B400 von Schneider Electric, der u¨ber ein Microkontroller, Lenar-
do ETH von Arduino, u¨ber Ethernet angesprochen wird. Der Microkontroller wird
u¨ber eine Labview-Steuerung vom Kontrollpult des AMS-Aufbaus gesteuert. Das
zugeho¨rige Programm wurde von Tim Voss im Rahmen seiner Bachelorarbeit ge-
schrieben [154]. An die Targetleitersteuerung ko¨nnen zwei Dreiphasenschrittmoto-
ren angeschlossen werden, die zeitgleich gefahren werden ko¨nnen. Die ESA-Bild-
Schlitze werden u¨ber die ESA-Schlitzsteuerung gesteuert, die einen Stepper Dri-
ver, Lexium SD315ON10B400 von Schneider Electric, u¨ber ein Relais mit den Drei-
phasenschrittmotoren verbunden werden. Deshalb werden die Schlitze links und
rechts einzeln gefahren.
Szintillator-Quarz
Hinter der ersten Targetleiter wurde zur Strahldiagnose ein Szintillator-Quarz ein-
gebaut. Er kann u¨ber eine Lineardurchfu¨hrung auf die Sollbahn gefahren werden.
Eine Kamera u¨bertra¨gt das Bild des leuchtenden Quarz auf einem Monitor am Kon-
trollpult der AMS-Anlage. Das Fenster, durch die die Kamera gerichtet ist, befindet
sich vor dem Quarz unter einem 10° Winkel, so dass die Parallaxe gering ist. Getes-
tet wurden verschiedene Quarztypen. 1. YAG:Ce 2 mm Dicke, 20 mm Durchmesser
von Crytur, 2. Lochquarz 1 mm Dicke, 10 mm Durchmesser, 1 mm Lochdurchmes-
ser. Der YAG:Ce Quarz zeigte sehr gute Lichtausbeuten bei dem Test mit 54Fe mit
100 MeV. Mit dem Lochquarz konnte gezeigt werden, dass der Ionenstrahl an die-
ser Stelle eine Strahlbreite von <1 mm besitzt.
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Strahldiagnose mit Silizium-Detektor
Der Silizium-Detektor, der zur Strahldiagnose verwendet werden kann, wird pneu-
matisch auf die Sollbahn gefahren. Der Silizium-Detektor hat eine Eintrittsblende
aus Tantal mit einem Durchmesser von 5 mm. Um den Detektor vor dem direkten
Ionenstrahl zu schu¨tzen, ist im Strahlrohr ein Schutzblech aus Tantal eingebaut.
Das Tantalblech ist 0,5 mm dick und hat eine O¨ffnung mit einem Durchmesser von
30 mm auf der Sollbahn. Der Silizium-Detektor wurde fu¨r die Messungen in Abb.
39 in Kapitel 3.5 verwendet.
Messaufbau mit Projektil X-Ray Detektor und Gasionisationsdetektor
Die ersten Testmessungen mit dem Gasionisationsdetektor hinter dem ToF-System
zeigten, dass die Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ESA in Kombination
mit dem 2-Anoden Gasionisationsdetektor ausreichend ist. Deshalb wurde zur Er-
ho¨hung der Transmission der Gasionisationsdetektor direkt hinter dem Vakuum-
kreuz des ToF-Start-Detektors montiert. In das Vakuumkreuz wurde der Projektil
X-Ray Detektor zur Strahldiagnose eingebaut. Dieser Messaufbau ist in Abb. 26
dargestellt.
ESA-Sekunda¨re-Infrastruktur
Das Untergestell des elektrostatischen Analysierers besteht aus drei einzelnen Sa¨u-
len und wurde bei Danfysik speziell fu¨r die Strahlrohrho¨he von 107 cm bestellt.
Zwischen den Sa¨ulen befinden sich die Hochspannungsanschlu¨sse und die Turbo-
molekularpumpe, an die eine eigene Vorvakuumpumpe angeschlossen ist. Der Be-
reich ESA ist in zwei Vakuumsektionen unterteilt. Die Sektion mit dem ESA selbst
ist so klein wie mo¨glich, damit diese bei Umbauarbeiten nicht belu¨ftet werden
muss. Der ESA ist durch ein Sekuvac von Leybold vor aufsteigendem O¨l aus der
Vorvakuumpumpe bei Pumpenausfall geschu¨tzt. Die Hochvakuummesszelle ist so
nah wie mo¨glich an dem ESA montiert und befindet sich zwischen ESA und dem
zweiten Quadrupol-Dublett. Die Vakuumsektion im Bereich der zweiten Targetlei-
ter verfu¨gt u¨ber einen Bypass zum Vorvakuumbereich sowie u¨ber ein Nadelven-
til zur Belu¨ftung. Zur Vakuummessung steht eine Vorvakuumanzeige, Bourdon-
vac A von Leybold, und eine Mehrbereichsmesszelle, VSM77D von Thyracont, zur
Verfu¨gung. In das Untergestell des ersten Quadrupol-Dubletts sind die Hochspan-
nungsnetzgera¨te des elektrostatischen Analysierers eingebaut sowie der Kontroller
der ESA-Turbomolekularpumpe. In das Untergestell des zweiten Quadrupol-Dub-
letts sind die Netzgera¨te des zweiten Quadrupol-Dubletts eingebaut sowie die SPS-
4 und die Targetleitersteuerung.
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Abbildung 27.: U¨bersicht des Messaufbaus mit 4 m ToF-System und Gasionisationsdetek-
tor. Mit der zweiten Degrader-Folie wurde ein Energieverlust der Ionen generiert und
mit dem ToF-System wurde die Flugzeit u¨ber eine Flugstrecke von 4 m gemessen. Im
Messwu¨rfel nach dem Quadrupol-Dublett wurde der PXAMS-Aufbau getestet.
2.3.4. Time-of-Flight-System
Das ToF-System besteht aus zwei baugleichen Start- und Stop-Detektoren, zwi-
schen denen eine Flugstrecke von 4 m liegt. Die Detektoren sind detailliert in Ka-
pitel 2.4 beschrieben. Mit der zweiten Degrader-Folie, die sich im Waist nach dem
ESA befindet, wird ein Energieverlust der Ionen generiert und die Flugzeit u¨ber
die Flugstrecke von 4 m gemessen. Das Quadrupol-Dublett beginnt 1,2 m nach der
Degrader-Folie und fokussiert die Ionen auf den Stop-Detektor. Hinter dem ToF-
Stop-Detektor befindet sich der 135°-Magnet, der fu¨r die Isobarenunterdru¨ckung
im gasgefu¨llten Modus genutzt wird. Das Quadrupol-Dublett im ToF-System ist ei-
ne magnetische Linse von Spectromagnetics mit einem maximalen magnetischem
Fluss von 0,45 T. Die Linse hat einen Innendurchmesser von 3′′, einen maxima-
len Strom von 30 A bei 27 V und ist luftgeku¨hlt. Sie ist 730 mm lang und hat einen
Außendurchmesser von 440 mm. Die Linse wird durch zwei Netzgera¨te, TOE 8871-
40 von Toellner, betrieben. Sie werden u¨ber 0-10 V Signale u¨ber die SPS 4 gesteu-
ert. Vor dem Stop-Detektor befindet sich ein Faraday-Cup, der pneumatisch in den
Strahlengang gefahren werden kann. Im Messwu¨rfel nach dem Quadrupol-Dublett
wurde der PXAMS-Aufbau getestet, siehe Kapitel 3.8.
Messaufbau mit ToF-System und Gasionisationsdetektor
Die ersten Testmessungen mit dem Gasionisationsdetektor wurden hinter dem
ToF-System durchgefu¨hrt. Zu diesem Zeitpunkt war der Aufbau des 135°-
Magneten noch in Planung. Der Messaufbau mit Degrader-Folie, ToF-System und
Gasionisationsdetektor ist in Abb. 27 dargestellt.
ToF-Sekunda¨re-Infrastruktur
Die Vakuumsektion im Bereich des ToF-Stop-Detektors verfu¨gt u¨ber einen Bypass
zum Vorvakuumbereich sowie ein Nadelventil zur Belu¨ftung. Zur Vakuummes-
62
Kapitel 2. Experimenteller Aufbau
sung steht eine Vorvakuumanzeige, Bourdonvac A von Leybold, und eine Mehr-
bereichsmesszelle, VSM77D von Thyracont, zur Verfu¨gung. Im Untergestell des
Quadrupol-Dublett sind die Netzgera¨te der ToF-Linse eingebaut, die 4-Kanal Va-
kuum Anzeige VD10S8 von Thyracont und das Netzgera¨t der Faraday-Cup-Ge-
genspannung. Im Untergestell des ToF-Stop-Detektors befinden sich zwei Crates,
in denen die Elektronik des ToF-Systems eingebaut ist. Die hintere Stu¨tze des Un-
tergestells wurde beim Aufbau des 135°-Magneten geku¨rzt.
2.3.5. Gasgefu¨llter Magnet
Der 135°-Magnet, der im gasgefu¨llten Modus betrieben werden soll, ist einfach fo-
kussierend und hat einen Ablenkradius von 900 mm. Er hat ein Massen-Energie-
Produkt von 61 amu·MeV und erreicht eine maximale magnetische Flussdichte von
1,25 T bei 210 A und 80 V. Die radiale Feldhomogenita¨t ist 4·10−4 Tm auf ±50 mm.
Die Breite der Vakuumkammer ist 300 mm und die Gap-Ho¨he ist 50 mm. Er hat
fu¨nf Radialports mit einer Winkelteilung von 22,5° sowie zwei Viewingports. Im
Magnetpol befinden sich auf jeder Sichtachse zwei Bohrungen fu¨r die Justierstifte
zum Ausrichtung des Magnets. Die Magnetkammer ist O-Ring gedichtet. Der un-
tere O-Ring wurde bei der Montage mit schmalen Kunststoffba¨ndern gehalten, die
nach dem Auflegen der Kammer leicht herausgezogen werden konnten. Die Ein-
zelteile des Magneten haben ein Gewicht von unter 5 Tonnen, damit diese in der
Strahlrohrhalle mit dem Deckenkran bewegt werden ko¨nnen. Die einzelnen Schich-
ten sind u¨ber Passstifte zusammengefu¨gt, die durch Durchgangslo¨cher der oberen
Schichten entfernt werden ko¨nnen. Die gesamten technischen Spezifikationen sind
in Tab. 31 zu finden.
Zur Messung des magnetischen Flusses wird ein NMR, 851PC von UPTECH,
verwendet, das einen Messbereich von 0,1 T-2,3 T hat, bei einer absoluten Genau-
igkeit von ±10ppm (±0,00001 T bei 2,3 T). Das Kontrollmodul der NMR-Sonden
wird u¨ber RS232 vom Steuerrechner am AMS-Kontrollpult ausgelesen.
Deckeno¨ffnung Strahlrohrhalle
Der 135°-Magnet wurde u¨ber die Deckeno¨ffnung der Strahlrohrhalle in den Tiefkel-
ler eingebracht. Da der Deckenaufbau zuvor nicht bekannt war, wird dieser im Fol-
genden beschrieben: Kiesschicht, Betonplatten, Sand ca. 5 cm, Bautenschutzmatte
1 cm, Teerpappe, Bautenschutzmatte 1 cm, erste Schicht Formglas 5 cm, zweite
Schicht Formglas 5 cm, Teerpappe, Beton-Balkenlage la¨ngs, Beton-Balkenlage quer,
Folie, Beton-Balkenlage la¨ngs. Die Betonplatten haben die Maße 5 m×1,5 m×0,25 m
und wiegen ca. 5 Tonnen. Sie haben jeweils 4 Kugelkopfanker, UKK 2,5 von DE-
HA, an denen sie angehoben werden mu¨ssen. Die Beton-Balken ko¨nnen u¨ber han-
delsu¨bliche Anschlagmittel wie Bandschlingen oder Scha¨kel angeschlagen werden.
Die maximale Deckenlast unter der Deckeno¨ffnung betra¨gt 1,0 t/m2. Das Ablegen
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der Magnetjochteile im Bereich der Stapeldecke u¨ber dem Quellenbereich der 6 MV
AMS-Anlage ist deshalb nicht mo¨glich, ohne die Decke abzustu¨tzen.
135°-Magnet-Sekunda¨re-Infrastruktur
Der 135°-Magnet steht auf zwei 300 mm×350 mm-Stahltra¨gern, die eine Spann-
weite von 3,34 m u¨berbru¨cken, damit die Last des Magneten auf die Stahltra¨ger
im zweiten Tiefkeller u¨bertragen wird, die unter der Stapeldecke liegen. Zur An-
passung der Statik auf die Last von 14 Tonnen wurde im zweiten Tiefkeller ei-
ne zusa¨tzliche Stu¨tze 160 mm×160 mm eingebaut. Der Magnet wird u¨ber drei
Netzgera¨te, SM 80-80 von Delta-Elektronika, betrieben. Die Temperatur des Ma-
gneten wird u¨ber die Signale der Temperaturschalter an den Magnetspulen am In-
terlockeingang der Netzgera¨te u¨berwacht. Die Netzgera¨te sind unter dem Magne-
ten im Zwischenraum zu den Stahltra¨gern eingebaut. Dort befindet sich ebenfalls
das NMR-Kontrollmodul. Zum Ausrichten des Gasionisationsdetektors hinter dem
Magneten wurde ein weiterer Theodolit an der Wand der Strahlrohrhalle montiert.
Im Bereich zwischen Wand und Magnet wurde eine 80 cm breite Treppe u¨ber die
Tra¨ger gebaut, um den Fluchtweg von dem Bereich der Stapeldecke sicherzustel-
len.
2.4. Detektorsysteme
Die abschließende Isobarenunterdru¨ckung nach dem Durchgang durch die Degra-
der-Folien und das ToF-System wird in einem Gasionisationsdetektor erreicht. Es
kann momentan entweder ein 2-Anoden-Gasionisationsdetektor oder ein Bragg-
Detektor verwendet werden. Ein Gasionisationsdetektor des ehemaligen Utrech-
ter AMS-Systems mit 10 Anoden, von denen 2 gesplittet werden, wird wieder in
Betrieb genommen. Die verwendeten Detektorsysteme, ToF-Start- und ToF-Stop-
Detektor, 2-Anoden-Gasionisationsdetektor und Bragg-Detektor werden im Fol-
genden einzeln beschrieben.
2.4.1. Time-of-Flight-Detektor
Die beiden ToF-Start- und ToF-Stop-Detektoren sind baugleich und bestehen aus ei-
nem Konversions-Modul und einer ”Microchannel-Plate (MCP)“-Baugruppe. Bei-
de Module sind kollinear um 45° zur Sollbahn der Ionen geneigt, mit dem Mittel-
punkt des Konversions-Moduls auf der Sollbahn.
Im Konversions-Modul werden Sekunda¨relektronen erzeugt und in Richtung
MCP-Baugruppe beschleunigt. Das Konversions-Modul besteht aus einer du¨nnen
Kohlenstofffolie einer Dicke von 15 µg/cm2 mit den Abmessungen 3 cm×2,5 cm,
die zwischen zwei Gittern mit einer optischen Transmission von 92,2% montiert
ist. Die optische Transmission ist hoch, damit die Beeinflussung des Ionenstrahls
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MCP
MCP Ausgang -0,5 kV
Eingang -2,5 kV
Ionenstrahl
Gitter, 0 V Gitter, 0 V
Gitter, 0 V
Kohlenstofffolie, -3 kV
Anode, 0 VSekundärelektronen
Abbildung 28.: Time-of-Flight-Detektor. In der 15 µg/cm2 Kohlenstofffolie werden Sekun-
da¨relektronen erzeugt, die durch ein elektrisches Feld zur ”Microchannel-Plate“(MCP)beschleunigt werden. Durch die Sekunda¨relektronenvervielfachung in der MCP wird
ein elektrisches Signal an der Anode messbar. Verwendet werden zwei F4655-13 Hama-
matsu MCPs mit einem Radius von 7,25 mm. Die Verarbeitung des Signals erfolgt u¨ber
zwei ”Constant Fraction Discriminator“(CFD) und einen ”Time to Amplitude Conver-ter“(TAC). Start- und Stop-Detektor sind identisch aufgebaut.
so gering wie mo¨glich ist. Die Wolfram-Dra¨hte des Gitters haben einen Durchmes-
ser von 0,001′′ und sind auf einem Rahmen mit den Maßen 5,5 cm×5,5 cm befestigt.
Die Kohlenstofffolie wird auf eine Spannung von -3 kV gelegt. Die Gitter befinden
sich auf 0 V.
Die MCP-Baugruppe, F4655-13 von Hamamatsu, ist eine Einheit aus zwei gesta-
pelten MCPs, einer Anode, einer Schutzelektrode vor der MCP und einem BNC-
Anschluss. Die MCP hat einen effektiven Radius von 7,25 mm. Die Kana¨le der
MCPs haben einen Durchmesser von 4 µm. Die Vorder- und Ru¨ckseite der MCP
sind metallbeschichtet. Die Eingangsspannung ist -2,5 kV und die MCP-Ausgangs-
spannung ist -0,5 kV. Der Durchgangswiderstand liegt im Bereich von 10 Ω bis
100 Ω. Die Versta¨rkung entsteht durch Sekunda¨relektronen, die im elektrischen
Feld beschleunigt werden, und durch Sto¨ße mit den Wa¨nden der Kana¨le weitere
Elektronen auslo¨sen und eine Sekunda¨relektronen-Lawine verursachen. Die An-
ode und das Gitter vor der MCP befinden sich auf einem Potential von 0 V. Zwi-
schen dem Konversions-Modul und der MCP-Baugruppe befindet sich eine feld-
freie Driftstrecke von 80 mm.
Mit dieser Art von Detektoren ist eine schnellere Zeitsignalerzeugung im Ver-
gleich zu Detektoren mit elektrostatischem Spiegel mo¨glich. Es sind zudem kei-
ne weiteren Dra¨hte im Strahlengang. Die erreichte intrinsische Zeitauflo¨sung ist
246 ps, vgl. [12]. Eine Vergleichsmessung dieser MCP ist in [40] zu finden.
Elektronik des ToF-Systems und Zeit-Kalibration
Durch die Sekunda¨relektronenvervielfachung in der MCP wird ein elektrisches Si-
gnal an der Anode messbar. Mit einem ”Constant Fraction Discriminator“(CFD)
wird aus diesen Signalen ein Zeitsignal erzeugt, das unabha¨ngig von der Signal-
intensita¨t ist. Verwendet wurden zwei CFDs, 935 von Ortec. Aus den Signalen der
CFDs wird von einem ”Time to Amplitude Converter“(TAC) ein Spannungspuls
generiert, der proportional zur Zeitdifferenz des Start- und Stop-Signals ist. Ver-
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wendet wurde ein TAC, 566 von Ortec. Die Spannungspulse werden von einem
”Analog to Digital Converter“, Dual ADC Model 7072 von FAST ComTec, konver-
tiert und von einem ”Multiparameter Multichannel Analyzer System“, MPA-3 von
FAST ComTec, aufgezeichnet.
Kalibriert wurde die Elektronik des ToF-Systems inklusive der Kabel von Start-
und Stop-Detektor mit einem Pulsgenerator, der Spannungspulse im 50 ns, 100 ns
und 200 ns Zeitabstand erzeugt. Die Zeitdifferenz der Pulse wurde mit dem MPA-3
System und einem Oszilloskop, DSOX3054A von Agilent, gemessen.
2.4.2. 2-Anoden-Gasionisationsdetektor
2
31
2
70
4
5
54
Gehäuse
HV-Anschluss
Gasanschluss
Vorverstärker
Anode 1
Kathode
Frisch-Gitter
Anode 2
SiN-Fenster
35
Abbildung 29.: Der 2-Anoden-Gasionisationsdetektor hat eine aktive La¨nge von 54 mm
und ein Eintrittsfenster aus SiN, 8 mm×8 mm. Die Vorversta¨rker sind direkt an der
Ru¨ckseite des Detektors montiert, um Rauschen zu reduzieren. Die Spannungen werden
u¨ber einen Spannungsteiler betrieben. Es werden nur schwach ausgasende Materialien
wie PCTFE verwendet.
Der 2-Anoden-Gasionisationsdetektor basiert auf dem Design des Zu¨richer Gas-
ionisationsdetektors nach Mu¨ller et al. [93]. Der Detektor verfu¨gt u¨ber zwei tra-
pezfo¨rmige Anoden mit einer aktiven La¨nge von 54 mm. Das Frisch-Gitter besteht
aus goldbeschichteten Wolfram-Dra¨hten und hat eine optische Transparenz von
92%. Das Eintrittsfenster aus SiN hat eine Gro¨ße von 8 mm×8 mm. Es ko¨nnen ver-
schieden dicke SiN-Folien eingebaut werden, je nach Detektordruck. Eine Dicke
von 100 nm ist ausreichend fu¨r einen Druck von 150 mbar. Da der Detektor oh-
ne Gaszirkulation betrieben werden soll, wurde auf die Auswahl der verwendeten
Materialien geachtet. Es werden nur schwach ausgasende Materialien wie PCTFE
verwendet. Als Detektorgas wird Isobutan verwendet. Fu¨r einen stabilen Mess-
betrieb werden alle Spannungen des Detektors u¨ber Spannungsteiler von einem
Netzgera¨t betrieben. Die Kathode befindet sich auf 0 V, das Frisch-Gitter auf 250 V
und die Anode auf 500 V. Die Vorversta¨rker, PSC-2008, sind direkt an der Ru¨ckseite
des Detektors montiert, um Rauschen zu reduzieren. Die Signale werden durch
Hauptversta¨rker, 572A von Ortec, versta¨rkt. Die Ausgangssignale werden von den
ADCs digitalisiert und vom MPA-3 System aufgenommen. Die Signale der beiden
Anoden werden einzeln und in Koinzidenz aufgenommen.
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2.4.3. Bragg-Detektor
GasanschlussIonenstrahl
Spannungsteiler
eI -
+
Beschleunigungsrohr
Typ: NEC 333kV Frisch-Gitter, +200 V
Anode, +700 VKathode, -1,5 kV
SiN-Fenster
Abbildung 30.: Das Design des Bragg-Detektors basiert auf dem brasilianischen Detektor
nach Santos et al. [104] mit einer Anode mit einem Durchmesser von 8 cm. Das Frisch-
Gitter hat eine optische Transparenz von 92%. Das Eintrittsfenster aus SiN hat eine Gro¨ße
von 8 mm×8 mm. Es wurde ein Standard NEC 333 kV Beschleunigungsrohr verwendet.
Potentiale werden durch einen Spannungsteiler erzeugt.
Das Design des Bragg-Detektor basiert auf dem brasilianischen Detektor nach
Santos et al. [104]. Der Detektor verfu¨gt u¨ber eine Anode am Ende des Detektors
mit einem Durchmesser von 8 mm. Das Frisch-Gitter vor der Anode besteht aus
goldbeschichteten Wolfram-Dra¨hten und hat eine optische Transparenz von 92%.
Das Eintrittsfenster aus SiN hat eine Gro¨ße von 8 mm×8 mm. Zur Erzeugung des
elektrischen Feldes in Richtung Anode und als Druckgeha¨use wurde ein Standard-
Beschleunigungsrohr, NEC 333 kV, verwendet. Der Feldgradient zwischen den Rin-
gen wird u¨ber einen Spannungsteiler an der Außenseite des Detektors erzeugt. Der
Rahmen des Eintrittsfensters ist die Kathode und liegt auf einer Hochspannung
von bis zu -1,5 kV. Die Anodenspannung liegt auf 700 V. Das Frisch-Gitter befindet
sich mit 200 V auf dem Potential des letzten Rings vor der Anode. Als Detektor-
gas wird Isobutan verwendet. Gegen Beru¨hrung der außenliegenden Spannungen
wurde eine Kunststoffabdeckung um die Ringe gebaut. Die Signale der Anode wer-
den u¨ber einen Vorversta¨rker, PCP 2006 von Canberra, vorversta¨rkt und von einem
Timing Filter Amplifier, 474 von Ortec, versta¨rkt. Die Signale werden von einem
4-Kanal-Digitizer, DT5724-21 Desktop Waveform Digitizer von CAEN, aufgenom-
men.
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Testmessungen mit stabilen Isotopen
Die U¨berpru¨fung der einzelnen Komponenten des Strahltransportsystems und der
Isobarenunterdru¨ckung wurde mit stabilen Isotopen durchgefu¨hrt, da diese ein-
fach in elektrisch messbaren Gro¨ßen zu produzieren sind. Das Ziel aller Testmes-
sungen war die Messung von (53Mn/55Mn) Isotopenverha¨ltnissen. Fu¨r die Mes-
sung von sehr kleinen Isotopenverha¨ltnissen ist ein hoher Ionenstrom der Ionen-
quelle und eine hohe Transmission notwendig, die durch eine pra¨zise Optimierung
der ionenoptischen Elemente erreicht werden kann.
3.1. Injektor
Um einen hohen Ionenstrom aus der Ionenquelle und eine hohe Injektortransmissi-
on zu erreichen, und um die Funktion des Injektors zu testen, wurden verschiede-
ne Testmessungen mit dem Niederenergie-ESA und dem Niederenergie-Magneten
durchgefu¨hrt.
NE-Energiespektrum
Die Energieverteilung der Ionen nach dem Niederenergie-ESA ist nicht diskret,
sondern weist Nebenmaximas sowie einen kontinuierlichen Anteil auf. Bei der
Messung der Energieverteilung waren die Quellenparameter USp=5 kV und UEx=
18 kV. Die Energieverteilung ist a¨hnlich zu der Energieverteilung nach dem Nieder-
energie-ESA der 6 MV AMS-Anlage, vgl. [12]. Zu erkennen ist, dass hier keine
”Flat-Top“-Struktur der Hauptkomponente vorhanden ist. Eine U¨berpru¨fung er-
gab, dass der Ionenstrahl nicht komplett auf den Faraday-Cup fokussiert werden
konnte. Der Faraday-Cup war nicht auf der Sollbahn positioniert und ein Teil des
Ionenstrahls wurde abgeschnitten. Dieses Problem ist nach der Messung behoben
worden. Die Messung der negativen und positiven Ionen in Abb. 31 wurde bei glei-
chen Einstellungen kurz hintereinander durchgefu¨hrt. Fu¨r die Messung der posi-
tiven Ionen wurde die Polarita¨t des elektrostatischen Analysierers gea¨ndert. Der
Untergrund der positiven Ionen ist negativ und in der Gro¨ßenordnung 0,01 nA. Es
ko¨nnen die Komponenten 12C−, 12C+ und 12C2+ mit 23 keV identifiziert werden.
Die positiven Ionen entstehen durch Umladungen am Restgas nach der Extraktion
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Abbildung 31.: Gemessene Energieverteilung der Ionen nach dem Niederenergie-ESA,
USp=5 kV, UEx=18 kV. Die Messung der negativen Ionen (schwarz) und der positiven
Ionen (rot) wurde bei gleichen Einstellungen kurz hintereinander durchgefu¨hrt. Fu¨r
die Messung der positiven Ionen wurde die Polarita¨t des elektrostatischen Analysierers
gea¨ndert. Der Untergrund der positiven Ionen ist negativ und in der Gro¨ßenordnung
0,01 nA. Es ko¨nnen die Komponenten 12C−, 12C+ und 12C2+ mit 23 keV identifiziert
werden. Es gibt einen Hinweis auf eine 12C2− Komponente mit 23 keV, die durch Elek-
troneneinfang nach einfach negativer Extraktion entstehen ko¨nnte.
aus der Ionenquelle. U¨ber die Kalibration des ESA-Spektrums mit den positiven
Ionen ist eine Komponente im Spektrum zu erkennen, die zu doppelt negativ ge-
ladenen Ionen geho¨ren ko¨nnte. Es ko¨nnten 12C2− Ionen nach einfach negativer Ex-
traktion, mit 23 keV, durch einen weiteren Elektroneneinfang entstanden sein. Die
Lebensdauer doppelt negativ geladener Ionen liegt nach Stuckey und Kieser in der
Gro¨ßenordnung von 10−4 s [155]. Die 12C2− Ionen ko¨nnten in dieser Zeit eine 58 m
lange Flugstrecke u¨berdauern. Hinweise auf solche doppelt negativ geladene Io-
nen mit elektrisch messbaren Stro¨men nach Baumann et al. [156] konnten bei einer
chemischen U¨berpru¨fung bisher nicht besta¨tigt werden, siehe Frees et al. [157].
NE-Massenspektrum
Die Massenauflo¨sung des Injektors m/∆m=353(43) ist ausreichend, um mittel-
schwere Radionuklide messen zu ko¨nnen, siehe [148]. Ein entsprechendes Mas-
senspektrum ist in Abb. 32 dargestellt. Es wurde bei mo¨glichst geringer Schritt-
weite des Magnetstroms aufgenommen. Verwendet wurde eine 13C+Ni Probe bei
USp=5 kV, UEx=18 kV, UBouncer=80 V, UESA=2,3 kV. Oben im Bild ist eine lineare und
unten im Bild eine logarithmische Darstellung der selben Messung gezeigt, um die
Intensita¨ten der starken Komponenten und den Untergrund hervorzuheben. Die
Komponenten der hohen Massen mit geringer Intensita¨t entstehen durch moleku-
laren Untergrund.
Bei einer (53Mn/55Mn)–Messung werden am Injektor die Komponenten 53MnO−
und 55MnO− sequenziell in den Beschleuniger eingeschossen, siehe Abb. 33. Zur
Orientierung ko¨nnen in diesem Massenbereich die Kupfer-Komponenten verwen-
det werden, 63Cu, 65Cu, 63CuO und 65CuO, die eindeutig im Massenspektrum iden-
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Abbildung 32.: Massenspektrum der Ionen nach dem Niederenergie-Magneten. 13C+Ni
Probe bei USp=5 kV, UEx=18 kV, UBouncer=80 V, UESA=2,3 kV. Oben im Bild ist die li-
neare und unten die logarithmische Darstellung der selben Messung dargestellt. Die
Komponenten der hohen Massen mit geringer Intensita¨t entstehen durch molekularen
Untergrund.
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Abbildung 33.: Massenspektrum bei (53Mn/55Mn)–Messungen nach dem Niederenergie-
Magneten. MnO2-Probe bei USp=5,8 kV, UEx=19,97 kV, UBouncer=+430 V, UESA=2,577 kV.
Gezeigt ist der hypothetische 53MnO Anteil (rot) bei einem (53Mn/55Mn)-Isotopenver-
ha¨ltnis von C=1×10−13.
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Abbildung 34.: Der ungefilterte Maschinenuntergrund des FN-Tandembeschleunigers,
UT=6 MV. Kalibriert durch die 12C4+ Komponente mit 30 MeV. Ein kontinuierlicher Un-
tergrund wird von vielen Komponenten fester Energie u¨berlagert, von denen die starken
Komponenten 12C3+ mit 24 MeV und 12C5+ mit 36 MeV identifiziert werden ko¨nnen.
tifiziert werden ko¨nnen. Gemessen wurde eine MnO2-Probe bei den Einstellun-
gen USp=5,8 kV, UEx= 19,97 kV, UBouncer=+430 V, UESA=2,577 kV. Gezeigt ist zudem
der hypothetische 53MnO Anteil bei einem (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnis von
C=1×10−13. Um das Isotopenverha¨ltnis in einer Probe messen zu ko¨nnen mu¨ssen
die Ionen, die diese Komponente u¨berlagern, unterdru¨ckt werden.
3.2. Magnetische Steifigkeit-Interferenzen
Direkt nach der Fertigstellung der Sektion 90°-Analysiermagnet II wurde mit Tests
der Aufbauten begonnen. Dazu wurde mit 12C ein Ionenstrahl gewa¨hlt, der ein-
fach zu produzieren ist, und dessen Ladungszusta¨nde nach dem Tandembeschleu-
niger leicht zu finden sind. Ein Moleku¨leinschuss von 40CaF3 oder 55MnO bie-
tet sich nicht an, da die Injektions-Intensita¨ten und die Intensita¨ten der Ladungs-
zusta¨nde dieser Isotope nach dem Tandembeschleuniger niedriger sind, und die
Moleku¨lfragmente viele Nebenkomponenten bilden. Ebenso sollten die Positionen
der Offset-Faraday-Cups getestet werden. Mit diesen Messungen wurde auch die
Steuerung u¨ber die Schlitz-Regelung getestet.
Der Einschuss in den 90°-Analysiermagneten II wurde durch eine Blende mit
einem Durchmesser von 6 mm in Messplatz I festgelegt. Das System wurde auf
den 0°-Faraday-Cup nach dem 90°-Analysiermagneten II mit der 12C4+ Kompo-
nente mit einer Energie von 30,08 MeV optimiert. Die Einstellungen waren dabei:
USp=4,38 kV, UEx=13,3 kV, UVB=60,8 kV, UT=6,0 MV. Mit einem Silizium-Detektor,
der an der Targetleiter der Blende am Messplatz I in den Strahlengang gefahren
werden konnte, wurde bei sehr geringer Ionisierertemperatur und geschlossenen
NE-Schlitzen ein Energiespektrum nach dem FN-Tandembeschleuniger ohne jeg-
liche Filterung mit magnetischen oder elektrischen Feldern aufgenommen, siehe
Abb. 34. Es ist zu erkennen, dass viele Komponenten fester Energie zu einem kon-
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Abbildung 35.: Messung der magnetischen Steifigkeit-Interferenzen nach dem 90°-Analy-
siermagneten II mit Silizium-Detektor zu verschiedenen relativen Positionen. (a) und
(c) Komponenten durch Prima¨rstrahlen a¨ndern ihre Energie, (b) und (d) Komponenten
durch Streuungen a¨ndern ihre Intensita¨t.
tinuierlichen Untergrund u¨berlagern. U¨ber die Kalibration mit der 12C4+ Kompo-
nente mit einer Energie von 30 MeV wurden die Ladungszusta¨nde 3+ mit 24 MeV
und 5+ mit 36 MeV identifiziert.
Um den Maschinenuntergrund na¨her zu untersuchen, wurde ein Silizium-Detek-
tor auf die Sollbahnposition der 13C4+ Komponente hinter dem 90°-Analysiermag-
neten II aufgebaut, siehe Abb. 25. Die 12C4+ Komponente mit 28,43 MeV wur-
de dafu¨r auf den 0°-Faraday-Cup optimiert. Die Einstellungen waren dabei: USp=
5,67 kV, UEx=18,12 kV, UVB=60 kV, UT=5,67 MV. Mit einem Faraday-Cup wurde
der Strahlstrom der 13C Komponente gemessen, wa¨hrend die Ionisierertemperatur
gesenkt wurde, bis vor dem Silizium-Detektor kein elektrischer Strom mehr ge-
messen werden konnte. Der Faraday-Cup wurde erst danach wegrotiert, um den
Silizium-Detektor vor Bescha¨digen zu schu¨tzen. Ohne die Beschleunigereinstel-
lungen zu a¨ndern, wurden mit verschiedenem Offset zur Sollbahn, Spektren mit
dem Silizium-Detektor aufgezeichnet. Abb. 35 zeigt vier Relativpositionen, 0 mm,
8,5 mm, 13 mm und 23 mm, sowie vergro¨ßerte Ausschnitte des Spektrums. Jede
Messung zeigt eine feste magnetische Steifigkeit. Im Vergleich der magnetischen
Steifigkeiten gibt es Komponenten (a) und (c), die ihre Energie a¨ndern, (b) und
(d), die ihre Intensita¨t a¨ndern. Die Komponente (a) entsteht durch einen Ionen-
strahl, der eine ho¨here magnetische Steifigkeit besitzt, deren Randstrahlen durch
die Wechselwirkung mit dem Restgas Energie verlieren und so in den Silizium-
Detektor gelangen. Die Komponente (b) entsteht durch einen kontinuierlichen Un-
tergrund, aus dem sie durch die Festlegung der Magnetischen Steifigkeit selek-
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Abbildung 36.: Emittanzmessung mit der Doppelschlitzmethode. Der unkollimierte Ionen-
strahl wurde auf den 0°-Cup hinter dem 90°-Analysiermagneten II fokussiert. Die Pha-
senraumellipse bleibt dabei unter linearen Kra¨ften nach dem Liouville’schen Theorem
erhalten. Die Messreihe besteht aus Einzellmessungen des Ionenstroms unter A¨nderung
der Position S2 zu festen Positionen S1 (rot). Die normierte Emittanz ist 0,0693(8) pi mm
mrad.
tiert wird. Die Intensita¨t steigt mit der magnetischen Steifigkeit. Die Komponente
(c) entsteht durch den Prima¨rstrahl. Die Komponente (d) entsteht ebenfalls durch
einen kontinuierlichen Untergrund, aus dem sie durch die Festlegung der magne-
tischen Steifigkeit selektiert wird. Die Intensita¨t steigt reziprok zur magnetischen
Steifigkeit.
Die magnetischen Steifigkeit-Interferenzen entstehen durch das Aufbrechen der
Moleku¨le 12CH, vgl. [36, 113], sowie Ladungszustandsa¨nderungen an bestimmten
Stellen im Bereich der Beschleunigerro¨hren, sowie vor, im oder nach dem 90°-Ana-
lysiermagneten II, vgl. [37].
3.3. Ionenstrahlprofilmessung
Durch die Schrittmotor betriebenen Lineardurchfu¨hrungen der Targetleitern wur-
de auf einfache Weise eine Messung der Emittanz auf der HE-Seite des FN-Tandem-
beschleunigers mit der Doppelschlitzmethode ermo¨glicht [136]. Um die Steuerung
im Rahmen der Bachelorarbeit von Tim Voss zu testen, wurde die Emittanz von 12C
im 4+ Ladungszustand bei UT=5,56 MV gemessen [154]. Dazu wurde in den Mess-
pla¨tzen II und III, siehe Abb. 24, jeweils eine 1 mm breite Schlitzblende durch den
Ionenstrahl gefahren. Der unkollimierte Ionenstrahl wurde zuvor auf den 0°-Cup
hinter dem 90°-Analysiermagneten II fokussiert. Die Messung der Emittanz be-
steht bei der Doppelschlitzmethode aus mehreren Einzelmessungen, bei denen ein
Schlitz S1 (rot) auf eine feste Position gestellt wird, und mit dem zweiten Schlitz S2
(schwarz) die Winkelverteilung der Ionen gemessen wird, siehe Abb. 36. Durch die
Invarianz der Phasenraumellipse unter linearen Kra¨ften nach dem Liouville’schen
Theorem kann die Strommessung hinter dem Magneten erfolgen. Durch die Im-
74
Kapitel 3. Testmessungen mit stabilen Isotopen
pulsdispersion des Magneten wird im Cup nur die Ionenstrahlkomponente mit der
passenden magnetischen Steifigkeit gemessen. Die gemessene normierte Emittanz
ist 0,0693(8) pi mm mrad. Die von Han et al. [158] u¨ber eine Simulation bestimmte
Emittanz der MC-SNICS ist 0,01 pi mm mrad.
3.4. Radiusmessung 90°-Analysiermagnet II
Zur Bestimmung des Radius des 90°-Analysiermagneten II wurden Messungen mit
Protonen durchgefu¨hrt. Dabei wurde die Terminalspannung u¨ber den kalibrier-
ten 90°-Analysiermagneten I bestimmt. Der berechnete Magnetradius liegt in guter
U¨bereinstimmung mit den Herstellerangaben von 1,1 m, siehe Tab. 10. Die Anzeige
der Terminalspannung lag um 30 kV unter der realen Terminalspannung.
Tabelle 10.: Radiusmessung des 90°-Analysiermagneten II.
Ion UT [MV] B [G] E [MeV] ρ [mm]
H 8,85(1) 5568(1) 17,8(1) 1101(1)
Tabelle 11.: Identifikation der Ladungszusta¨nde von 55Mn bei einer nominellen Terminal-
spannung von 9,27 MV unter Verwendung des gemessenen Magnetradius. Die reale Ter-
minalspannung liegt 32 kV u¨ber der nominellen Terminalspannung.
Ion q [e] B [G] E [MeV] UT [MV]
55Mn 7 11789 72,42 9,304
8 10956 81,70 9,301
9 10278 91,00 9,301
10 9712 100,31 9,302
11 9230 109,63 9,303
UT=9,302(1)
Die U¨berpru¨fung der Terminalspannung erfolgte u¨ber die Ladungszusta¨nde von
55Mn bei einer nominellen Terminalspannung von UT=9,27 MV beim Einschuss des
Moleku¨ls 55MnO−. Die Ladungszusta¨nde konnten eindeutig u¨ber die magnetische
Steifigkeit identifiziert werden. Aus der Messung des Magnetfeldes folgt eine mitt-
lere Terminalspannung von UT=9,302(1) MV. Die Differenz von 32 kV stimmt mit
der Kalibrationsmessung des Radius u¨berein, siehe Tab. 11.
3.5. Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ESA
Die Messung der Unterdru¨ckung mit Degrader-Folie und ESA wurde mit einem
Silizium-Detektor mit einer 1 mm × 10 mm Schlitzblende durchgefu¨hrt. Die in der
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(a) Parametrisierung fu¨r 54Fe bei einer Rest-
energie von E′=91,2 MeV nach Durch-
gang durch 1 µm SiN.
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(b) Parametrisierung fu¨r 54Fe bei einer Rest-
energie von E′=82,4 MeV nach Durch-
gang durch 1,9 µm SiN.
Abbildung 37.: Parametrisierung der Linsenstro¨me IQi in Abha¨ngigkeit der elektrischen
Feldsta¨rke |~E|=UESA/15, Ladungszusta¨nde q und Ionenenergie E′.
dispersiven Ebene verbleibende 1 mm breite O¨ffnung des Detektors ermo¨glicht ei-
ne hohe Ortsauflo¨sung bei der Ionenmessung. Es wurde die Za¨hlrate des Detektors
zur elektrischen Feldsta¨rke des ESAs gemessen. Zuvor wurde eine optimale Fokus-
sierung der einzelnen Ladungszusta¨nde mit einem messbaren elektrischen Strom
im Faraday-Cup nach dem ESA gemessen.
Zur Bestimmung der optimalen Fokussierung wurde ein 54Fe Ionenstrahl mit
einer initialen Energie von 100 MeV verwendet, sowie zwei verschiedene Folien-
dicken, d=1 µm und d=2 µm. Der elektrische Strom des Ionenstrahls im 10+ La-
dungszustand wurde vor dem ESA mit einem Faraday-Cup gemessen. Die Strahl-
intensita¨t wurde mit den NE-Schlitzen auf 1 pnA reduziert, um Bescha¨digungen
an der Degrader-Folie zu vermeiden. Der elektrische Strom im Faraday-Cup nach
dem ESA wurde fu¨r jeden Ladungszustand einzeln optimiert. Dabei wurden die
Quadrupole vor und nach dem ESA symmetrisch gefahren, IQ1=IQ4 ∧ IQ2=IQ3 . Aus
dem funktionalen Verlauf der Messwerte in Abb. 37 ko¨nnen durch eine lineare Ap-
proximation die Linsenstro¨me in Abha¨ngigkeit der ESA-Spannung UESA parame-
trisiert werden. Diese Funktionen ko¨nnen in der Labview-Steuerung eingegeben
werden und sind dazu in der Einheit kV/Platte angegeben.
1 µm Degrader-Folie: 2 µm Degrader-Folie:
IQ2 = IQ3 = 0, 29 ·UESA + 0, 8 IQ2 = IQ3 = 0, 20 ·UESA + 5, 4
IQ1 = IQ4 = 0, 18 ·UESA + 0, 7 IQ1 = IQ4 = 0, 17 ·UESA + 1, 7
In Abb. 37 sind die Steigungen der Geraden durch die Abha¨ngigkeit der elektri-
schen Feldsta¨rke mit dem Faktor 15 skaliert. Die Transformation ist |~E|=UESA/15.
Eine Funktion ho¨herer Ordnung beschreibt den funktionalen Verlauf besser. Die
theoretische Form der Funktion ist eine Stufenfunktion mit den Plateaumittelpunk-
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Abbildung 38.: Isobarentrennung von 54Cr und 54Fe bei 94 MeV mit 1,9 µm Degra-
der-Folie und ESA. Messung zur Bestimmung der Isobarentrennung von 53Cr bei der
(53Mn/55Mn)-Messung. Das Isobarentrennungsvermo¨gen ist U=1,81 bei Verwendung
des 17+ Ladungszustandes. Die Tails der 54Cr Verteilungen zu niedrigen Energien redu-
zieren die Isobarentrennung, siehe logarithmische Darstellung der 17+ Komponenten.
Sie ko¨nnen durch die Messung von 54Cr nach 54Fe in kurzem zeitlichen Abstand durch
einen 54Fe Untergrund resultieren oder durch Aberrationen des QQDQQ-Systems [134].
ten bei den Werten der elektrischen Feldsta¨rke der Intensita¨tsmaximas.
Die Messung der Isobarenunterdru¨ckung bei der (53Mn/55Mn)-Messung wur-
de u¨ber die Messung von 54Fe und 54Cr durchgefu¨hrt. Durch die Verwendung
der 1 mm breiten Schlitzblende vor dem Detektor kann die Faltung der wahren
Energie/Ladungsverteilung mit einer Rechteckfunktion vernachla¨ssigt werden, da
diese fu¨r kleine Breiten gegen die wahre Verteilung konvergiert.
lim
b→0
(( f ∗ g)(x)) = f (x)
( f ∗ g)(x) =
∫
R
f (τ)g(x− τ)dτ
lim
b→0
g(x) = lim
b→0
(
Θ(x+
b
2
)−Θ(x− b
2
)
)
= δ(x)
Das Resultat der Messung mit einer 1,9 µm Degrader-Folie bei einer Ionenener-
gie von 94 MeV mit optimaler Fokussierung fu¨r die 54Fe Ladungszusta¨nde ist in
Abb. 38 gezeigt. Die Intensita¨tsverteilung der Detektorereignisse ist fu¨r die sta¨rkste
Ladungszustandskomponente auf die Ho¨he 1 normiert. Die 54Cr Za¨hlrate war er-
wartungsgema¨ß gering.
Die Ladungszusta¨nde ko¨nnen u¨ber die elektrische Steifigkeit eindeutig identi-
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Abbildung 39.: Relative Energieverlust-Differenz von 54Fe und 54Cr. Gemessen wurde die
Energieverteilung mit einem Silizium-Detektor nach dem ESA, bei einer initialen Ener-
gie von 94 MeV. Die Ionenstrahlen 54Fe und 54Cr wurden nach dem Durchgang durch
eine 1,9 µm Degrader-Folie vor dem ESA auf einen Silizium-Detektor hinter dem ESA
fokussiert, |~E(54Fe)|=2,587 MV/m und |~E(54Cr)|=2,644 MV/m. Der relative Energieun-
terschied ist D=1,8 MeV.
fiziert werden. Nach dem Durchgang durch die 1,9 µm Degrader-Folie haben die
Ionen eine Restenergie von 76,9(1) MeV fu¨r 54Fe und 78,6(1) MeV fu¨r 54Cr. Die
Energieverlust-Differenz ist D=1,7(1) MeV. Die theoretische Energieverlust-Diffe-
renz ist Dtheo=1,42 MeV. Das gemessene Energiestraggling in der Degrader-Folie
betra¨gt Ωst=0,32(2) MeV. Das berechnete Energiestraggling geht von der gemesse-
nen Energieverteilung vor der Degrader-Folie aus, Ωini=0,24(1) MeV, und liegt mit
Ωst,theo=0,29 MeV in guter U¨bereinstimmung mit den berechneten Werten. Ein Un-
terschied wird durch das Winkelstraggling erzeugt. Der resultierende Untergrund
kann durch die Schlitze vor dem ESA begrenzt werden. Das resultierende Isoba-
rentrennungsvermo¨gen ist U=1,81 bei Verwendung des 17+ Ladungszustandes.
Zwischen den Ladungszusta¨nden 21+ und 20+ ist im 54Fe Spektrum eine (E/q)-
Interferenz zu erkennen. Die Flanken der 54Cr Komponente zu ho¨heren Energi-
en ko¨nnen durch eine 54Fe Kontamination erkla¨rt werden. Das System wurde mit
54Fe optimiert, danach wurde nur die Probe in der Ionenquelle gewechselt. Ein
Memory-Effekt ist sehr wahrscheinlich. Eine weitere Ursache ko¨nnen Aberratio-
nen des QQDQQ-Systems sein [134], die durch je einen Sextupol vor und einen
nach dem ESA kompensiert werden ko¨nnten [136].
Insgesamt wird ein normalisierter Isobarentrennungsfaktor fu¨r 54Cr von 103 er-
reicht mit einer Transmission von 78% der 54Fe17+ Komponente. Bei der Berech-
nung wurden gaußfo¨rmige Intensita¨tsverteilungen angenommen und der Unter-
grund beider Nachbarkomponenten beru¨cksichtigt. Die beobachteten Ladungszu-
standsverteilungen sind in guter U¨bereinstimmung mit den theoretischen Werten
nach Sayer [35].
Aus dieser gemessenen Isobarentrennung kann die Isobarentrennung bei den
(53Mn/55Mn)- und (60Fe/Fe)-Messungen mit 100 MeV bestimmt werden, siehe Ka-
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Abbildung 40.: Messung des Isobarentrennungsvermo¨gens mit Degrader-Folie und Time-
of-Flight-System. Die gemessene Flugzeit des 54Fe und des 54Cr Ionenstrahls mit
100 MeV ist 211,4 ns fu¨r die Flugstrecke von 399,67 cm. Durch die Abbremsung in ei-
ner 2,1 µm SiN-Degrader-Folie ist die Flugzeit fu¨r 54Cr 231,9 ns und fu¨r 54Fe 234,5 ns.
Das Isobarentrennungsvermo¨gen ist U=2,1 fu¨r gaußfo¨rmige Verteilungen. Die Tails zu
niedrigen Energien reduziert den normalisierten Isobarentrennungsfaktor fu¨r 54Cr auf
Un=5147/251=20 und fu¨r 54Fe auf Un=4939/4=1234, fu¨r rROI=FWHM.
pitel 1.5.1. Die Isobarentrennung von 53Cr, bei Verwendung einer 4,77 µm De-
grader-Folie und des 16+ Ladungszustandes, ist 103 bei einer Transmission von
44%. Das Isobarentrennungsvermo¨gen ist U=1,56. Der normalisierter Isobarentren-
nungsfaktor fu¨r 60Ni, bei Verwendung einer 3,19 µm Degrader-Folie und des 17+
Ladungszustandes, ist 103 bei einer Transmission von 86%. Das Isobarentrennungs-
vermo¨gen ist U=1,95.
Jede Ladungszustandskomponente wurde u¨ber das Energiespektrum des Silizi-
um-Detektors einzeln u¨berpru¨ft. Durch eine Gegenu¨berstellung der 54Fe und 54Cr
Energien in den Intensita¨tsmaximas der ESA-Verteilungen kann die Energiever-
lust-Differenz u¨berpru¨ft werden, siehe Abb. 39. Gemessen wurde die Energiever-
teilung bei einer initialen Energie von 94 MeV. Die Ionenstrahlen 54Fe und 54Cr
wurden mit einer 1,9 µm Degrader-Folie vor dem ESA auf den Silizium-Detektor
fokussiert, |~E(54Fe)|=2,587 MV/m und |~E(54Cr)|=2,644 MV/m. Der relative Ener-
gieunterschied ist D=1,8 MeV.
3.6. Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ToF-System
Die Messung des Isobarentrennungsvermo¨gens und des normalisierten Isobaren-
trennungsfaktors mit Degrader-Folie und Time-of-Flight-System wurde mit 54Fe
und 54Cr bei einer Energie von 100 MeV durchgefu¨hrt, unter Verwendung des
10+ Ladungszustandes. Die Kohlenstofffolien der Start- und Stop-Detektoren stan-
den bei dieser Messung parallel zueinander. Fu¨r die Messung wurde der elektrisch
messbare Ionenstrahl auf den Faraday-Cup vor dem ToF-Start-Detektor fokussiert.
Mit dem Quadrupol-Triplett in der Flugstrecke des ToF-Systems wurde der Ionen-
strahl auf den Faraday-Cup vor dem ToF-Stop-Detektor fokussiert. Die Spannun-
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gen des ToF-Systems waren dabei noch nicht eingeschaltet. Die Energie des Ionen-
strahls wurde mit dem Silizium-Detektor nach dem ESA u¨berpru¨ft. Da der Mas-
senunterschied von 54Fe und 54Cr mit dem Hochenergie-Massenspektrometer nicht
aufgelo¨st wird, kann durch Wechseln des Probenmaterials zwischen den Isotopen
gewechselt werden. Um die Messung der Flugzeiten zu ermo¨glichen, wurde die Io-
nisierertemperatur reduziert, bis der Ionenstrom auf dem Faraday-Cup elektrisch
nicht mehr messbar war. Gemessen wurden zuna¨chst die Flugzeiten der unge-
bremsten 54Fe und 54Cr Ionen, wodurch die Flugstrecke kalibriert werden konnte.
Es resultiert bei einer Flugzeit von 211,4 ns eine Flugstrecke von L=399,67 cm, siehe
Abb. 40. Die Auflo¨sung ist 700 ps, bei einer intrinsischen Zeitauflo¨sung von 246 ps.
Durch eine 2,1 µm SiN-Degrader-Folie wird 54Fe auf eine Flugzeit von 234,5 ns und
54Cr auf eine Flugzeit von 231,9 ns abgebremst. Das Energiestraggling und Winkel-
straggling verursacht eine Verbreiterung des Zeitsignals auf eine Halbwertsbreite
von W=1,3 ns. Die zeitliche Trennung von 54Fe und 54Cr ist D=2,6 ns. Bei der An-
nahme von gaußfo¨rmigen Verteilungen resultiert ein Isobarentrennungsvermo¨gen
von U=2,1. Die Tails zu niedrigen Energien reduzieren den normalisierten Isoba-
rentrennungsfaktor. Fu¨r die 54Cr Unterdru¨ckung folgt mit Un=5147/251=20 ein
geringerer normalisierter Isobarentrennungsfaktor als fu¨r die 54Fe Unterdru¨ckung
mit Un=4939/4=1234. Dabei wurde die rROI gleich der Halbwertsbreite gewa¨hlt.
Die Verteilungen werden durch die Landau-Vavilov-Verteilung gut beschrieben,
wodurch eine Untergrundkorrektur mo¨glich wird.
3.7. Isobarentrennung mit Gasionisationsdetektor
Die abschließende Isobarentrennung am Ende des Hochenergie-Massenspektrome-
ters erfolgt mit einem Gasionisationsdetektor. Es wurden hier zwei verschiedene
Typen von Gasionisationsdetektoren getestet: ein 2-Anoden-Gasionisationsdetek-
tor und ein Bragg-Detektor.
3.7.1. 2-Anoden-Gasionisationsdetektor
Hauptsa¨chlich werden bei AMS-Messungen Gasionisationsdetektoren mit meh-
reren Anoden zur Messung des elektrischen Signals des differentiellen Energie-
verlustes verwendet. Die Spektren sind einfach zu verstehen und u¨ber eine viel-
fach Anodensegmentierung ko¨nnen mehrdimensionale Energieverlustbedingun-
gen (Gates) gesetzt werden um den Untergrund zu reduzieren. Die Segmente soll-
ten optimal an den Verlauf des differentiellen Energieverlustes angepasst sein, so
dass ein maximal unterschiedliches Signal produziert wird, je nach Kernladungs-
zahl, vgl. [159]. Ein Gasionisationsdetektor mit zwei Anoden kann nur eine optima-
le Trennung liefern, wenn der richtige Gasdruck eingestellt, ist und die U¨berschnei-
dung der differentiellen Energieverlustsignale an der richtigen Stelle liegt. Bei zu
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(a) Zu 2) 54Fe und 54Cr mit einer Energie
von 100 MeV durch 2 µm SiN-Degrader-
Folie nach ESA. U=4,9 bei 140 mbar De-
tektordruck, siehe Tab. 13.
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(b) Zu 3a) 54Fe und 54Cr mit einer Ener-
gie von 100 MeV durch 2 µm SiN-Degra-
der-Folie vor und nach ESA. U=5,1 bei
110 mbar Detektordruck, siehe Tab. 14.
Abbildung 41.: Detektorauflo¨sung bei verschiedenen Gasdru¨cken. Die Auflo¨sung fu¨r die
verschieden Dru¨cke wurden im Differenzspektrum bestimmt, ∆E1-∆E2+Range. Dies ent-
spricht der Projektion der Messpunkte auf eine Diagonale, wodurch die Auflo¨sung bei
Unterschieden im Summenspektrum ∆E1+∆E2 unterscha¨tzt wird.
niedrigen Gasdru¨cken ist eine gute Trennung mo¨glich, jedoch werden die Ionen
nicht im aktiven Volumen gestoppt und ko¨nnen an Detektorbauteilen streuen und
einen Untergrund verursachen.
Fu¨r den Betrieb des 2-Anoden-Gasionisationsdetektors wurden drei verschiede-
ne Ioneneinschu¨sse getestet, ausgehend von 54Fe und 54Cr mit 100 MeV im 10+
Ladungszustand. Eine weitere Messreihe wurde mit 58Fe und 58Ni mit 100 MeV im
10+ Ladungszustand in der dritten Konfiguration gemessen.
1. ohne passiven Absorber
2. 2 µm SiN-Degrader-Folie nach dem ESA
3. 2 µm SiN-Degrader-Folie vor und nach dem ESA
a) 54Fe und 54Cr
b) 58Fe und 58Ni
Die Auflo¨sung und das mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen wurden im Diffe-
renzspektrum berechnet. Dies entspricht der Projektion der Messpunkte auf eine
Diagonale ∆E1-∆E2+Range, wodurch das Isobarentrennungsvermo¨gen bei Unter-
schieden im Summenspektrum ∆E1+∆E2 unterscha¨tzt wird. Die Auflo¨sung wurde
aus den Schwerpunkten und den Halbwertsbreiten, W1 und W2, bestimmt.
Bei der Beurteilung der Detektorspektren ist zu beru¨cksichtigen, dass ein 0,5 µm
SiN-Fenster zum Eintritt der Ionen in den Detektor eingebaut ist, und auch dort ein
Energieverlust stattfindet. Die Detektorspannung von 430 V wurde bei den Mes-
sungen nicht vera¨ndert.
Zu 1) Die beste Detektorauflo¨sung ohne einen passiven Absorber vor dem Gas-
ionisationsdetektor wurde bei einem Gasdruck von 175 mbar mit 2,7% gemessen.
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Tabelle 12.: Zu 1) Detektorauflo¨sung und mittleres Isobarentrennungsvermo¨gen ohne
einen passiven Absorber vor dem Gasionisationsdetektor. Gemessen wurde 54Fe und
54Cr mit einer Energie von 100 MeV. Gasdru¨cke unter 115 mbar sind nicht ausreichend,
um die Ionen im aktivem Volumen des Detektors zu stoppen. Die Auflo¨sung bei ver-
schieden Dru¨cken wurde im Differenzspektrum bestimmt. Dies entspricht der Projekti-
on der Messpunkte auf eine Diagonale, wodurch die Auflo¨sung bei Unterschieden im
Summenspektrum ∆E1+∆E2 unterscha¨tzt wird. W1 und W2 sind die Halbwertsbreiten.
Druck 54Cr 54Fe D=X2-X1 U[mbar] X1 W1 Res. X2 W2 Res.
115 454,5 20,1 4,4 494,4 18,0 3,6 39,9 2,10
125 487,2 15,4 3,2 546,7 19,9 3,6 59,5 3,36
135 532,4 18,9 3,5 607,8 21,2 3,5 75,4 3,77
145 591,7 20,0 3,4 677,8 21,8 3,2 86,1 4,12
155 650,1 21,8 3,4 744,6 22,6 3,0 94,5 4,26
165 707,0 22,3 3,1 805,8 22,7 2,8 98,8 4,40
175 768,5 22,5 2,9 865,2 23,1 2,7 96,6 4,24
Das ho¨chste mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 54Fe und 54Cr wurde bei ei-
nem Druck von 165 mbar erreicht U=4,4, siehe Tab. 12. Unter 115 mbar wurden
die Ionen nicht im aktiven Volumen gestoppt und haben starke Streuungen im
Detektor erzeugt. Es entstanden Nebenpeaks mit einer geringeren Gesamtenergie,
die durch Streuung an der Aufha¨ngung der Kathode erzeugt wurden. Sie entste-
hen durch einen Bereich neben der Halterung, in den die Ionen hinein gelangen
ko¨nnen, und weitere Ionisationen verursachen, die an der Anode gemessen wer-
den ko¨nnen.
Zu 2) Die beste Detektorauflo¨sung mit einer 2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem
Gasionisationsdetektor wurde bei einem Gasdruck von 155 mbar mit 2,1% gemes-
sen. Das ho¨chste mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 54Fe und 54Cr wurde
bei einem Druck von 140 mbar erreicht U=4,9, siehe Tab. 13. Unter 95 mbar wurden
die Ionen nicht im aktiven Volumen gestoppt und haben starke Streuungen im De-
tektor erzeugt. Bei der Messung mit 95 mbar wird deutlich, dass nicht die gesamte
Energie im aktiven Volumen deponiert wird, da die Summenenergie geringer ist als
bei der Messung mit 125 mbar. Die Summenenergie der Messung mit 155 mbar la¨sst
vermuten, dass es einen Bereich am Anfang des Detektors gibt, der bei ho¨heren
Dru¨cken ho¨heren Energieverlust verursacht und die Ionisationen in diesem Bereich
nicht als elektrisches Signal verarbeitet werden. Eine weitere Mo¨glichkeit sind Re-
kombinationen im Streufeld des Eintrittsfensters.
Zu 3a) 54Fe und 54Cr Messung mit einer 2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem ESA
und einer 2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem Gasionisationsdetektor. Die beste
Detektorauflo¨sung wurde bei einem Gasdruck von 125 mbar mit 1,2% gemessen.
Fu¨r diese Messung wurde der ESA auf ein elektrisches Feld zwischen den beiden
Hauptkomponenten gestellt, so dass die Isobare den zweiten Absorber mit gleicher
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Tabelle 13.: Zu 2) Detektorauflo¨sung und mittleres Isobarentrennungsvermo¨gen mit einer
2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem Gasionisationsdetektor als passiver Absorber. Ge-
messen wurde 54Fe und 54Cr mit einer Energie von 100 MeV. Gasdru¨cke unter 95 mbar
sind nicht ausreichend, um die Ionen im aktivem Volumen des Detektors zu stoppen.
Druck 54Cr 54Fe D=X2-X1 U[mbar] X1 W1 Res. X2 W2 Res.
95 484,6 19,9 4,1 533,7 17,8 3,3 49,1 2,60
100 501,0 17,9 3,6 561,0 18,6 3,3 60,0 3,29
110 521,6 17,7 3,4 593,7 19,2 3,2 72,1 3,91
115 545,3 18,0 3,3 626,6 19,8 3,2 81,3 4,30
120 574,6 18,9 3,3 662,3 20,2 3,0 87,7 4,49
125 603,1 19,9 3,3 694,8 20,4 2,9 91,7 4,56
130 633,0 20,2 3,2 727,9 20,3 2,8 94,9 4,69
135 661,0 20,2 3,1 758,1 20,0 2,6 97,1 4,83
140 693,4 20,5 3,0 791,6 19,6 2,5 98,2 4,90
145 723,4 20,8 2,9 820,5 18,9 2,3 97,2 4,89
150 752,5 20,4 2,7 845,6 18,3 2,2 93,1 4,82
155 783,7 20,1 2,6 870,6 17,9 2,1 86,8 4,58
Energie erreichen. Die Za¨hlrate der beiden Isobare waren bei einem elektrischen
Feld von 2,6 MV/m gleich groß. Das ho¨chste mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen
von 54Fe und 54Cr wurde bei einem Druck von 110 mbar erreicht U=5,1, siehe Tab.
14. Unter 70 mbar wurden die Ionen nicht im aktiven Volumen gestoppt.
Zu 3b) 58Fe und 58Ni Messung mit einer 2 µmSiN-Degrader-Folie vor dem ESA
und einer 2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem Gasionisationsdetektor. Die beste
Detektorauflo¨sung wurde bei einem Gasdruck von 110 mbar mit 1,1% gemessen.
Fu¨r diese Messung wurde der ESA auf ein elektrisches Feld zwischen den beiden
Hauptkomponenten gestellt, so dass die Isobare den zweiten Absorber mit gleicher
Energie erreichen. Die Za¨hlrate der 58Fe Komponente lag bei ca. 20% der 58Ni Rate.
Das ho¨chste mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 58Fe und 58Ni wurde bei
einem Druck von 90 mbar erreicht U=4,1 und ist, wie erwartet, geringer als bei der
Messung von 54Fe und 54Cr, siehe Tab. 15. Unter 70 mbar wurden die Ionen nicht
im aktiven Volumen gestoppt.
Zur Bestimmung des mittleren Isobarentrennungsvermo¨gens fu¨r 53Mn und 53Cr
wurde 54Fe und 54Cr gemessen und die 54Mn Intensita¨t interpoliert. Die Ionen mit
einer Energie von 100 MeV wurden durch zwei passive Absorber, 2 µm SiN-De-
grader-Folie vor dem ESA und eine 2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem Gasionisa-
tionsdetektor abgebremst. Gemessen wurde bei 90 mbar Detektordruck. Im Diffe-
renzspektrum wird das mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen mit U=5,08 durch die
Summation auf der Diagonalen unterscha¨tzt. Das richtige mittlere Isobarentren-
nungsvermo¨gen wird durch die Intensita¨t auf der Verbindungsgeraden der Ver-
teilung mit dem geringsten Abstand D bestimmt, siehe Abb. 42a. Da die Berech-
nung des Querschnitts u¨ber die Mittelung der Kana¨le in der Schnittbreite erfolgt,
ist der Untergrund nicht geeignet, um den Isobarentrennungsfaktor zu berechnen,
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Tabelle 14.: Zu 3a) Detektorauflo¨sung und mittleres Isobarentrennungsvermo¨gen mit einer
2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem ESA und einer 2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem
Gasionisationsdetektor als passive Absorber. Gemessen wurde 54Fe und 54Cr mit einer
Energie von 100MeV. Der ESA wurde auf ein elektrisches Feld von 2,6MV/m gesetzt, so
dass die Isobare den zweiten Absorber mit gleicher Energie erreichen. Gasdru¨cke unter
70 mbar sind nicht ausreichend, um die Ionen im aktiven Volumen des Detektors zu
stoppen.
Druck 54Cr 54Fe D=X2-X1 U[mbar] X1 W1 Res. X2 W2 Res.
70 505,3 18,3 3,6 559,1 16,1 2,9 53,8 3,12
75 522,7 16,7 3,2 585,1 16,4 2,8 62,4 3,77
80 569,0 16,1 2,8 647,6 16,5 2,6 78,6 4,81
90 631,7 16,8 2,7 712,8 15,2 2,1 81,1 5,08
105 660,1 16,7 2,5 739,7 14,3 1,9 79,6 5,14
110 689,1 16,5 2,4 765,8 13,3 1,7 76,7 5,15
115 718,0 16,1 2,2 790,1 12,1 1,5 72,1 5,11
120 746,2 15,6 2,1 811,2 11,0 1,4 65,0 4,90
125 770,5 14,8 1,9 827,2 9,9 1,2 56,6 4,59
Tabelle 15.: Zu 3b) Detektorauflo¨sung und mittleres Isobarentrennungsvermo¨gen mit einer
2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem ESA und einer 2 µm SiN-Degrader-Folie vor dem
Gasionisationsdetektor als passive Absorber. Gemessen wurde 58Fe und 58Ni mit einer
Energie von 100 MeV. Der ESA wurde auf ein elektrisches Feld von 2,6 MV/m gesetzt,
so dass die Isobare den zweiten Absorber mit gleicher Energie erreichen.
Druck 58Fe 58Ni D=X2-X1 U[mbar] X1 W1 Res. X2 W2 Res.
70 540,5 16,3 3,0 591,3 16,1 2,7 50,8 3,13
80 595,5 15,6 2,6 654,4 15,3 2,3 58,9 3,82
90 656,6 15,1 2,3 713,9 13,0 1,8 57,3 4,08
100 715,9 14,0 2,0 762,1 10,7 1,4 46,2 3,74
110 766,6 11,5 1,5 800,8 8,9 1,1 34,2 3,35
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Intensita¨t auf der Verbindungsgeraden
mit dem geringsten Abstand D. Das Iso-
barentrennungsvermo¨gen ist U=5,2. Die
54Mn Intensita¨t wurde interpoliert.
Abbildung 42.: Isobarentrennungsvermo¨gen des 2-Anoden-Gasionisationsdetektors im
Differenz- und Querschnittsspektrum. Die Trennung der Isobare 54Fe und 54Cr ist im
Querschnitt D=72,4. Die Halbwertsbreiten sind WCr=14,6 und WFe=13,2. Das mittlere
Isobarentrennungsvermo¨gen ist mit U=5,2 ho¨her als im Differenzspektrums mit U=5,08.
Das erwartete mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 54Mn kann durch Interpolation
bestimmt werden U=2,6.
siehe Abb. 42b. Das mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen kann aus D=72,4 und
den Halbwertsbreiten WCr=14,6 und WFe=13,2 bestimmt werden, U=5,2. Das er-
wartete mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 54Mn kann durch Interpolation
bestimmt werden U=2,6.
Ein Test mit einem Silizium-Detektor mit einem Durchmesser von ca. 1 cm am
Ende des Gasvolumens des Gasionisationsdetektors hat gezeigt, dass der Tail zu
niedrigen Energien auf Anode eins durch Ionen mit hoher Winkeldispersion er-
zeugt wird. Bei Messungen mit koinzidenten Ereignissen von Anode eins, von
Anode zwei und dem Silizium-Detektor wurden keine Ereignisse des Tails gemes-
sen.
3.7.2. Bragg-Detektor
Das Isobarentrennungsvermo¨gen eines Gasionisationsdetektors ist entscheidend
abha¨ngig von der Anodensegmentierung und dem Gasdruck. Bei einem Bragg-
Detektor kann das Analogon der Segmentierung, die Shaping-Time, frei gewa¨hlt
werden, wodurch das System einfach optimiert werden kann. Die Abha¨ngigkeit
vom Gasdruck bleibt bestehen, da dieser großen Einfluss auf den differentiellen
Energieverlust hat.
Gemessen wurde 54Fe und 54Cr mit einer Energie von 100 MeV ohne passiven
Absorber bei drei verschiedenen Shaping-Times ts=0,08 µs, 0,3 µs und 0,5 µs, siehe
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Abbildung 43.: Bestimmung der Auflo¨sung und des mittleren Isobarentrennungs-
vermo¨gens bei einem Gasdruck von 126 mbar und einer Shaping-Time von 0,3 µs. Die
Auflo¨sung ist 1,36%. Das mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 54Fe und 54Cr ist
U=4,1. Die Tails entfernen sich von den Isobaren.
Tab. 16. Die Dicke des Eintrittsfensters ist 0,5 µm. Die Auflo¨sung und das mittle-
re Isobarentrennungsvermo¨gen wurden im Spektrum der ku¨rzeren Shaping-Time
bestimmt, in dem der unterschiedliche differentielle Energieverlust sichtbar wird,
siehe Ordinate der Abb. 43.
Die beste Detektorauflo¨sung wurde bei einem Gasdruck von 163 mbar mit 1,29%,
mit einer Shaping-Time von 0,5 µs, gemessen. Das ho¨chste mittlere Isobarentren-
nungsvermo¨gen von 54Fe und 54Cr wurde bei einem Druck von 126 mbar erreicht
U=4,1, bei einer Auflo¨sung von 1,39%, siehe Abb. 43.
Tabelle 16.: Bragg-Detektorauflo¨sung und mittleres Isobarentrennungsvermo¨gen ohne pas-
siven Absorber. Gemessen wurde 54Fe und 54Cr mit einer Energie von 100 MeV.
ts Druck 54Cr 54Fe Res. D=X2-X1 U[µs ] [mbar] X1 X2 W1/2
0,08 116 1789 1912 31,5 1,65 123 3,9
126 1820 1939 30 1,55 119 4,0
136 1840 1953 29,4 1,51 113 3,8
142 1855 1967 30,5 1,55 112 3,7
163 1835 1932 31,5 1,63 97 3,1
0,3 116 1585 1683 25,4 1,51 98 3,9
126 1610 1704 23,2 1,36 94 4,1
136 1624 1713 26 1,52 89 3,4
142 1638 1725 25,7 1,49 87 3,4
163 1616 1692 24,2 1,43 76 3,1
0,5 142 2204 2300 33,5 1,46 96 2,9
163 2171 2255 29,2 1,29 84 2,9
Ein großen Unterschied in den Spektren des 2-Anoden-Gasionisationsdetektors
und des Bragg-Detektors zeigen die Verla¨ufe der Tails. Beim 2-Anoden-Gasionisa-
tionsdetektor gehen Streuungen der 54Cr Komponente bei gleicher Gesamtenergie
in Richtung der 54Fe Komponente. Beim Bragg-Detektorspektrum sind a¨hnliche
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Abbildung 44.: PXAMS Aufbau. Der fu¨r die ersten Test-Messungen entwickelte Projektil X-
Ray AMS-Aufbau zur Messung des erreichbaren Isobarentrennungsvermo¨gens. Der Si-
licon Drift Detector mit einer Detektorfla¨che von 10 mm2, XFlash 2001 von Ro¨ntec, steht
unter 90° zur Solbahn. Vor den Detektor wurde eine Goldfolie gespannt. Der Silizium-
Detektor steht unter 45° zur Sollbahn und kann aus dem Strahlengang gefahren werden.
Tails zu erkennen, die von den Verteilungen weggerichtet sind, und einen geringe-
ren Untergrund zur Komponente mit ho¨herer Kernladungszahl erzeugen. Beson-
ders von Vorteil ist diese Eigenschaft bei der Messung von (53Mn/55Mn)-Verha¨lt-
nissen, da dort die relative Kernladungszahldifferenz gering ist. Problematisch ist
die Optimierung des Systems, da momentan keine Synchrondarstellung der zwei-
dimensionalen Spektren mo¨glich ist. Sie mu¨ssen erst aus den List-Mode-Daten er-
stellt werden.
3.8. Projektil X-Ray AMS
Der fu¨r die ersten Test-Messungen entwickelte Projektil X-Ray AMS-Aufbau er-
mo¨glicht die Messung des erreichbaren Isobarentrennungsvermo¨gens und sollte
zudem genutzt werden, um X-Ray Ertra¨ge (Yields) zu bestimmen. Der Messauf-
bau besteht aus einem Silicon Drift Detector (SDD), XFlash 2001 von Ro¨ntec [128],
mit einer aktiven Detektorfla¨che von 10 mm2 und einer Goldfolie mit 1,5 mg/cm2,
die vor einen Silizium-Detektor befestigt ist, welcher um 45° relativ zur Sollbahn
gedreht ist, und aus dem Strahlengang gefahren werden kann, siehe Abb. 44.
Die Messungen mit dem Projektil X-Ray Aufbau wurden am Messplatz V in ei-
nem Messwu¨rfel hinter dem Hochenergie-Massenspektrometer durchgefu¨hrt, sie-
he Abb. 27.
Der SDD wird bei -20°C betrieben und hat eine angegebene Energieauflo¨sung
von 123 eV fu¨r den Kα U¨bergang von Mn bei einer Za¨hlrate von bis zu 100 kHz.
Fu¨r den Mα U¨bergang von Au wurde hier eine Auflo¨sung von 324(8) eV erreicht.
Eine Beschreibung der Funktionsweise des verwendeten SDD ist bei Lechner et al.
[160] zu finden. Diese Art von Detektoren werden z.B. bei der energiedispersiven
Ro¨ntgenspektroskopie (EDS) verwendet.
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Abbildung 45.: PXAMS Messung der K∗α und K∗β U¨berga¨nge von
55Mn und 53Cr. Das er-
reichte mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 53Mn und 53Cr ist U=3,42±0,07. Unter
Beru¨cksichtigung des Beitrags aus der K∗β-Linie von
53Cr ist der normalisierte Isobaren-
trennungsfaktor Un=9,9±0,2.
Die Geometrie des Aufbaus wurde so gewa¨hlt, dass keine Doppler-Korrekturen
der Energiespektren notwendig werden. Fu¨r einen hohen X-Ray Yield wurde als
Targetmaterial Gold gewa¨hlt, da es eine hohe Kernladungszahl hat. Zuvor wur-
de der relative X-Ray Yield der Projektil-Ionen bei der Verwendung von Wolfram
(Z=74) und Gold (Z=79) an einem Testaufbau in der PIXE-Kammer im Strahlrohr
L30 gemessen. Die Dicke der Goldfolie ist so gewa¨hlt, dass die Projektil-Ionen
noch in den Silizium-Detektor eindringen ko¨nnen. Fu¨r 55Mn bei 100 MeV ist der
Energieverlust 16,9 MeV. Durch die gleichzeitige Messung der charakteristischen
Ro¨ntgenstrahlung des Targetmaterials, deren Energien den Literaturwerten ent-
sprechen, da die U¨berga¨nge im nicht hoch ionisierten Atom entstehen, kann das
Detektorspektrum u¨ber die Energien Mα=2,12 keV, Lα=9,71 keV und Lβ=11,44 keV
kalibriert werden.
Es wurden die U¨berga¨nge K∗α und K∗β der Isotope
53Cr, 55Mn, 56Fe, 58Ni bei Ener-
gien um 100 MeV im 10+ Ladungszustand gemessen, siehe Tab. 17.
Die X-Ray Energien aller hier gemessenen K∗α und K∗β U¨berga¨nge weichen durch
den mittleren Ladungszustand der Projektile deutlich von den Literaturwerten der
Kα und Kβ U¨berga¨nge ab, siehe Tab. 17. Mit den Halbwertsbreiten der L∗α(Au)-Linie
von 324(8) eV und der K∗α(Mn) von 380(6) folgt eine Dopplerverbreiterung von
198(17) eV, siehe Abb. 45. Die Linienverbreiterung durch die Geometrie zum Mittel-
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Tabelle 17.: Gemessene Energien der X-Ray Emissionslinien. Literaturwerte (a) Ho¨lzer et al.
[117] und (b) nach Tompson et al. [118]. Die Halbwertsbreiten der Au Energien zu den
Messungen: (c) 55Mn-, (d) 58Ni-, (e) 53Cr-Messung. Yield Kα zu Kβ (Yα/β) normalisiert
auf die Kα-Linie, bzw. Lα(Au) und Lβ(Au) normalisiert auf die Mα-Linie (YMα ).
A
ZX Gemessene X-Ray Literaturwerte Differenz FWHM Yα/β
Ionenenergie Energie [eV] Energie [eV] [eV] [eV] (YMα )
197
79Au Mα - 2122,9
b - 324(8)c-603(26)d 100
Lα - 9713,3b - 345(5)c-499(6)e 69,3(7)
Lβ - 11 442,3b - 938(31)c-1237(103)d 35,6(6)
53
24Cr K
∗
α 5494(2) 5414,81a 79(2) 511(6) 100
100,55 MeV K∗β 6238(8) 5946,82
a 291(8) 826(41) 17,3(7)
55
25Mn K
∗
α 5926(2) 5898,80a 27(2) 380(6) 100
100,46 MeV K∗β 6743(8) 6490,18
a 253(8) 265(36) 12,6(6)
56
26Fe K
∗
α 6379(10) 6404,01a −25(10) 558(35) 100
99,57 MeV K∗β 7231(78) 7058,18
a 173(78) 761(292) 9(3)
58
28Ni K
∗
α 7440(10) 7478,26a −38(10) 622(32) 100
99,68 MeV K∗β 8549(45) 8264,78
a 284(45) 948(164) 12(2)
punktswinkel und die Abbremsung ist hierdurch beru¨cksichtigt. Die Dopplerver-
breiterung ist vergleichbar mit den Ergebnissen der L∗α(Hf) Messung von Winkler
et al. [127]. Der relative Yield, Kα zu Kβ (Yα/β) normalisiert auf die Kα-Linie, bzw.
Lα(Au) und Lβ(Au) normalisiert auf die Mα-Linie (YMα), weicht deutlich von den
Literaturwerten ab. Eine Voraussage zum Isobarentrennungsvermo¨gen mit den Li-
teraturwerten der Kα und Kβ U¨berga¨nge ist deshalb nicht mo¨glich. Die Messung
der K∗α und K∗β U¨berga¨nge von
56Fe und 58Ni ist in Anhang C in Abb. 50 dargestellt.
Das erreichte mittlere Isobarentrennungsvermo¨gen von 53Mn und 53Cr, welches
durch die Messung von 55Mn und 53Cr bestimmt wurde ist
U = 3, 42± 0, 07
Dies entspricht einem normalisierten Isobarentrennungsfaktor von Un=103 bei 60%
Transmission. Durch den Beitrag aus der K∗β-Linie von
53Cr ist der tatsa¨chliche nor-
malisierte Isobarentrennungsfaktor deutlich reduziert.
Un = 9, 9± 0, 2
Der gemessene X-Ray Yield pro Projektil stimmt nicht mit den Literaturwerten
u¨berein, vgl. Proctor et al. [116]. Es wurden zu hohe Werte gemessen, was durch
Ru¨ckstreuung der Projektile und die Totschicht des Detektors resultieren kann.
Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass die Folie von den Projektilen getroffen wird,
aber nicht das aktive Volumen des Detektors. Auf die Berechnung der Wirkungs-
querschnitte nach der Merzbach-Lewis-Formel wurde daher verzichtet [115]. Fu¨r
weitere Experimente mu¨ssen vor der Goldfolie Blenden verwendet werden. Es
empfiehlt sich außerdem, die Projektilrate u¨ber die Rutherfordstreuung zu mes-
sen, vgl. Liarokapis und Zouros [161]. Die berechnete Transmission der K∗α(Mn)
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durch die verwendete Goldfolie mit 1,5 mg/cm2 ist ≈99%. Das mit dem Silizium-
Detektor gemessene Energiespektrum der 55Mn Ionen befindet sich im Anhang C
in Abb. 51.
Die Messung der Projektil X-Rays lieferte hervorragende Informationen zur Io-
nenstrahldiagnose. Deshalb wurde ein neuer Aufbau in Betrieb genommen, bei
dem die Goldfolie im 45°-Winkel direkt vor dem XFlash Detektor an dessen Li-
neardurchfu¨hrung montiert wurde. Hierdurch ist es auf einfachste Weise mo¨glich
die Folie in den Ionenstrahl zu fahren und die Projektil X-Rays zu messen.
Tabelle 18.: Effizienz Messungen PXAMS. Die Detektionseffizienzen wurden bei einem Ab-
stand des XFlash-Detektors zu dem Silizium-Detektor von 40(1) mm gemessen. Dies
entspricht einem Raumwinkel von 0,00624(4) sr und einer Raumwinkelabdeckung von
0,05%. Der Silizium-Detektor und die Goldfolie stehen im 45°-Winkel zur Sollbahn.
Element Silizium-Detektor N(K∗α) Detektionseffizienz Yield
Counts [x10−5] [X-Ray/Projektil]
53Cr 478.684 ± 692 249±14 4,1±0,3 0,83±0,06
55Mn 1.333.436 ± 366 110± 9 5,9±0,7 1,18±0,13
56Fe 467.062 ± 683 305±16 5,8±0,4 1,17±0,07
58Ni 1.254.553 ± 1.120 894±31 7,6±0,2 1,54±0,06
3.9. Transmissionstest mit 54Fe
Die Transmission des AMS-Aufbaus wurde mit 54Fe10+ bei 100 MeV getestet. Da-
bei wurden die Einflu¨sse der SiN-Degrader-Folien auf die Transmission untersucht.
Die Ergebnisse sind in Abb. 46 dargestellt, sowie in Klammern die Nummern der
Faraday-Cups. Verwendet wurde diese Art der Untersuchung, da noch keine Be-
stimmung u¨ber die Isotopenverha¨ltnismessung, wie in [108] vorgeschlagen, mo¨g-
lich war. Die Transmissionen durch das Hochenergie-Massenspektrometer der spa¨-
ter durchgefu¨hrten Isotopenverha¨ltnismessungen von 41Ca lagen bei 16% bis 30%
und die der 53Mn Messung bei 2% bis 10%.
Die Injektor-Transmission und die Sputter-Rate wurde von Richard Altenkirch
im Rahmen seiner Promotion untersucht. Der Wert wurde durch eine Langzeit-
messung aus dem elektrischen Strom im Injektor-Cup (1) und der Einwaage des
Probenmaterials bestimmt. Es wurden 0,3% des 55MnO2 Materials als 55MnO− Io-
nen im Injektor-Cup gemessen. Die mittlere Sputter-Rate lag bei 1 mg/h. Die Effi-
zienz wird bei der Berechnung der fehlernormalisierten Sensitivita¨t in Kapitel 1.4
beru¨cksichtigt.
Die Transmission vom Injektor-Cup (1) bis zum Pho¨nix-Cup (2) war bei allen
Messungen 100%. Vom Pho¨nix-Cup (2) bis zum NE-Cup (3) ist die Transmission
im Durchschnitt 60%. Ein Transmissionsverlust auf Grund der geringen Vakuum-
kammerho¨he des 20°-Schaltmagneten wurde mit einem Faraday-Cup mit einem
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Abbildung 46.: Transmissionstest mit 54Fe bei 100 MeV im 10+ Ladungszustand bei Ver-
wendung einer 1,9 µm SiN-Degrader-Folie vor und einer 2,1 µm SiN-Degrader-Folie
nach dem ESA. Die Transmission vom Injektor-Cup (1) zm ESA2-Cup (8) ist 1,1%. Die
totale Transmission vom Injektor-Cup (1) zum ToF-Cup (9) ist 0,34%.
Durchmesser von 25 mm direkt hinter dem 20°-Schaltmagneten ausgeschlossen.
Mit einem Szintillator-Quarz vor dem Quellenkasten wurde bestimmt, dass der Io-
nenstrahl um 10 mm in x-Richtung und 5 mm in y-Richtung verschoben werden
musste, um eine Transmission gro¨ßer 10% zu erreichen. Vermutlich kompensiert
die Verschiebung ein Steeren der Linse I. Die Transmission vom NE-Cup (3) zum
HE-Cup (4) kann beim Moleku¨leinschuss nicht direkt bestimmt werden, da Mo-
leku¨lfragmente in einer Vielzahl von Ladungszusta¨nden erzeugt werden. Der Test
der Transmission erfolgte daher mit Protonen. Die Transmission ist 50%. Auch alle
weiteren Messungen der Ladungszustandsverteilung von 54Fe widerlegten diesen
Wert nicht. Mit einem provisorischen Faraday-Cup (5) wurde der Ionenstrom vor
den 90°-Analysiermagneten II fokussiert. Die Transmission ist 100%. Dieser Cup
war auf einer Targetleiter mit einem Silizium-Detektor fu¨r die Messung des Be-
schleunigeruntergrunds montiert. Mit dem 0°-Faraday-Cup wurde die Ladungs-
zustandsverteilung bestimmt. Der 10+ Ladungszustand ist mit 23% gemessen wor-
den. Die Transmission vom 0°-Faraday-Cup (6) zum ESA1-Cup (7) ist 100%. Der
Durchmesser der Eintrittsblende des ESA1-Cup ist 8 mm. Der Strahldurchmesser
ist kleiner 2 mm, was mit einem Lochquarz vor dem ESA1-Cup bestimmt wurde.
Die Transmission von ESA1-Cup (7) zum ESA2-Cup (8) ist ohne Degrader-Fo-
lie 100%. Die Transmission von ESA1-Cup (7) zum ESA2-Cup (8) ist mit 1,9 µm
SiN-Degrader-Folie 59%. Der Ladungszustand gro¨ßter Intensita¨t ist der 18+ mit
28%. Die Transmission vom ESA2-Cup (8) zum ToF-Cup (9) ist ohne Degrader-
Folie 60%. Die Transmission vom ESA2-Cup (8) zum ToF-Cup (9) ist mit 2,1 µm
SiN-Degrader-Folie 30%. Fu¨r diese Messungen wurde der Ionenstrom, der auf die
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Degrader-Folien trifft, auf 1 pnA reduziert, um sie nicht zu bescha¨digen.
Die Transmission von Injektor-Cup (1) zum ESA2-Cup (8) ist 1,1%. Die totale
Transmission von Injektor-Cup (1) zum ToF-Cup (9) ist 0,34%. Auf Grund dieser
Transmission wurde entschieden, die 53Mn Messungen mit den Gasionisationsde-
tektoren direkt hinter dem ESA an Position (8) durchzufu¨hren. Vergleichbare Trans-
missionen werden bei Dong et al. [61] vom Injektor zum Detektor von CIAE mit
0,6% angegeben.
Der Korrekturfaktor n ist ein Maß fu¨r die Transmission des Hochenergie-Mas-
senspektrometers und ist der Kehrwert der Transmission zwischen der Messung
des stabilen Isotops und den Detektorereignissen einer Standard-Probe.
n =
1
T
Die Transmission wird hier durch die Verwendung eines passiven Absorbers in
Kombination mit einem elektrostatischen Analysierer begrenzt. Die Transmission
des Hochenergie-Massenspektrometers ist T=16,5%. Der resultierende Korrektur-
faktor fu¨r die 53Mn-Messung ist dabei n=6,1.
Vergleichswerte fu¨r die Transmission der Hochenergieseite und der entsprechen-
de Korrekturfaktor von Messungen am MLL kann aus den Werten bei Knie [62]
berechnet werden. Es folgt eine Transmission von T=2,4% und ein Korrekturfaktor
von n=42. An der ANU werden Transmissionen von 41% bis 72% erreicht, was zu
Korrekturfaktoren von 1,4 bis 2,4 fu¨hrt [25]. Die hier Gemessenen Korrekturfakto-
ren werden den Literaturwerten in Tab. 2 gegenu¨bergestellt.
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Fu¨r die ersten Messungen von Isotopenverha¨ltnissen mit dem Beschleuniger-Mas-
senspektrometer am FN-Tandembeschleuniger wurden die Isotope 41Ca und 53Mn
gewa¨hlt. 60Fe Standardmaterial war zu diesem Zeitpunkt in Ko¨ln nicht verfu¨gbar.
Ein kommerzieller 32Si Standard ist momentan nicht erha¨ltlich. Die (41Ca/40Ca)-
Messungen waren fu¨r die ersten Tests besonders wichtig, da ohne die Verwen-
dung von Degrader-Folien gearbeitet werden konnte. Es wurden (41Ca/40Ca)-Iso-
topenverha¨ltnisse unter Verwendung des 6+ und des 7+ Ladungszustandes bei ei-
ner Terminalspannung von UT=8,5 MV gemessen. Die Messungen des 6+ Ladungs-
zustandes sind in Anhang D dargestellt. Im Anschluss wurden die (53Mn/55Mn)-
Isotopenverha¨ltnissmessungen im 10+ Ladungszustand mit einer 4 µm Degrader-
Folie vor dem elektrostatischen Analysierer bei einer Terminalspannung von UT=
9,28 MV durchgefu¨hrt.
4.1. 41Ca-Messungen
Fu¨r die Messung der (41Ca/40Ca)-Isotopenverha¨ltnisse standen zwei CaF2 Stan-
dardmaterialien zur Verfu¨gung, aus denen CaF−3 extrahiert wurde, C16 mit nomi-
nellem Isotopenverha¨ltnis von Cs=1,155×10−10 und C19 mit nominellem Isotopen-
verha¨ltnis von Cs=1,095×10−12 [162]. Gemessen wurde mit dem 2-Anoden-Gas-
ionisationsdetektor hinter dem ESA, siehe Abb. 26. Fu¨r die Pilotstrahlen in dieser
Massenregion stand K2CO3 und TiH zur Verfu¨gung, aus denen elementare nega-
tive Ionen in elektrisch messbarer Menge extrahiert werden konnten. Auf die Ver-
wendung von KCl wurde verzichtet, da ein sehr hoher Cl Untergrund zu Interfe-
renzen im Gasionisationsdetektor fu¨hren wu¨rde.
4.1.1. Ladungszusta¨nde
Der maximal erreichte 40CaF−3 Ionenstrom lag bei 90 nA. Das Probenmaterial lag
in einer Mischung mit Nb im Verha¨ltnis 1:1 vor. Die gemessenen Ladungszusta¨nde
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Tabelle 19.: 40Ca-Ladungszusta¨nde bei UT=8,5 MV mit IInj=19,5 nA.
Feld [G] Strom [nA] q [e] q [%]
7790 0,20 10 1
8232 0,95 9 6
8756 1,80 8 12
9392 2,40 7 19
10184 2,30 6 21
11245 1,80 5 19
12694 1,00 4 14
sind in Tab. 19 zusammengefasst. Im 6+ Ladungszustand wurden 1,96% des Injek-
tor-Stroms IInj=19,5 nA gemessen, bei einer Terminalspannung von UT=8,5 MV. Die
Ladungszusta¨nde 3+ und 11+ konnten nicht identifiziert werden. Angegeben sind
die relativen Anteile der Ladungszustandsverteilung.
Die Messung der (41Ca/40Ca)-Isotopenverha¨ltnisse wurde im 6+ Ladungszu-
stand und im 7+ Ladungszustand durchgefu¨hrt. Der 6+ Ladungszustand zeich-
net sich durch den ho¨heren relativen Anteil der Ladungszustandsverteilung aus.
Der 7+ Ladungszustand zeichnet sich durch die ho¨here Energie und das daraus
resultierende ho¨here Isobarentrennungsvermo¨gen aus. Ein weiterer Vorteil ist der
Unterschied des ionischen Untergrunds der Messung. Auftretende Komponenten
konnten deutlich unterdru¨ckt werden, siehe Kapitel 4.1.3. Im Folgenden wird die
Optimierungsroutine (Tuning) fu¨r 41Ca7+ beschrieben. Das 41Ca6+ Tuning verla¨uft
analog.
4.1.2. 41Ca-Tuning
Das Tuning des AMS-Systems beginnt mit der Einstellung des Injektors, um einen
hohen 40CaF−3 Ionenstrom zu erreichen. Ionenstro¨me gro¨ßer 100 nA sind dabei an-
gestrebt. Die Systemeinstellungen sind in Tab. 21 zusammengefasst. Es wurde ei-
ne geringe Extraktionsspannung von UEx=11 kV verwendet, um keinen zu hohen
Niederenergie-Magnetstrom zu beno¨tigen. Zu beachten ist, dass keine der beiden
Bouncerspannungen nahe Null liegen sollte. Die Magneteinstellung kann u¨ber die
Wahl der Bouncerspannung fu¨r 40CaF−3 optimiert werden, die zweite Spannung
kann berechnet werden. Diese Einstellung sollte zu keinem messbaren elektrischen
Injektor-Cup-Strom fu¨hren. Die Optimierung auf den NE-Cup muss bei geo¨ffneten
NE-Schlitzen erfolgen. Bei Verwendung der 4 mm Blende kann dort momentan
eine Transmission von T=75% erreicht werden. Die Entmagnetisierung des 20°-
Magneten, der ohne Ablenkung passiert werden soll, kann mit einem Labornetz-
gera¨t erfolgen.
Die erste Einstellung der Terminalspannung erfolgt mit 40Ca7+, um den Offset
der Terminalspannungsanzeige zu bestimmen. Dazu wird der 90°-Analysiermag-
net II auf den Soll-Wert des Magnetfeldes gestellt B=9389,1 G, unter Beru¨cksichti-
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Tabelle 20.: 41Ca-Rate im Gasionisationsdetektor bezu¨glich Terminalspannung. C16 Stan-
dard gemessen im 6+ Ladungszustand ohne Blende in Offset-Faraday-Cup-Kammer.
Die Spektren der (41Ca/40Ca)–Isotopenverha¨ltnismessung ist in Anhang D dargestellt.
UT [MV] Messzeit [s] N(41Ca)rROI Rate [Hz]
8,430 300 0 0
8,440 300 70 0,23
8,450 300 64 0,21
8,460 300 21 0,07
8,470 300 0 0
gung der Injektionsenergie EInj=84 keV und der Soll TerminalspannungUT=8,5 MV,
zur Ionenenergie von 63,040 MeV. Bei der Optimierung des Ionenstrahls auf den 0°-
Faraday-Cup, unter Variation der Terminalspannung, kann der Offset auf ±3 kV
bestimmt werden.
Die zweite Einstellung der Terminalspannung erfolgt mit 40Ca7+, um das Spek-
trum des Gasionisationsdetektors zu kalibrieren und den ESA zu optimieren. Dazu
wird ein Ionenstrahl erzeugt, der das gleiche (E/q) besitzt, wie spa¨ter die 41Ca7+ Io-
nen haben werden. Ohne Energieverlust in der Eintrittsfolie des Gasionisationsde-
tektors ist die Energie 63,091 MeV. Um diesen Ionenstrahl in den Detektor zu trans-
portieren, wird die Terminalspannung auf UT=8,507 MV gestellt, wobei der Offset
beru¨cksichtigt werden muss. Der 90°-Analysiermagnet II wird auf B=9392,7 G ge-
stellt. Die Terminalspannung kann u¨ber den Ionenstrom auf den 0°-Faraday-Cup
optimiert werden. Die Einstellungen des Quadrupol-Tripletts werden auf den Cup
vor dem ESA optimiert. Der ESA wird auf 5,15 MV/m gestellt. Die Linsenstro¨me
der ESA-Quadrupole IQ1−4 ko¨nnen in erster Na¨herung entsprechend den Linsenpa-
rametrisierungen gefahren werden, siehe Kapitel 3.5. Der Ionenstrom muss nun auf
den Cup vor dem Gasionisationsdetektor optimiert werden. Der elektrisch mess-
bare Ionenstrom kann u¨ber die NE-Schlitze reduziert werden, bis eine Za¨hlrate er-
reicht wird, die u¨ber die Elektronik des Gasionisationsdetektors verarbeitet werden
kann. Im zweidimensionalen Spektrum wird nun die rROI gesetzt, an der spa¨ter
das 41Ca gemessen wird, da es den gleichen Energieverlust im Eintrittsfenster hat
wie der 40Ca-Pilotstrahl.
Die dritte Einstellung der Terminalspannung erfolgt mit 40Ca7+, um die magne-
tischen Komponenten zu optimieren, indem das gleiche (p/q) zu erzeugt wird,
wie spa¨ter die 41Ca7+ Ionen bei der Messung des Isotopenverha¨ltnisses haben wer-
den. Um die 40Ca Ionen auf den 0°-Faraday-Cup zu fokussieren, muss die Ener-
gie 64,669 MeV betragen, und der 90°-Analysiermagnet II auf ein Magnetfeld von
B=9509,1 G gestellt werden. Dazu wird die Terminalspannung auf UT=8,720 MV
gestellt, wobei der Offset beru¨cksichtigt werden muss. Der Ionenstrom wird da-
nach auf den Cup vor dem ESA optimiert.
Die letzte Einstellung der Terminalspannung erfolgt, um 41Ca7+ im Detektor zu
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messen. Dazu wird die Terminalspannung auf den Wert der ersten Einstellung ge-
stellt, UT=8,500 MV, und 40Ca7+ im Offset-Cup gemessen. Da der Offset-Cup einen
O¨ffnungsdurchmesser von 1 cm besitzt, ist der Offset der Terminalspannung hier
von besonderer Bedeutung. Variationen von ±10 kV fu¨hren zu hohen Transmissi-
onsverlusten, wie die 41Ca Messungen unter Verwendung des 6+ Ladungszustan-
des gezeigt haben, siehe Tab. 20. Durch Umschalten des Bouncers auf die 41CaF−3
Komponente mit der Masse 98 u kann das Isotopenverha¨ltnis gemessen werden.
4.1.3. (41Ca/40Ca)-Messung im 7+ Ladungszustand bei UT=8,500 MV
Die (41Ca/40Ca)-Messungen wurden bei 63,09 MeV im 7+ Ladungszustand mit ei-
ner Terminalspannung von UT=8,5 MV durchgefu¨hrt. Die Messungen der zwei
verschiedenen Standards und des Blanks wurden bei einem Detektordruck von
144 mbar durchgefu¨hrt. Zuerst wurde das Detektorspektrum, analog zur 40Ca Ka-
libration, mit 39K mit passender Energie kalibriert. In Abb. 47a ist außerdem die
Kalibration mit 39K, 40Ca und 48Ti im 6+ Ladungszustand bei einem Detektordruck
von 134 mbar gezeigt, deren Energien nahe an der Summengerade der Anoden
liegen.
Die Messung des C16 Standards [162] mit einem nominellen Isotopenverha¨ltnis
von Cs=1,155×10−10 lieferte mit N(41Ca)rROI=85 Detektorereignissen in 3600 s und
einem mittleren 40Ca Ionenstrom von 1,35 nA im 7+ Ladungszustand ein Isotopen-
verha¨ltnis von C=1,96×10−11 mit einen Korrekturfaktor von n1=5,89, Abb. 47b.
Die Messung des C19 Standards [162] mit einem nominellen Isotopenverha¨ltnis
von Cs=1,095×10−12 lieferte mit N(41Ca)rROI=5 Detektorereignissen in 3600 s und
einem mittleren 40Ca Ionenstrom von 8,5 nA im 7+ Ladungszustand ein Isotopen-
verha¨ltnis von C=1,83×10−13 und einen Korrekturfaktor von n2=5,98, Abb. 47c.
Die Messung eines Blanks bei einem mittleren 40Ca Ionenstrom von 3,5 nA im
7+ Ladungszustand lieferte in 3600 s kein Ereignis in der rROI. Das resultieren-
de unkorrigierte Isotopenverha¨ltnis ist CB<8,90×10−14 unter der Annahme eines
Counts. Das mit dem Korrekturfaktor n2 korrigierte Isotopenverha¨ltnis ist damit
Cn2<5,32×10−13, Abb. 47d.
Der 41K Untergrund ist durch den hier erreichten Ionenstrom der Ionenquelle
gering, wodurch keine Untergrundkorrektur no¨tig wurde. Fu¨r das Detektionslimit
folgt:
CL < 5, 32× 10−13.
In den Spektren sind zwei benachbarte (M/q)-Interferenzen zu erkennen, die als
35Cl6+ und 47Ti8+ identifiziert werden konnten. Vergleichbare (41Ca/40Ca)-Messun-
gen sind bei Shen et al. [163] und Hosoya et al. [159] zu finden.
Durch die Verwendung einer 8 mm Blende nach dem 90°-Analysiermagneten II
konnte eine Komponente u¨ber und eine Komponente unter dem 41Ca Peak unter-
dru¨ckt werden, wodurch gleichzeitig ein ho¨herer Korrekturfaktor entstand. Ohne
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(a) Detektorkalibration mit 39K im 7+. (b) C16 Messung C=1,96×10−11.
(c) C19 Messung C=1,83×10−13. (d) Ca-Blank Messung CB<8,90×10−14.
Abbildung 47.: (41Ca/40Ca)-Isotopenverha¨ltnissmessung bei 63,09 MeV im 7+ Ladungs-
zustand mit UT=8,5 MV. Die Spektren wurden bei einem Detektordruck von 144 mbar
gemessen. (a) Detektorkalibration mit 39K im 7+ Ladungszustand mit 63,09 MeV. Ge-
zeigt ist außerdem die Kalibration mit 39K, 40Ca und 48Ti im 6+ Ladungszustand bei
einem Detektordruck von 134 mbar. (b) Messung des C16 Standards [162] mit nomi-
nellen Isotopenverha¨ltnis von Cs=1,155×10−10, Korrekturfaktor n1=5,89. (c) Messung
des C19 Standards [162] mit nominellen Isotopenverha¨ltnis von Cs=1,095×10−12, Kor-
rekturfaktor n2=5,98. (d) Messung eines Ca-Blanks, unkorrigiertes Isotopenverha¨ltnis
CB<8,90×10−14, korrigiertes Isotopenverha¨ltnis Cn2=CL<5,32×10−13, unter der Annah-
me eines Counts.
die Blende wurde ein Wert von n=2,5 erreicht. Die Ursache dieses Transmissions-
verlustes wird der Coulombexplosion und der damit erho¨hten Emittanz zugeord-
net. Eine Vergleichsmessung mit elementar eingeschossenem 41K zeigte deutlich
ho¨here Transmissionen durch das gesamte AMS-System.
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Tabelle 21.: Einstellungen der (41Ca/40Ca)-Isotopenverha¨ltnismessungen mit 63,09 MeV im
7+ Ladungszustand bei Injektion des Moleku¨ls CaF3−.
Sektion Komponente Wert Sektion Komponente Wert
Sputterspannung 5,097 kV ACC Terminal 8,500 MV
Sputterstrom 0,36 mA Terminalsteerer -11 skt
Cs-Fokus 4,174 kV
HE
Steerer x1 0 kV
MC-SNICS Extraktion 11,480 kV Steerer x2 -2,03 kV
Einzellinse 0,110 kV Steerer y1 0,7 kV
Ionisierer 23,6 A Steerer y2 0 kV
Ofenheizung 0,80 A Quadrupol 1 0,438 A
Injektor
Steerer y 139 V Quadrupol 2 0,451 A
ESA-Spannung 1,653 kV
HEM
Magnet 9509 G
Magnet 69,75 A Magnetstrom 182 A
Bouncer HV1 413 V Steerer y1 0,78 A
Bouncer HV2 246 V Offset-Cup 1 n/a
Bouncer HV3 n/a Offset-Cup 2 -55,7 mm
Steerer x1 261 V Blende 8 mm
Steerer y1 68 V HEQ Triplett 1 35,1 A
Steerer x2 75 V Triplett 2 29,4 A
Steerer y2 89 V Degrader-Folie n/a
Vorbeschleunigung 67,4 kV Schlitze 10,16 mm
Quadrupol 1&3 1,261 kV Quadrupol 1 16,0 A
Quadrupol pos2 1,331 kV Quadrupol 2 21,8 A
Quadrupol neg2 1,275 kV HEE ESA 75,65 kV
Linse I 8 kV Quadrupol 3 21,8 A
NE Steerer x1 0,30 kV Quadrupol 4 16,0 A
Steerer x2 -0,20 kV Schlitze 20 mm
Steerer y1 -1,61 kV Degrader-Folie n/a
Steerer y2 1,19 kV
Detektor
Fenster (SiN) 0,5 µm
Linse II 51 kV Druck 144 mbar
Linse III 0 kV Spannung 430 V
4.2. 53Mn-Messungen
Fu¨r die Messung der (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnisse standen zwei MnO2 Stan-
dardmaterialien zur Verfu¨gung, aus denen MnO− extrahiert wurde, D9 mit no-
minellem Isotopenverha¨ltnis von Cs=1,047×10−9 und D10 mit nominellem Isoto-
penverha¨ltnis von Cs=1,043×10−10 [164]. Gemessen wurde, unter Verwendung ei-
ner 4 µm Degrader-Folie vor dem ESA, mit dem 2-Anoden-Gasionisationsdetektor
hinter dem ESA, siehe Abb. 26. Fu¨r die Pilotstrahlen in dieser Massenregion stand
MnO zur Verfu¨gung. Auf die Verwendung von 53Cr in elektrisch messbarer Menge
wurde vor den Messungen der (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnisse verzichtet, da
ein Memory-Effekt zu einem hohen 53Cr Untergrund fu¨hren wu¨rde.
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4.2.1. Ladungszusta¨nde
Der maximal erreichte 55MnO− Ionenstrom lag bei u¨ber 500 nA. Das Probenma-
terial lag in einer Mischung mit Ag im Verha¨ltnis 1:1 vor. Die gemessenen La-
dungszusta¨nde sind in Tab. 22 zusammengefasst. Im 10+ Ladungszustand wurden
6,5% des Injektor-Stroms IInj=24,6 nA gemessen, bei einer Terminalspannung von
UT=9,28 MV.
Tabelle 22.: 55Mn-Ladungszusta¨nde bei UT=9,28 MV mit IInj=24,6 nA.
Feld [G] Strom[nA] q [e] q [%]
9231 7,0 11 9
9716 16,0 10 23
10279 24,0 9 38
10963 14,0 8 25
11795 3,2 7 6
Die Messung der (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnisse wurde im 10+ Ladungszu-
stand durchgefu¨hrt. Dieser Ladungszustand zeichnet sich durch die hohe Energie
und das daraus resultierende hohe Isobarentrennungsvermo¨gen aus. Im Folgenden
wird die Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ESA und die Optimierungsrou-
tine (Tuning) fu¨r 53Mn10+ beschrieben.
4.2.2. Isobarentrennung mit Degrader-Folie und ESA
Der Isobarentrennungsfaktor bei der Verwendung eines mit Gas gefu¨llten Magne-
ten oder der Degrader-Folie mit ESA ist mit den verwendeten Detektoren nicht
direkt messbar [23]. Die 53Cr Za¨hlrate liegt bei Ionenstro¨men des stabilen Isotops
55Mn von 0,25 pnA in der Gro¨ßenordnung von 100 kHz, die zu Detektortotzeiten
von τ>30% fu¨hrt sowie zu starkem pile-up.
Zur indirekten Bestimmung der 53Cr Unterdru¨ckung wurde zuerst mit zwei ver-
schieden Degrader-Foliendicken, 2 µm und 4 µm, gemessen, siehe Abb. 48. Durch
den Umbau der Degrader-Folien wurden die Messungen an aufeinanderfolgen-
den Tagen durchgefu¨hrt und der Ionenstrom aus der Ionenquelle war nicht gleich.
Beru¨cksichtigt man diesen unterschiedlichen Ionenstrom und die Messdauer, folgt
ein normalisierter 53Cr Isobarentrennungsfaktor von Un>122(8). Da die Messung
mit der 2 µm Degrader-Folie ebenfalls eine 53Cr Unterdru¨ckung beinhaltet, ist die
tatsa¨chliche Unterdru¨ckung ho¨her.
Die zweite Abscha¨tzung erfolgt u¨ber die gemessene Za¨hlrate aller Detektorer-
eignisse auf Anode 1 bei der Messung des Isotopenverha¨ltnisses und der gesamt
53Cr Za¨hlrate ohne Degrader-Folie, die u¨ber ein Ratemeter gemessen wurde. Dazu
wurde der 53Cr Strahl aus einem D9 Standard ohne Degrader-Folie in den Detek-
tor fokussiert. Trotz der großen Totzeit ist eine Rate >100 kHz messbar. Mit 4 µm
Degrader-Folie kann auf die 53Cr Rate der Ladungszusta¨nde nach dem Durchgang
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(a) D10 mit 2 µm Degrader-Folie vor ESA
und 140 mbar Detektordruck, t=605 s,
N(53Cr)iROI=118145, I(55Mn)=1,7 pnA,
53Mn Rate 0,36 Counts/sec.
(b) D10 mit 4 µm Degrader-Folie vor ESA
und 110 mbar Detektordruck, t=1835 s,
N(53Cr)iROI=669, I(55Mn)=7,5 pnA, 53Mn
Rate 0,1 Counts/sec.
Abbildung 48.: Vergleich der Isobarentrennung mit verschiedenen Degrader-Foliendicken.
(a) 2 µm Degrader-Folie vor ESA mit 2,440 MV/m. (b) 4 µm Degrader-Folie vor ESA mit
2,147 MV/m. Der normalisierte 53Cr Isobarentrennungsfaktor ist Un>122(8).
Tabelle 23.: 53Cr-Ladungszusta¨nde mit 2 µm Degrader-Folie ausgehend von 2,5 nA 53Cr
im 10+ Ladungszustand. Es folgt eine Transmission von 53,6% fu¨r die Summe aus Be-
schleunigertransmission und Populierung des Ladungszustandes.
ESA [MV/m] Strom [pA] q [e] q [%]
2,29 69 20 2,7
2,47 360 19 14,7
2,59 440 18 18,9
2,75 590 17 26,9
2,93 510 16 24,7
3,11 235 15 12,1
3,31 63 14 3,5
3,61 6 13 0,4
durch die Degrader-Folie fokussiert werden. Durch die Populierung verschiedener
Ladungszusta¨nde und Transmissionsverluste betrug die Rate des 16+ Ladungszu-
standes 2 kHz, vgl. Ladungszustandsverteilung Tab. 24. Bei der zugeho¨rigen Mes-
sung des (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnisses des D10 Standards betrug die mitt-
lere 53Cr-Rate 1,53 Hz, N(53Cr)iROI=918, t=600 s (D10 Nr. 9, Tab. 25). Es folgt ein
normalisierter Isobarentrennungsfaktor von Un>1307(78).
4.2.3. 53Mn-Tuning
Das Tuning des AMS-Systems beginnt mit der Einstellung des Injektors. Dabei
sind mittlere 55MnO− Ionenstro¨me von ca. 100 nA angestrebt. Ho¨here Ionenstro¨me
ko¨nnen bei geringem 53Cr Untergrund angestrebt werden. Die Systemeinstellun-
gen sind in Tab. 26 zusammengefasst. Zu beachten ist, dass keine der beiden Boun-
cerspannungen nahe Null liegen sollte. Die Magneteinstellung kann u¨ber die Wahl
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Tabelle 24.: 53Cr-Ladungszusta¨nde mit 4 µm Degrader-Folie ausgehend von 0,5 nA 53Cr
im 10+ Ladungszustand. Es folgt eine Transmission von 29,8% fu¨r die Summe aus Be-
schleunigertransmission und Populierung des Ladungszustandes.
ESA [MV/m] Strom [pA] q [e] q [%]
2,11 20 18 7,5
2,23 60 17 23,7
2,35 80 16 33,6
2,52 55 15 24,6
2,71 20 14 9,6
2,91 2 13 1,0
der Bouncerspannung fu¨r 55MnO− optimiert werden, die zweite Spannung kann
berechnet werden. Diese Einstellung sollte zu keinem messbaren elektrischen In-
jektor-Cup-Strom fu¨hren. Die Optimierung auf den NE-Cup muss bei geo¨ffneten
NE-Schlitzen erfolgen. Die Entmagnetisierung des 20°-Magneten, der ohne Ablen-
kung passiert werden soll, kann mit einem Labornetzgera¨t erfolgen.
Die erste Einstellung der Terminalspannung erfolgt mit 55Mn10+, um den Offset
der Terminalspannungsanzeige zu bestimmen. Dazu wird der 90°-Analysiermag-
net II auf den Soll-Wert des Magnetfeldes gestellt B=9709,1 G, unter Beru¨cksich-
tigung der Injektionsenergie EInj=89,4 keV und der Soll Terminalspannung UT=
9,280 MV, zur Ionenenergie von 100,06 MeV. Bei der Optimierung des Ionenstrahls
auf den 0°-Faraday-Cup, unter Variation der Terminalspannung, kann der Offset
auf ±3 kV bestimmt werden.
Die zweite Einstellung der Terminalspannung erfolgt mit 55Mn10+, um das Spek-
trum des Gasionisationsdetektors zu kalibrieren und den ESA zu optimieren. Dazu
wird ein Ionenstrahl erzeugt, der das gleiche (E/q) besitzt wie spa¨ter die 53Mn10+
Ionen haben werden. Ohne Energieverlust in der Degrader-Folie vor dem ESA und
in der Eintrittsfolie des Gasionisationsdetektors ist die Energie 100 MeV. Um die-
sen Ionenstrahl in den Detektor zu transportieren, wird die Terminalspannung auf
UT=9,275 MV gestellt, wobei der Offset beru¨cksichtigt werden muss. Der 90°-Ana-
lysiermagnet II wird auf B=9706,4 G gestellt. Die Terminalspannung kann u¨ber den
Ionenstrom auf den 0°-Faraday-Cup optimiert werden. Die Einstellungen des Qua-
drupol-Tripletts werden auf den Cup vor dem ESA optimiert. Der ESA wird auf
2,287 MV/m gestellt. Die Linsenstro¨me der ESA Quadrupole IQ1−4 ko¨nnen in ers-
ter Na¨herung entsprechend den Linsenparametrisierungen gefahren werden, siehe
Kapitel 3.5. Der Ionenstrom muss nun auf 1 pnA reduziert werden, um Bescha¨di-
gungen an der Degrader-Folie zu vermeiden. Danach kann der Ionenstrom auf den
Cup vor dem Gasionisationsdetektor optimiert werden. Bei u¨blichen Einstellungen
der NE-Seite ist es mit den NE-Schlitzen mo¨glich, den Ionenstrahl so stark zu re-
duzieren, um Za¨hlraten unter 1 kHz im Gasionisationsdetektor zu bekommen. Im
zweidimensionalen Spektrum wird nun die rROI gesetzt, an der spa¨ter das 53Mn
gemessen wird, da es den gleichen Energieverlust in der Degrader-Folie vor dem
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ESA und im Eintrittsfenster hat wie der 55Mn-Pilotstrahl.
Die dritte Einstellung der Terminalspannung erfolgt mit 55Mn10+, um die magne-
tischen Komponenten zu optimieren, indem das gleiche (p/q) zu erzeugt wird, wie
spa¨ter die 53Mn10+ Ionen bei der Messung des Isotopenverha¨ltnisses haben wer-
den. Um die 55Mn Ionen auf den 0°-Faraday-Cup zu fokussieren, muss die Ener-
gie 96,364 MeV betragen, und der 90°-Analysiermagnet II auf ein Magnetfeld von
B=9528,2 G gestellt werden. Dazu wird die Terminalspannung auf UT=8,937 MV
gestellt, wobei der Offset beru¨cksichtigt werden muss. Der Ionenstrom wird da-
nach auf den Cup vor dem ESA optimiert.
Die letzte Einstellung der Terminalspannung erfolgt, um 53Mn10+ im Detektor zu
messen. Dazu wird die Terminalspannung auf den Wert der ersten Einstellung ge-
stellt UT=9,280 MV und 55Mn10+ im Offset-Cup gemessen. Da der Offset-Cup einen
O¨ffnungsdurchmesser von 1 cm besitzt, ist der Offset der Terminalspannung hier
von besonderer Bedeutung. Variationen von ±10 kV fu¨hren zu hohen Transmissi-
onsverlusten. Durch Umschalten des Bouncers auf die 53MnO− Komponente mit
der Masse 69 u kann im Idealfall direkt 53Mn im Gasionisationsdetektor gemessen
werden. U¨ber die Za¨hlrate der Anode 1 kann auf die 53Cr Komponente optimiert
werden. Dazu muss der ESA verstellt werden, da der 53Cr Ionenstrahl auf einer
anderen Sollbahn liegt. Bei der Fokussierung auf diese Rate ko¨nnen die verschie-
denen Ladungszusta¨nde identifiziert werden, siehe Tab. 24. Nach der Optimierung
wird der ESA auf den in der zweiten Einstellung bestimmten Wert gestellt. Dieser
sollte mittig zwischen zwei 53Cr Nachbarladungszusta¨nden liegen.
4.2.4. (53Mn/55Mn)-Messung im 10+ Ladungszustand bei
UT=9,280 MV
Die (53Mn/55Mn)-Messungen wurden bei 100 MeV im 10+ Ladungszustand mit
UT=9,280 MV durchgefu¨hrt. Die Messungen der zwei verschiedenen Standards
und des Blanks wurden bei einem Detektordruck von 100 mbar durchgefu¨hrt. Zu-
erst wurde das Detektorspektrum mit 55Mn mit passender Energie kalibriert, siehe
Abb. 49a. Durch den nahezu massenunabha¨ngigen Energieverlust in der Degrader-
Folie und im Detektorfenster erfahren die 55Mn Ionen den gleichen Energieverlust
wie die 53Mn Ionen.
Die Messung des D9 Standards [164] mit einem nominellen Isotopenverha¨ltnis
von Cs=1,047×10−9 lieferte mit N(53Mn)rROI=233 Detektorereignissen in 608 s und
einem mittleren 55Mn Ionenstrom von 28,3 nA im 10+ Ladungszustand ein Isoto-
penverha¨ltnis von C=2,17×10−11 und einen Korrekturfaktor von n1=48, Abb. 49b.
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(a) Detektorkalibration mit 55Mn. (b) D9 Messung C=2,17×10−11.
(c) D10 Messung C=1,17×10−11. (d) Mn-Blank Messung CB=7,57×10−13.
Abbildung 49.: (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnissmessung bei 100 MeV im 10+ Ladungs-
zustand, UT=9,28 MV. Verwendet wurde eine 4 µm Degrader-Folie vor dem ESA. Aus-
gewa¨hlt wurde nach dem ESA der 16+ Ladungszustand bei 2,287 MV/m. Die Spek-
tren wurden bei einem Detektordruck von 100 mbar gemessen. (a) Detektorkalibra-
tion mit 55Mn mit 100 MeV vor Degrader-Folie. (b) Messung des D9 Standards[164]
mit nominellem Isotopenverha¨ltnis von Cs=1,047×10−9, Korrekturfaktor n1=48. (c) Mes-
sung des D10 Standards [164] mit nominellem Isotopenverha¨ltnis von Cs=1,043×10−10,
Cb=8,17×10−12, Korrekturfaktor n2=13. (d) Messung eines Mn-Blanks, unkorrigiertes
Isotopenverha¨ltnis CB=7,57×10−13, korrigiertes Isotopenverha¨ltnis Cbn2=6,70×10−13.
Die Messung des D10 Standards [164] mit einem nominellen Isotopenverha¨ltnis
von Cs=1,043×10−10 lieferte mit N(53Mn)rROI=53 Detektorereignisse in 1207 s und
einem mittleren 55Mn Ionenstrom von 6 nA im 10+ Ladungszustand ein Isotopen-
verha¨ltnis von C=1,17×10−11 und einen Korrekturfaktor von n2=13 nach der Un-
tergrundkorrektur, Abb. 49c.
Die Messung eines Blanks bei einem mittleren 55Mn Ionenstrom von 14,5 nA im
10+ Ladungszustand lieferte N(53Cr)rROI=6 in 876 s. Das resultierende unkorrigier-
te Isotopenverha¨ltnis ist CB=7,57×10−13. Das u¨ber den Untergrund und mit dem
Korrekturfaktor n2 korrigierte Isotopenverha¨ltnis ist Cbn2=6,70×10−13, Abb. 49d.
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Der 53Cr Untergrund wurde durch Messungen eines Blanks mit einem hohen
53Cr Anteil bestimmt (Blank Nr. 14, Tab. 25),
b =
N(53Cr)rROI
N(53Cr)iROI
=
99
107716
=
1
1088
wodurch eine Untergrundkorrektur der D10 Standards ermo¨glicht wurde.
Nb(53Mn)rROI = N(53Mn)rROI − b× N(53Cr)iROI
Das Detektionslimit der (53Mn/55Mn)-Messung folgt aus der Blank Messung mit
N(I)rROI=6 und CB=7,57×10−13:
CL = 7, 20× 10−13
Aus der Blank Messung folgt zusa¨tzlich der Isobarentrennungsfaktor des Gasioni-
sationsdetektors U f=103.
In allen Spektren der (53Mn/55Mn)-Messungen ist eine benachbarte (M/q)-Inter-
ferenz zu erkennen, die als 55Mn identifiziert wurde, vgl. Dong et al. [61]. Die
Doppelstruktur der 53Cr Komponente ist ein ungekla¨rter Detektoreffekt. Durch
Erho¨hung des Gasdrucks konnte er reduziert werden. Mo¨glich ist eine teilweise
Zersto¨rung von Isobutanmoleku¨len durch das Tuning mit hohen 53Cr-Za¨hlraten.
Interferenzen aus Ladungszustandsa¨nderungen sind abha¨ngig von den Systemein-
stellungen. Sie tragen nicht zu einem Untergrund in der rROI bei.
Fu¨r die (53Mn/55Mn)-Messungen folgt mit der mittleren fehlernormalisierten
Sensitivita¨t nach Normalisierung auf eine Messzeit von 600 s der Variationskoef-
fizient:
v =
σ600s,10%
〈S600s,10%〉 =
0, 99× 10−10
3, 35× 10−10 = 29, 6%
Die Messungen zu Tab. 25 sind in der Darstellung der fehlernormalisierten Sensiti-
vita¨t Abb. 6 dargestellt. Messung Nr. 2 wurde nach der U¨bernachtabschaltung des
Beschleunigers aufgenommen ohne das System neu zu optimieren. Der Wert wur-
de nicht in der Berechnung des Variationskoeffizienten beru¨cksichtigt. Die Proben
der Messungen Nr. 2, 12 und 14 weisen einen deutlich erho¨hten 53Cr Untergrund
auf, der auf das verwendete Silberpulver zuru¨ckgefu¨hrt werden konnte. Messung
Nr. 14 wurde fu¨r die Untergrundkorrektur verwendet.
Die Streuung der Korrekturfaktoren kann durch verschiedene Effekte verursacht
werden, die einzeln u¨berpru¨ft werden mu¨ssen [8]:
• Zeitabha¨ngige Spannungs- und Stromvariationen
• Phasenraum und Ionenoptik
• Stripper- und Degrader-Folien-Inhomogenita¨ten
• Abha¨ngigkeiten der Probenbeschaffenheit (Mischung, Kraterbildung, etc.)
• Crosskontaminationen
• Unzureichende Maschineneinstellungen
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Tabelle 26.: Einstellungen der (53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnismessungen mit 100 MeV im
10+ Ladungszustand bei Injektion des Moleku¨ls MnO−.
Sektion Komponente Wert Sektion Komponente Wert
Sputterspannung 4,167 kV ACC Terminal 9,281 MV
Sputterstrom 0,11 mA Terminalsteerer -5 skt
Cs-Fokus 4,137 kV
HE
Steerer x1 0,01 kV
MC-SNICS Extraktion 17,399 kV Steerer x2 0,01 kV
Einzellinse 2,242 kV Steerer y1 1,02 kV
Ionisierer 24,1 A Steerer y2 -0,01 kV
Ofenheizung 0,75 A Quadrupol 1 0,435 A
Injektor
Steerer y 264 V Quadrupol 2 0,451 A
ESA-Spannung 2,150 kV
HEM
Magnet 9528 G
Magnet 67,55 A Magnetstrom 182 A
Bouncer HV1 200 V Steerer y1 1,05 A
Bouncer HV2 842 V Offset-Cup 1 83,6 mm
Bouncer HV3 n/a Offset-Cup 2 n/a
Steerer x1 213 V Blende 8 mm
Steerer y1 159 V HEQ Triplett 1 33,3 A
Steerer x2 14 V Triplett 2 29 A
Steerer y2 3 V Degrader-Folie 4 µm
Vorbeschleunigung 67,8 kV Schlitze 5,08 mm
Quadrupol 1&3 1,281 kV Quadrupol 1 6,2 A
Quadrupol pos2 1,202 kV Quadrupol 2 7,4 A
Quadrupol neg2 1,353 kV HEE ESA 34,3 kV
Linse I 9 kV Quadrupol 3 7,4 A
NE Steerer x1 -0,01 kV Quadrupol 4 6,2 A
Steerer x2 0,00 kV Schlitze 20 mm
Steerer y1 -1,16 kV Degrader-Folie n/a
Steerer y2 0,42 kV
Detektor
Fenster (SiN) 0,5 µm
Linse II 57 kV Druck 100 mbar
Linse III 0 kV Spannung 430 V
Zeitabha¨ngigkeiten von Spannungs- und Stromvariationen fu¨hren zu einer Zeitab-
ha¨ngigkeit der 53Mn Counts, die u¨ber die Poisson-Verteilung der Zeitsignaturen
der List-Mode-Daten u¨berpru¨ft werden ko¨nnen. Unterschiede des Phasenraums
ko¨nnen zu Isotopenfraktionierung fu¨hren. Eine ”flat-top“ Maschineneinstellung
reduziert Verluste bei kleinen Variationen der Betriebsparameter. Kleinste ionen-
optische A¨nderungen in der Ionenquelle ko¨nnen zu Positionsa¨nderungen des Io-
nenstrahls auf Stripper- und Degrader-Folien fu¨hren, deren Inhomogenita¨ten zu
großen A¨nderungen der Stripperwahrscheinlichkeit und des Energieverlustes fu¨h-
ren ko¨nnen, wodurch probenabha¨ngige Isotopenfraktionierung, z.B. durch Krater-
bildung, entstehen kann. Abha¨ngigkeiten der Probenbeschaffenheit und Kontami-
nationen ko¨nnen u¨ber Vergleichsmessungen mit anderen Standardmaterialien wie
dem Rutgers 53Mn-Standard [20, 25] ausgeschlossen werden.
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Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurde erfolgreich ein Beschleuniger-Massenspektrometer fu¨r mit-
telschwere Radionuklide am Ko¨lner FN-Tandembeschleuniger berechnet, aufge-
baut und getestet. Es konnte gezeigt werden, dass die Dedizierung fu¨r mittelschwe-
re Radionuklide erfolgreich war.
Die ionenoptischen Komponenten konnten, ohne die bestehenden Aufbauten zu
sto¨ren, in die Anlage integriert werden. Durch eine isotopenspezifische Energiever-
lust-Messung mit einer Degrader-Folie in Kombination mit einem elektrostatischen
Analysierer konnte ein sehr hoher 53Cr Isobarentrennungsfaktor bei der 53Mn Iso-
barentrennung gro¨ßer 103 erreicht werden, ohne die Filterung des ionischen Un-
tergrunds zu reduzieren. Mit einem 2-Anoden-Gasionisationsdetektor wurde ein
abschließender Isobarentrennungsfaktor von 103 erreicht.
Das Leistungsspektrum von Cologne-AMS konnte damit um (53Mn/55Mn)–Iso-
topenverha¨ltnismessungen im Bereich 10−9 bis 10−12 erweitert werden. Das er-
reichte Detektionslimit von CL =7,20×10−13 ist trotz der niedrigen Ionenenergien
mit anderen Forschungseinrichtungen vergleichbar, die u¨ber Tandembeschleuni-
ger mit ho¨herer Terminalspannung verfu¨gen. An der ANU wird mit einem 15 MV
Beschleuniger ein Detektionslimit von CL=3,2×10−12 erreicht [25].
Die erreichte mittlere fehlernormalisierte Sensitivita¨t ist fu¨r Messungen von 600 s
〈S600s,10%〉=3,35×10−10. Der Variationskoeffizient dieser ersten Testmessungen ist
v=29,6%. Die Messung von Proben mit Isotopenverha¨ltnissen im Bereich von 10−13
mit 50% Fehler ist in wenigen Stunden mo¨glich. Fu¨r eine bessere Sensitivita¨t muss
die Transmission erho¨ht werden. Eine Steigerung der Sensitivita¨t um eine Gro¨ßen-
ordnung wird dabei erreichbar sein, wenn an folgenden Aspekten gearbeitet wird:
Transmission der NE-Seite, Reduktion der Coulombexplosion in der Stripperfolie
durch Erga¨nzung um Gasstripper mit niedrigen Dru¨cken, Systemoptimierung mit
Schlitzen an Waistpunkten des 90°-Analysiermagneten II, automatisierte Scans der
Detektor rROI Counts zu Optimierung des Systems, Vergro¨ßerung des Detektor-
Eintrittsfensters, Verwendung eines Detektors mit ho¨herer Anodensegmentierung,
Winkelmessung im Gasionisationsdetektor in radialer Ebene mit gesplitteten Ano-
den und in axialer Ebene u¨ber Zeitunterschiede der Signale [62] und die Inbetrieb-
nahme des gasgefu¨llten Magneten zur Erho¨hung der Transmission.
Durch die Testmessungen mit 41Ca wurde das Leistungsspektrum von Colo-
gneAMS zusa¨tzlich um (41Ca/40Ca)–Isotopenverha¨ltnismessungen erweitert. Da-
bei wurde ein Detektionslimit von CL<5,32×10−13 erreicht.
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Das Ziel des SFB-1211 ”Earth - Evolution at the Dry Limit“
53Mn-Messungen von
Mikro-Meteoriten bis Ende 2017 durchfu¨hren zu ko¨nnen ist damit erreicht. Um
U¨berdeckungsdatierungen aus 53Mn/3He-Verha¨ltnissen zu ermo¨glichen, mu¨ssen
(53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnisse im Bereich 10−11 bis 10−13 aus der in-situ 53Mn
Produktion gemessen werden ko¨nnen [26, 18]. Mit den Aspekten zur Verbesserung
des AMS-Systems ist dieses Ziel des SFB-1211 bis Ende 2019 erreichbar.
Ein weiterfu¨hrendes 41Ca-Projekt ist die radiologische Charakterisierung des Ra-
dionuklid-Inventars von kerntechnischen Anlagen in der Nachbetriebs- und Stil-
legungsphase [165]. Fu¨r dieses Projekt wird das 41Ca-Inventar in Betonproben aus
der Na¨he des Containments gemessen. Die Proben ko¨nnen als Fluorid an beiden
Beschleunigern von CologneAMS gemessen werden. Eine weitere Messreihe mit
Hydridproben wird am FN-Tandembeschleuniger durchgefu¨hrt.
Das erste 60Fe-Projekt ist die Messung von (60Fe/Fe)-Isotopenverha¨ltnissen in
Vivianit aus einem Seesediment-Bohrkern des El’gygytgyn unter Verwendung des
gasgefu¨llten Magneten. Vergleichbar sind die Messungen mit den Messungen der
(60Fe/Fe)-Isotopenverha¨ltnisse in Meersedimenten [166, 167].
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Anhang A.
Degrader-Folie und elektrostatischer
Analysierer
Ladungszustandsverteilungen
Tabelle 27.: Ladungszusta¨nde, Energien und Magnetfelder fu¨r (53Mn/55Mn)-Messungen.
Injektion als MnO mit EInj=89,4 keV.
Isotop UT Z A q [e] Yield [%] E [MeV] B [T]
53Mn 9,28 25 53 5 2 53,60 1,3952
6 10 62,88 1,2593
7 21 72,16 1,1563
8 29 81,44 1,0749
9 23 90,72 1,0084
10 11 100,00 0,9528
11 3 109,28 0,9055
12 1 118,56 0,8646
55Mn 9,28 25 55 5 2 53,66 1,4221
6 9 62,94 1,2835
7 23 72,22 1,1784
8 29 81,50 1,0954
9 22 90,78 1,0276
10 11 100,06 0,9709
11 3 109,34 0,9227
12 1 118,62 0,8810
109
Tabelle 28.: Ladungszusta¨nde, Energien und Magnetfelder fu¨r (60Fe/Fe)-Messungen. Injek-
tion als FeO mit EInj=89,4 keV.
Isotop UT Z A q [e] Yield [%] E [MeV] B [T]
60Fe 9,28 26 60 4 1 44,52 1,6911
5 3 53,80 1,4872
6 11 63,08 1,3420
7 22 72,36 1,2320
8 28 81,64 1,1451
9 22 90,92 1,0741
10 10 100,20 1,0148
11 3 109,48 0,9644
56Fe 9,28 26 56 4 0 44,41 1,6318
5 2 53,69 1,4354
6 9 62,97 1,2954
7 21 72,25 1,1893
8 28 81,53 1,1055
9 23 90,81 1,0371
10 12 100,09 0,9799
11 4 109,37 0,9312
12 1 118,65 0,8891
Ideale Foliendicke fu¨r
(53Mn/55Mn)-Isotopenverha¨ltnismessungen
Berechnung der idealen Foliendicke nach Gleichung 1.3 mit dem Energieu¨bertra-
gungskoeffizienten µE fu¨r 53Mn und 53Cr aus Tab. 3.
1. Ordnung:
d =
20000
152 · q+ 1765
2. Ordnung:
d =
60000 · q+ 80000
152 · q2 + 5295 · q+ 6756
3. Ordnung:
d =
100000 · q+ 240000
152 · q2 + 8825 · q+ 20268
4. Ordnung:
d =
140000 · q+ 480000
152 · q+ 12355 · q+ 40536
5. Ordnung:
d =
180000 · q+ 800000
152 · q2 + 15885 · q+ 67560
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Tabelle 29.: Ideale Foliendicke fu¨r 53Mn Isotopenverha¨ltnismessungen nach Ordnung und
Ladungszustand fu¨r 100 MeV Ionenenergie.
Ordnung Ladungszusta¨nde:
Isotop 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19+ 20+ 21+
53Mn 1 5,35 5,14 4,94 4,77 4,60 4,44 4,30 4,16 4,03
2 8,49 8,31 8,14 7,98 7,82 7,67 7,52 7,38 7,24
3 9,58 9,45 9,31 9,18 9,06 8,93 8,81 8,70 8,58
4 10,14 10,03 9,92 9,81 9,71 9,61 9,51 9,41 9,32
5 10,48 10,38 10,29 10,20 10,12 10,03 9,95 9,86 9,78
Ideale Foliendicke fu¨r
(60Fe/Fe)-Isotopenverha¨ltnismessungen
Berechnung der idealen Foliendicke nach Gleichung 1.4 mit dem Energieu¨bertra-
gungskoeffizienten µE fu¨r 60Fe und 60Ni aus Tab. 3.
1. Ordnung:
d =
25000
341(q− 1) + 2375
2. Ordnung:
d =
25000(3(q− 2) + 2)
341(q− 2)2 + 7466(q− 2) + 4750
3. Ordnung:
d =
25000(5(q− 3) + 3)
341(q− 3)2 + 12216(q− 3) + 7125
4. Ordnung:
d =
25000(7(q− 4) + 4)
341(q− 4)2 + 16966(q− 4) + 11875
5. Ordnung:
d =
25000(9(q− 5) + 5)
341(q− 5)2 + 21716(q− 5) + 11875
Tabelle 30.: Ideale Foliendicke fu¨r (60Fe/Fe)-Isotopenverha¨ltnismessungen nach Ordnung
und Ladungszustand fu¨r 100 MeV Ionenenergie.
Ordnung Ladungszusta¨nde:
Isotop 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19+ 20+ 21+
60Fe 1 3,87 3,67 3,50 3,34 3,19 3,06 2,94 2,82 2,72
2 6,83 6,62 6,43 6,25 6,07 5,91 5,76 5,61 5,47
3 8,11 7,93 7,77 7,60 7,45 7,30 7,16 7,02 6,89
4 8,72 8,58 8,45 8,32 8,19 8,06 7,94 7,82 7,71
5 9,28 9,15 9,03 8,90 8,78 8,67 8,56 8,45 8,34
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Anhang B.
Ionenoptik
Der LIMIOPTIC2-Code fu¨r die Ionenoptik des gesamten Strahltransportsystems zu
AMS-Messungen am Ko¨lner FN-Tandembeschleuniger. Die Darstellung der Ionen-
optik ist in Abb. 15 zu finden. LIMIOPTIC2 Version: 2013-12-20
############################################
AddBeam(1.02,20.7,1.02,20.7,0,0,10)
############################################
# MC-SNICS ####
AddDrift(1, 1, 0.0146)
AddThinLens(0.092,0.092,68)
AddDrift(1, 1, 0.0146)
AddDrift(1,1,0.1787)
AddThinLens(0.0967,0.0967,68)
AddDrift(1,1,0.1787)
# ESA ####
AddDrift(1,1,.435)
AddESD(100,1,0.01570796,0.435,0.435,0,45)
AddDrift(1,1,0.435)
AddWaist(); Name("WAIST"); AddSlit(0,20,0,20)
# 90 Grad Magnet ####
AddDrift(1,1,0.870)
AddEdgeFocusing(0.435, 3.6068,-0.01, 50)
AddMSA(10, 1, 0.435, math.radians(90.)/10., 50)
AddEdgeFocusing(0.435, 3.6068,-0.01, 50)
AddDrift(1,1,0.870)
AddWaist()
AddSlit(0,20,0,20)
# Vorbeschleunigung ####
AddDrift(1,1,0.656)
AddVBFN(15.e3,75.e3,0.342)
AddDrift(1,1,0.617)
AddQuadrupolAxFoc(10,1,12.045,0.0150,60)
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AddQuadrupolRadFoc(10,1,11.555,0.0300,60)
AddQuadrupolAxFoc(10,1,12.045,0.0150,60)
AddDrift(1,1,1.448)
# Quellenkasten ####
AddDrift(1,1,1.103)
# 20 GradMagnet ####
AddDrift(1,1,0.56)
#Ende Magnet ####
AddDrift(1,1,0.637)
# EL I ####
AddThinLens(0.835,0.835,100)
# Blende ####
AddDrift(1,1,1.308)
AddDrift(1,1,1.019)
# EL II ####
AddThinLens(0.33,0.33,100)
AddDrift(1,1,.503)
AddDrift(1,1,0.3)
# EL IV ####
AddThinLens(0.45,0.45,100)
AddDrift(1,1,.37)
############################################
# Tandem ####
AddFNAccNeu(9.5e6, 75000, 10, b = 0.57, b1 = -1., b2 = -1.,
D1 = .088, factor1 = 1., factor2 = 1., beamprofile = False)
############################################
# Quadrupol-Dublett ####
AddDrift(1, 1, .9)
AddQuadrupolAxFoc(10, 1,3.8402, .315/10., 30)
AddDrift(1, 1, .02)
AddQuadrupolRadFoc(10, 1, 3.9305, .315/10., 30)
AddDrift(1, 1, 2.45)
# Objektshlitz erster 90 Grad Magnet ####
AddSlit(0,30,0,30)
AddDrift(1, 1, 2.92993)
AddWaist()
AddSlit(0,20,0,20)
# Zweiter 90 Grad Magnet ####
AddDrift(1, 1,2.2)
AddEdgeFocusing(1.02, 0.4625122517784973, .5, 60)
AddMSA(10, 1, 1.1, math.radians(90.)/10., 60)
AddEdgeFocusing(1.02, 0.4625122517784973, .5, 60)
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AddDrift(1, 1, 2.2)
AddWaist()
AddSlit(0,20,0,20)
# Quadrupol-Triplett ####
AddDrift(1, 1, 3.15)
AddQuadrupolRadFoc(10, 1,4.84, .300/10, 30)
AddQuadrupolAxFoc(10, 1,8.99, .300/10, 30)
AddQuadrupolRadFoc(10, 1,4.84,.300/10, 30)
AddDrift(1, 1,3.15)
AddWaist()
AddSlit(0,10,0,10)
# ESA ####
AddDrift(1, 1,0.775)
AddQuadrupolRadFoc(10, 1,9.81, .300/10, 30)
AddQuadrupolAxFoc(10, 1,7.06, .300/10, 30)
AddDrift(1, 1, .2)
AddESD(10, 1, math.radians(30)/10., 3.5, 1.e9, 0., 15)
AddDrift(1, 1, .2)
AddQuadrupolAxFoc(10, 1,7.06, .300/10, 30)
AddQuadrupolRadFoc(10, 1,9.81, .300/10, 30)
AddDrift(1, 1, 0.775)
AddWaist()
AddSlit(0,10,0,10)
# ToF-System ####
AddDrift(1, 1, .297)
# ToF-Start-Detektor ####
AddDrift(1, 1, 2.028)
AddQuadrupolRadFoc(10, 1,7.42, .300/10, 36.5)
AddQuadrupolAxFoc(10, 1,7.33, .300/10, 36.5)
AddDrift(1, 1, 1.234)
# ToF-Stop-Detektor ####
AddDrift(1, 1, .584)
# 135 Grad Magnet
AddDrift(1, 1, 0.2)
AddWaist()
AddSlit(0,10,0,10)
AddDrift(1, 1, 2.04)
# Gasionisationsdetektor ####
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Anhang C.
Projektil X-Ray AMS
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Abbildung 50.: PXAMS Messung der K∗α und K∗β U¨berga¨nge von
56Fe und 58Ni.
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Abbildung 51.: Energiespektrum der 55Mn Ionen bei der PXAMS Messung.
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Anhang D.
(41Ca/40Ca)-Messung im 6+
Ladungszustand bei UT=8,500 MV
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Abbildung 52.: C16 Messung C=2,58×10−11.
Die Messung des C16 Standards [162] mit einem nominellen Isotopenverha¨ltnis
von Cs=1,155×10−10 lieferte mit N(41Ca)rROI=266 Detektorereignissen in 620 s und
einem mittleren 40Ca Ionenstrom von 16 nA im 6+ Ladungszustand ein Isotopen-
verha¨ltnis von C=2,58×10−11 mit einen Korrekturfaktor von n1=4,48, Abb. 52. Ge-
messen wurde ohne Blende hinter dem 90°-Analysiermagneten II bei einem Detek-
tordruck von 134 mbar.
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Abbildung 53.: Ca-Blank Messung CB=2,92×10−12.
Die Messung eines Blanks bei einem mittleren 40Ca Ionenstrom von 6 nA im 6+
Ladungszustand lieferte in 604 s N(41K)rROI=11 Detektorereignisse. Das resultieren-
de unkorrigierte Isotopenverha¨ltnis ist CB=2,92×10−12. Das mit dem Korrekturfak-
tor n1 korrigierte Isotopenverha¨ltnis ist damit Cn1=1,31×10−11, Abb. 53. Gemessen
wurde ohne Blende hinter dem 90°-Analysiermagneten II bei einem Detektordruck
von 134 mbar.
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135°-Magnet
Tabelle 31.: Technische Daten des Ko¨lner 135°-Magneten.
Spezifikationen
Polform C
Magnetische Flussdichte 1,25 T
Ablenkradius 900 mm
Ablenkwinkel 135°
Eingangswinkel 0°
Ausgangswinkel 0°
Polabstand 50 mm
Polbreite 300 mm
Seitenprofil scharf
Eingangsprofil approx. Rogowsky
Ausgangsprofil approx. Rogowsky
Polmaterial XC06
Jochmaterial XC06
Radiale Feldhomogenita¨t 4 · 10−4Tm auf ±50 mm
Spule 11.0 x 11.0 mm2/ id=6 mm
Windungen pro Spule 140
Ku¨hlung Wasser
Druckabfall 4 bar
Wasserfluss 15,2 l/min
Wassertemperaturanstieg 11,8 °C
Vakuumkammer O-Ring gedichtet
Kammermaterial AISI 304
Flanschtyp CF300
Viewingports 2
Radialports 5 je 22,5°
Maximalstrom 210 A
Maximalspannung 80 V
Gesamtbreite 1.200 mm
Gesamtho¨he 666 mm
Gesamtgewicht 14.000 kg
Maximales Einzelteilgewicht 2.763 kg
Kosten 129.410,00 Euro
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